
dP

MUNICIPIO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ8/i

Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

PROCESSO LICITATÓRIO no 55/2025
PREGÃO ELETRÔNICO no 33/2025

VOLUME 1

1

1

[

1
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OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços

para eventual aquisição de materiais hospitalares e
odontológicos para utilização nos atendimentos
realizados nas Unidades de Saúde de Mercedes/PR.
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DATA: 27 de março de 2025
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

8 DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Município de Mercedes

ki Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria de Saúde

Responsável pela Elaboração do Documento : Jakson Felipe Winkelmann

,A
E-mail: adm.saudemercedes@gmail.com Telefone: (45) 3256-8118

1. Objeto (o que - descrição sucinta):
Aquisição de material hospitalar para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes.

2. Justificativa da necessidade da contratação (descrever a situação de fato que motiva a
contratação, por que o objeto é necessário e como ele vai atender a demanda existente) :

A aquisição de materiais hospitalares para o Centro de Saúde de Mercedes é imprescindível para
assegurar o atendimento contínuo, eficiente e de qualidade à população. Sob a perspectiva do interesse
público, a carência desses insumos compromete a realização de procedimentos básicos e

especializados, prejudicando o bem-estar da comunidade, especialmente de pacientes em situação de
vulnerabilidade. A disponibilização de materiais adequados permitirá: Atendimento seguro e efetivo
para pacientes que necessitam de serviços médicos, evitando interrupções nos tratamentos; Redução
do risco de complicações de saúde por falta de materiais essenciais, como luvas, seringas,
equipamentos de proteção individual; Proporcionar um ambiente acolhedor e funcional para
pacientes e profissionais, promovendo conforto e confiança no sistema público de saúde; Manter o

pleno funcionamento do centro de saúde, garantindo que os profissionais disponham dos insumos
necessários para realizar atendimentos com agilidade e precisão. Isso permite evitar atrasos, reduzir
o tempo de espera dos pacientes e otimizar os recursos disponíveis, contribuindo diretamente para o
atendimento rápido e eficiente das demandas da população.

'ox

3. Tipo de item, de acordo com os Sistemas de Catalogação de Material ou de Serviços#,
unidade de fornecimento, quantidade a ser contratada, e valores unitários e totais:

Descrição/Especificação
0,40x 12mt Descartável01

18G, cânula biselcom

trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

Embaladaaplrogênlca.
individualmente, caixa com 100
unidades

Catmat
439799

Unid R$ Total
9,13 410,85

@
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

02 Agulha Descartável 0,45x 13
(26G x %), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades.

397513 cx 11 8

03 Agulha hipodérmica descartável
0,55 x 20 (24G x 3/4), cânula
com bisel trifacetado em aço
inoxidável, siliconada, estéril,
atóxica e apirogênica. Embalada
individualmente. Caixa com 100

unidades.

439811 cx 22 7

04 Agulha Descartável 0,60x25
23 G, cânula com bisel

trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades.

397507 cx 17 8

05 Agulha Descartável 0,70x25
(22G x 1), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,

estéril, atóxica e

Embalada
caixa comloo

397505 cx 26 8

siliconada,
aplrogênlca.
individualmente.
unidades

06 Agulha Descartável 0,70x30
(22G x 11/â), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com100
unidades

439808 cx 17 8

07 1

21G x 1), cânula com bisel

cx 45 7
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades

08 Agulha Descartável 0,80x30
(21G x 1 %), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente. caixa com 100
unidades

397503 cx 5 1

09

10

a
0,36xl,8mm c/100un

cx 18

10

17,87

0,77

321,66

7,70Cateter Intravenoso Periférico
14 G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de

permanência até 48 horas na
veia constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em

polímero fep radiopaco
siliconizado flex, protetor do
conjunto agulha/cateter,
coneçtor luer lock codificado em

cores, câmara de refluxo em

plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 14(3 2, calibre 0,8mm,
comprimento : 1 ,9cm, cor
laranja.

437181 UNID

/-b\

11 Cateter Intravenoso Periférico
16 G de uso único, descartável

confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
'errnanência até 48 horas na

437182 UNID 15 1 ,21 18,15
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veia constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em

polímero fep radiopaco
siliconizado flex, protetor do
conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em

cores. câmara de refluxo em

plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm,

comprimento : 1,9cm, cor cinza.+\X

};

8
12 Cateter Intravenoso Periférico

18 G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de

permanência até 48 horas na
veia. Constituível de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em

polímero fep radiopaco
siliconizado flex, protetor do

conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em
cores, câmara de refluxo em

plástico.

437183 UNID 150 0

/H\.

13 Cateter Intravenoso Periférico
20G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia. Constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em

Polímero FEP radiopaco
siliconado flex, protetor do

conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em

cores, câmara de refluxo em

437178 UNID 1200 0

F-
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

B
1

plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 20 G 1 1/4, calibre
0,8mm, comprimento: 1,9cm,
cor lilás.

JR

14 Cateter Intravenoso Periférico
22G de uso único, descartável

confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia. Constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em
Polímero FEP radiopaco
siliconizado flex, protetor do

conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em
cores, câmara de refluxo em

plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm,
comprimento : 1,9cm, cor azul.

437179 UNID 3700 1
E

E

.'-\

15 Cateter Intravenoso Periférico
24(3 de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia

intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia. Constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em

Polímero FEP radiopaco
siliconizado flex, protetor do
conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em

437180 UNID 3500 1

r\ 1

cores, câmara de refluxo em
plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm,

comprimento : 1 ,9cm, cor
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

amarela.

16 Intracath Cateter Venoso Central

16G x 12 in (amarelo-adulto),
estéril confeccionado em teflon
radiopaco, atóxico e flexível,
com câmara de refluxo e
dispositivo tipo luer codificado
por cores e fio guia (mandril); o
cateter deve estar dentro de uma

agulha oca e biselada com
formato anatômico, orifícios
para sutura, fecho de segurança
automático e superfície
antiderrapante e deve ter um
invólucro plástico de proteção
para a não contaminação antes
do procedimento. Permite segura

conexão ao equipo, facilita a

identificação do calibre e garante
perfeita proteção para a agulha e
o cateter, bem como margem
extra de segurança o fixação,
intracath adulto com estilete

16gx12 in, indicado na terapia
venosa central, em infusões de

média e longa duração em
pacientes críticos. N'’ 16x12 in
(l.7mmx30,5cm). Registro no
MS/ANVISA vencimento
mínimo 1 ano.

437290 UNID 3 1

@

17 Cateter venoso central duplo
lúmen, 07 FR x 20 cm, na
embalagem deve conter:contém:
1 - catéter em poliuretano duplo
lúmen 07fr x 20 cm

1 - agulha introdutora 18 g x 07
cm

1 - fio guia metálico em aço
inoxidável com núcleo em

nitinol 0,032'’ com ponta macia
1 - dilatador de veia 08fr x 10

437302 UNID 5 1
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crri
1 - aleta de sutura móvel com
trava

18 Scalp n'’ 19, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer--lok,
esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em
papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e
registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

437164 UNID 50 0,38 19,00

r\

19 Scalp na 21, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer- lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-
lok, esterilizado a oxido de

etileno. embalado

individualmente em papel grau

cirúrgico, constando

437166 UNID 450 0,39 175,50

Fu'\

E

1::'
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e
registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

20 Scalp n'’ 23, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e

transparente, conector luer-lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-lok,
esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em

papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e

registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

437167 UNID 500 0

#"\ 21 Scalp nc) 25, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifaçetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-lok,
esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em

437165 UNID no 0

E
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e
registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

22 Espéculo Vaginal Tamanho P;
Lubrificado. Estéril.
Descartável . Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas :

poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.

479749 UNID 450 Rn5

=\R
E:;,lê
F:'; - 1

23 Espéculo Vaginal Tamanho M;
Lubrificado . Estéril.
Descartável. Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico ;

instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas:
poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.

479748 UNID 600 2

,1

'+-'\

24 Espéculo Vaginal Tamanho G;
Lubrificado. Estéril.
Descartável. Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas :

loliestireno cristal. Embalado

479747 UNID 80 2
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

individualmente em papel grau
cirúrgico o filme plástico.

25 Rolo de Papel Lençol para maca
descartável; 50cm x 50 metros,
100% celulose, 100% branco,
Possui excelente alvura, maciez
e absorção. Não causa irritação
dérmica; produto de qualidade.

268855 UNID 120 1

26 Rolo de Papel Lençol para maca
descartável; 70cm x 50 metros,
100% celulose, 100% branco,
Possui excelente alvura, maciez
e absorção. Não causa irritação
dérmica; produto de qualidade.

352012 UNID 100 1

x+IR

I}]*.:

EV,g

8
$$1

27 Abaixador de língua em plástico
colorido com aroma e sabor,
embalado individualmente em
filme plástico transparente e

colocado em pacotes plásticos
com dados do produto, contendo
de 40 a 50 unidades no pacote,
constando os dados de

identificação, procedência, n'’ do
lote, data de fabricação.

43 1744 PCT 40 1

o\ 28 Abaixador de língua (espátula de

madeira), descartável, formato
convencional liso, superfície e
bordas perfeitamente acabadas,

espessura e largura uniforme em
toda a sua extensão, medindo
aproximadamente 14cm de

comprimento; 1,4 cm de largura;
0,5mm de espessura, embalado
em pacote com 100 unidades,
constando os dados de

identificação, procedência, n'’ do
lote, data de fabricação.

348807 PCT 70 6

E

29 a 447065 UNID 3 0
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

em corpo único com material
plástico especial, resistente e
atóxico, anti-alergênico e

apirogênico, formato e sistema
denteado tipo pinça em V, com
bordas arredondadas não

traumáticas, duplamente
serrilhadas para evitar
vazamentos quando em uso,
apresentando sistema de
travamento e lacre definitivo
com fecho plástico inviolável.
Embalado individualmente e
esterilizado em óxido de etileno,
com abertura tipo pétala.

30 s

Seca; Escova com esponja não
impregnados; validade 60 meses.

UNID 5 2
:9F

Ii; :
31 Cateter Nasal de Oxigênio tipo

Óculos Pediátrico -
Confeccionado em PVC.
Embalada individualmente em

embalagem de PVC.Atóxico,
não-pirogênico, de uso único e
esterilizado por óxido de
Etileno. Validade de 5 anos.

282205 UNID 10 1

32 Cateter nasal tipo óculos,
medida única, esterilizado a raio
Gama, embalado
individualmente em saco

plástico, constando
externamente os dados de

identificação, procedência,
marca, data de fabricação e
validade, modo de usar e isenção
de registro no MS. Atóxico,
apirogênico e descartável.

395230 UNID 70 1

[

33 m
antiviral, produto estéril, contém

10 1
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uma camada de mídia
impregnada com sal
higroscópico a base de cloreto
de cálcio. Resistência em baixa

respiração: 100pa, saída de

umidade 32mgH20/L,
capacidade de filtração
bacteriana: BFE 99,999%,
capacidade de filtração viral
VFE 99,999%. Conexão
22M/ 1 5F-22F/15M, traqueia
corrugada 15 cm (cuff 15F),
volume corrente 150-1500ml,
espaço morto 40ml, peso 25g,
tempo de uso recomendado 24h.

f;J

/\

34 Umidificador 250ml para
Oxigênio. Equipamento
desenvolvido para atividades de
umidificação gerados por
passagem de Oxigênio ou Ar
Comprimido medicinal.
Utilizado para pacientes que

281424 UNID 20 1

necessitam umidificar vias
aéreas, evitando ressecamento da

laringe. Tampa em nylon
conforme especificação; Tubo
com borbulhador para permitir o
arraste das partículas; Copo
translúcido com indicação de
nível mínimo e máximo."

n\1
Ei, 1

8 35 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 1. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau
médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo

451032 UNID 2 3
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:

ml, tamanho donúmero da

paciente
enchimento . Deve ser

esterilizada, embalada
individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

e volume de

' $

36 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 2. Produto
estéril de uso único. Fabricado

451033 UNID 2 3

/o\

/ em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau
médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, baIão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:
número da ml, tamanho do

volume de
enchimento. Deve ser

J'

paciente

esterilizada, embalada
individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde

e

r-\1

37 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 3. Produto
estéril de uso único. Fabricado

451034 UNID 2 6

erri

tipo silicone
Constituído

borracha, transparente do
sem látex.

conector

proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:

número da ml, tamanho do

por

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
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paciente e volume de
enchimento. Deve ser

esterilizada, embalada

individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

38 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 4. Produto
estéril de uso único. Fabricado

451035 UNID 2 9

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau.
Médico para uso único.
Constituído por

,}-

conector

proximal, tubo eondutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:
número da ml, tamanho do

paciente e volume de
enchimento. Deve

F$)

1

esterilizada,
individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

ser
embalada

39 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 5. Produto
estéril de uso único. Fabricado
em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau.
Médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, baIão piloto, tubo
de enchimento e linha de

referência. No tubo deve conter:
número da ml, tamanho do
laciente e volume de

451036 UNID 2 9

E1-

[' .;

É!::
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enchimento . Deve ser

esterilizada, embalada

individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

1,}/ 40 Fluxômetro de oxigênio
medicinal, na cor verde, corpo
de metal, cromado, bilha curta,
cápsula e bilha em vidro, escala
de 0 a 151/m a uma pressão de
3,5 Kgf/cm3, esfera de inos,
botão de controle de fluxo
fixado com parafuso permitindo
fácil manutenção, sistema de

vedação tipo agulha, evitando
vazamentos, rosca de saída

conforme padrão ABNT.

451856 UNID 5 1

88
Eg

É!

;A' @

41 Máscara de oxigênio ADULTO
por alta concentração com
reservatório tipo bag, reutilizável
em silicone, com elástico
ajustável para fixação, válvula
unidirecional com conexão

perfeita com a máscara e

reservatório. De fácil manuseio e

sem escape. Leve e resistente.
Deverá possuir extensor para a
rede de oxigênio e ar
comprimido. Extensão de PVC
com 2 a 2,10 m de comprimento.

454566 UNID 30 1

@

8
:i:'!á

42 Máscara de oxigênio INFANTIL 454567 UNID 7 1

por alta concentração com
reservatório tipo bag, reutilizável
em silicone, com elástico

ajustável para fixação, válvula
unidirecional com conexão

perfeita com a máscara e

reservatório. De fácil manuseio e

escape. Leve e resistente.sem
Deverá lossuir extensor iara a

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
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Estado do Paraná
na

29 rede de oxigênio e ar
comprimido. Extensão de PVC
com 2 a 2,10 m de comprimento.

/t

43 Máscara de oxigênio para
Traqueostomia com Conector
360'’ Pediátrica. A máscara para
traqueostomia tem a função de
auxiliar na ventilação assistida
ao paciente pediátrico com ar
ambiente umidificado ou

umidificado e enriquecido com
oxigênio. É indicada no
tratamento de paciente com
traqueostomia para umidificação
da traqueia e/ou oxigenoterapia
no processo de ventilação
mecânica. Possui tira de

borracha sintética para a

colocação e conector que gira
360'’. Composição: Policloreto
de Vinila (PVC), Polipropileno
(PP) e borracha sintética.

454548 UNID 6 7

,#:

':1

8,''--'\

44 Máscara de oxigênio para
Traqueostomia com Conector
360'’ Adulto. A máscara para
traqueostomia tem a função de

auxiliar na ventilação assistida
ao paciente adulto com ar
ambiente umidificado ou

umidificado e enriquecido com
oxigênio. É indicada no
tratamento de paciente com
traqueostomia para umidificação
da traqueia c/ou oxigenoterapia
no processo de ventilação
mecânica. Possui tira de

borracha sintética para a

colocação e conector que gira
360'’. Composição: Policloreto
de Vinila (PVC), Polipropileno
PP) e borracha sintética.

454547 UNID 6 1
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Estado do Paraná

Regulador de Pressão de
Oxigênio Medicinal/Cor Verde,
para Posto, válvula
estabilizadora. Corpo em latão
polido e cromado. Volante em
termoplástico de alta resistência.
Cor e conexões de entrada e
saída em conformidade com a

norma da ABNT. Manômetro

com escala em KPA e Kgf/cm:2
Isenção de componentes em
borracha.

45 27461 5 UNID 5 3

Oxímetro Portátil Digital de
Dedo Adulto Completo.
Oxímetro de dedo portátil
projetado para medir a saturação
de oxigênio no sangue arterial
(Sp02) e a pulsação em adultos
e crianças de forma não invasiva
. O equipamento é projetado
para dedos entre 0,8cm e 2,3cm
e para pacientes sem
movimentação . Principais
funções: - Mede mesmo com o
dedo gelado - Funciona com as

unhas pintadas - Super leve -

Tela Colorida OLED com ajuste
de brilho - Visor ajustável
(rotaciona) Principais
especificações: Peso: 45 gramas

Dimensões do produto: 67.5 x
38 x 25 mm Auto-Desligamento:
Na presença do dedo, o oxímetro
ligará automaticamente. Modo
de medição: Conínua,
comprimento de onda dupla de
LED Faixa e resolução de Sp02:
Faixa: 0% à 100%; Resolução de
1% Acurácia do Sp02: De 70%
à 100%, É 2%; Menos de 70%

não é especificado Faixa e

46 UNID441981 110

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes,pr,qov.br
Página 1 17



,{x

tI?

Município de Mercedes
4

!!r

# ;LU Estado do Paraná

1
resolução da pulsação: Faixa: 30
a 250 BPM; resolução de 1 BPM
Acurárcia da pulsação: É 1 bpm
ou a1%, o que for maior
Consumo de bateria: 18 horas
em brilho modo 1

47 OXN
PORTÁTIL NEONATAL
INFANTIL E ADULTO.
Oxímetro de pulso portátil de

mesa. Parâmetros: Saturação do
Oxigênio (Sp02),
Plestimografia, Frequência de
Pulso (FP) e Intensidade do sinal
da freqüência de pulso (índice de

perfusão). Modo de operação:
Contínuo. Características :

Display LCD com Back light
Medição e apresentação

simultânea do valor de Sp02,
forma de onda plestimográfica,
freqüência de pulso e

intensidade do sinal de

freqüência de pulso; Relógio.
Seleção de tipo de pacientes:
ADU- Adulto/Pediátrico; NEO -

Neonatal. Desligamento
automático para economia de
energia após 10 minutos ociosos.
Possui gráfico e tabela de
tendência de Sp02 e FP.
Capacidade de armazenamento
de até 100 pacientes e 300hs de
dados. Alarme visual e sonoro

com ajuste de tom e ajuste de

máximo e mínimo para todos
parâmetros, comunicação com
computador. Classificação de
alarmes: Nível alto: Nível
Médio. Ajuste do volume de tom
de pulso: 5 níveis. Sensibilidade:
Baixa, Med, Alta. Possibilidade

441985 UNID 2 2

}+:••
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de alimentação com 4 pilhas
"AA’' com tempo típico de
operação 48hs. Alimentação
bateria Ni-MH com autonomia
de até 36 hs. Peso aproximado:
165g. Modos de operação :
Forma de onda. Numérico.
Indicadores: Sensor
desconectado e solto; Status da
bateria; Sinal fraco; Exibe a

amplitude de pulso (índice de

perfusão); Memória insuficiente;
Alarme desligado;
Armazenamento de dados;
Identificação do paciente; Tipo
de paciente; Sp02. Faixa de
Medida: 0 a 100%. Faixa de

alarme: 0 a 100%. Resolução:
1%. Exatidão ou precisão: 70 a
100% : &2% (Adulto e

Pediátrico), ü3 % (Neonato) .

Tempo de resposta: 1 segundo.
Frequência de Pulso (FP). Faixa
de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa
de alarme: 0 a 300 bpm.
Resolução: 1 bpm. Exatidão ou
precisão: ü2 bpm. Tempo de
resposta: 1 segundo. Acessórios:
01 (um) Sensor reutilizável
Sp02 Y NEONATAL; 01 (uma)
Bolsa para transporte; 01 (um)
Manual do usuário português.

48 Termômetro digital : ponta
flexível, verificados e aprovados
pelo INMETRO, 100%
resistentes à água, beep sonoro
de aviso de medição, display
LCD de fácil visualização,
alarme de febre, memória da

última medição, desligamento
automático, indicador de bateria
fraca.

435801 UNID 20 1
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49 Termo Higrometro Digital
Temperatura E Umidade Com
Maxima E Minima, Função
máxima e mínima, Visor de

cristal líquido (LCD), Função '’C
'F

622691 UNID 9 7

50 Cinto para Prancha de Resgate
Gogo com 3 peças), Material
especial para Raio X, não há
necessidade de retirar do

paciente . Alça C. A. de
polipropileno de 50 mm; Fechos
tic-tac em nylon de 50 mm; 3
cintos de 1,70 metros cada;

Regulador 50 mm em nylon.

602087 UNID 5 9

-1
[r:

E ':

F,

51 Colar de resgate BB neonatal.
Em polietileno de alta
densidade, revestido em EVA,
velcro, suporte mentoniano,
abertura frontal para análise do
pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca

456003 UNID 2 2

52 Colar Cervical P com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em

plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o
esterno, ajustes de altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho

pequeno, c/ 10,5cm de altura e

circunferência de 33 a 37cm.

455923 UNID 2 0

A-

53 Colar Cervical M com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em
plástico flexível estofado nas

bordas, almofada sobre o
esterno, ajustes de altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho

281465 UNID 2 1
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médio com 12cm de altura e

circunferência de 37 á 40 cm.+(i

54 Colar Cervical G com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em

plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o

esterno, ajustes d e altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho
grande, com 13,5cm de altura e
circunferência de 40 á 44 cm.

292700 UNID 2 2

+''\

55 Imobilizador de Cabeça Head
Block Adulto RESGATE SP.

Imobilizador lateral de cabeça,

confeccionado em espuma
injetada; Impermeável, propicia
imobilização para cabeça e
região cervical; Contém tirantes
de fixação para testa e queixo,
com pontos para verificação de
saída de líquido pelo ouvido;
tamanho : Adulto . Validade
Indeterminada.

359220 PAR 6 3

R

56 r

11, descartável, estéril, embalada
individualmente - Caixa com
100 unidades.

cx 3 2

rn\

57 r

23, descartável, estéril, embalada
individualmente - Caixa com
100 unidades.

cx 2 9

58 Papel para
cardiotocógrafo/Monitor fetal
112MM x 100MM embalagem
com 150 folhas. Tipo bloco,
compatível com General
Medtech

454803 PCT 12 3
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59 a

unid; 50x20cm
5 24,12 l 120,60

60 a

unid; 70x20cm
3 2

61 Tubo de silicone, tamanho 200,
c/ 5 metros: Confeccionado em

silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em

autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

252661 ROLO 1 8

62 Tubo de silicone, tamanho 202,
c/ 10 metros: Confeccionado em
silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,

fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

252661 ROLO 1 9

63 Tubo de silicone, tamanho 203,
c/ 10 metros: Confeccionado em
silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

252661 ROLO 1 6

.P\

:l1

64 Tubo de silicone, tamanho 204,
c/ 12 metros: Confeccionado em
silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

459110 ROLO 1 1

t ea mn]
Pl
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c/ 15 metros: Confeccionado em
silicone translucido, atoxicos e

resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

a

8
.1

66 a
confeccionado em borracha

sintética, pacote com 1 00
unidades.

PCT 4 1

r\.

67

68

r

algodão (1,40xl,40x2m)

UNID

ROLO

10

4

15,57

10,63

155,70

42,52Cadarço para fixação do tubo
oro-traqueal (TOT): cadarço
para fixação do TOT, 100%
algodão, na cor branca, tubular,
com trama trançada de

8mm de

481520

aproximadamente
largura e 2,5mm de espessura.
Em rolo com no mínimo 10

metros.

69 Dreno torácico descartável:
TUBO 12 mm- Constituído em

PVC grau médico flexível e
transparente com filete
radiopaco, no lado proximal
possui uma ponta arredondada e
vários orifícios alternados com
acabamento suave e no lado

distal possui uma extremidade
de conexão longamente biselada
facilitando a drenagem.
CONECTOR - Em Polietileno

438474 UNID 3 6

.n\

com adaptação apropriada.
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau
clrúrglco.
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Dreno descartáveltorácico
TUBO 18 mm- Constituído em

PVC grau médico flexível e
filetetransparente corn

radiopaco, no lado proximal
possui uma ponta arredondada e
vários orifícios alternados com
acabamento suave e no lado
distal possui uma extremidade
de conexão longamente biselada

drenagemfacilitando a 0

Em PolietilenoCONECTOR
apropriadaadaptaçãocom

São embaladosApresentação :

individualmente em papel grau

438463 13,74 41.22
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cm
1 - aleta de sutura móvel com
trava

18 Scalp n') 19, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e

transparente, conector luer-lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-lok,
esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em

papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e

registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

437164 UNID 50 0,38 19,00

f=\

19 Scalp n'’ 21, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado. com asas leves
flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer- lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-
lok, esterilizado a oxido de

etileno, embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico, constando

437166 UNID 450 0,39 175.50

+\

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719,373/0001-23

www.mercedes, pr.gov.br
Página 1 7



Município de Mercedes

Estado do Paraná
ÉiiI

}i$$i

:5 b

externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e
registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

20 Scalp n'’ 23, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado. com asas leves
flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-lok,
esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em

papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e

registro no MS. Estéril,
apirogênico e descartável.

437167 UNID 500 0

#\

@
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21 Scalp n'’ 25, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e

transparente, conector iuer-lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-lok,
esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em

437165 UNID 200 0
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papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e

registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

22 Espéculo Vaginal Tamanho P;
Lubrificado . Estéril .

Descartável. Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas :

poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.

479749 UNID 450 1

r\

23 Espéculo Vaginal Tamanho M;
Lubrificado. Estéril.
Descartável. Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com

acoplado;
valvas:

Embalado

479748 UNID 600 1

@

,n\,

parafuso (borboleta)
Matéria prima
poliestireno cristal.
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.

24 Espéculo Vaginal Tamanho G;
Lubrificado. Estéril.
Descartável. Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico.

transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas :

oliestireno cristal. Embalado

479747 UNID 80 1

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR
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individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.

25 Rolo de Papel Lençol para maca
descartável; 50cm x 50 metros,
100% celulose, 100% branco,
Possui excelente alvura, maciez
e absorção. Não causa irritação
dérmica; produto de qualidade.

268855 UNID 120 1

26 Rolo de Papel Lençol para maca
descartável; 70cm x 50 metros,
100% celulose, 100% branco,
Possui excelente alvura, maciez
e absorção. Não causa irritação
dérmica; produto de qualidade.

352012 UNID 100 1

in\

27 Abaixador de língua em plástico
colorido com aroma e sabor,
embalado individualmente em

filme plástico transparente e

colocado em pacotes plásticos
com dados do produto, contendo
de 40 a 50 unidades no pacote,
constando os dados de

identificação, procedência, n'’ do
lote, data de fabricação.

43 1 744 PCT 40 4

in\ ! 28 Abaixador de língua (espátula de
madeira), descartável, formato
convencional liso, superfície e
bordas perfeitamente acabadas,

espessura e largura uniforme em
toda a sua extensão, medindo
aproximadamente 14cm de

comprimento; 1,4 cm de largura;
0,5mm de espessura, embalado
em pacote com 100 unidades,
constando os dados de

identificação, procedência, n'’ do
lote, data de fabricação.

348807 PCT 70 6

§

29 a 447065 UNID 3 0,63 1,89
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>

plástico especial, resistente e

atóxico, anti-alergênico e
apirogênico, formato e sistema
denteado tipo pinça em V, com
bordas arredondadas não

traumáticas, duplamente
serrilhadas para evitar
vazamentos quando em uso,
apresentando sistema de
travamento e lacre definitivo
com fecho plástico inviolável.
Embalado individualmente e
esterilizado em óxido de etileno,
com abertura tipo pétala.

n+93

'n\

30 s

Seca; Escova com esponja não
impregnados; validade 60 meses.

UNID 5 2

31 Cateter Nasal de Oxigênio tipo
Óculos Pediátrico -
Confeccionado em PVC.
Embalada individualmente em

embalagem de PVC.Atóxico,
não-pirogênico, de uso único e
esterilizado por óxido de
Etileno. Validade de 5 anos.

282205 UNID 10 v-ii

„n-\

32 Cateter nasal tipo óculos,
medida única, esterilizado a raio
Gama, embalado
individualmente em saco

plástico, constando
externamente os dados de

identificação, procedência,
marca, data de fabricação e
validade, modo de usar e isenção
de registro no MS. Atóxico,
apirogênico e descartável.

395230 UNID 70 1

33 r

antiviral, produto estéril, contém

UNID 10 1

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes – PR
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=++
uma camada de mídia

impregnada com sal

higroscópico a base de cloreto
de cálcio. Resistência em baixa

respiração: 100pa, saída de
umidade 32mgH20/L,
capacidade de filtração
bacteriana: BFE 99,999%,
capacidade de filtração viral
VFE 99,999%.
22M/15F-22F/15M

corrugada 15

:1

iI

J' r

Conexão

traqueia
cm (cuff 15F),

volume corrente 150-150C)ml,

espaço morto 40ml, peso 25g,
tempo de uso recomendado 24h.

r\

34 Umidificador 250ml para
Oxigênio . Equipamento
desenvolvido para atividades de

umidificação gerados por
passagem de Oxigênio ou Ar
Comprimido medicinal.
Utilizado para pacientes que
necessitam urnidificar vias
aéreas. evitando ressecamento da

laringe . Tampa em nylon
conforme especificação; Tubo
com borbulhador para permitir o
arraste das partículas; Copo
translúcido com indicação de
nível mínimo e máximo."

281424 UNID 20 4

=\

35 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO Na 1 . Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau
médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, baIão piloto, tubo

451032 UNID 2 3

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
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Estado do Paraná
iF

de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:

da ml, tamanho donÚmero

paciente
enchimento .

esterilizada,
individualmente e

volume
Deve

de
C+} = •

e
ser

embalada

pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

r:i=4hii:

!8

E.

o\
36 Máscara laríngea descartável.

TAMANHO N'’ 2. Produto
estéril de uso único. Fabricado
em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau
médico para uso único.
Constituído por conector

451033 UNID 2 3

proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, baIão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:
número da ml. tamanho do

paciente
enchimento. Deve ser

esterilizada, embalada
individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde

e volume de

,'n'\

37 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 3. Produto
estéril de uso único. Fabricado

451034 UNID 2 2

em borracha,

tipo silicone
Constituído

transparente do
sem látex.

por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:

número da ml, tamanho do

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 - Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23
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paciente
enchimento.
esterilizada,
individualmente

e volume
Deve

de
ser

embalada

e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

38 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 4. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do

tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau.
Médico para uso único.
Constituído

451035 UNID 2 9

67\,

1;.

conector

proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:
número da ml, tamanho

por

do
depaciente

enchimento .

esterilizada,
individualmente

e volume
Deve ser

embalada

e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

'n\ 39 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 5. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau.
Médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:
número da ml, tamanho do
aciente e volume de

451036 UNID 2 9

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
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@

@

B8g

enchimento . Deve ser

esterilizada, embalada

individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

40 Fluxômetro de oxigênio
medicinal, na cor verde, corpo
de metal, cromado, bilha curta,
cápsula e bilha em vidro, escala
de 0 a 151/m a uma pressão de

3,5 Kgf/cm3, esfera de inos,
botão de controle de fluxo
fixado com parafuso permitindo
fácil manutenção, sistema de
vedação tipo agulha, evitando
vazamentos, rosca de saída

conforme padrão ABNT.

451856 UNID 5 1

;It

.:: A, 8

11
Ei: 41 Máscara de oxigênio ADULTO

por alta concentração com
reservatório tipo bag, reutilizável
em silicone, com elástico
ajustável para fixação, válvula
unidirecional com conexão

perfeita com a máscara
reservatório. De fácil manuseio e

sem escape. Leve e resistente.
Deverá possuir extensor para a
rede de oxigênio e ar
comprimido. Extensão de PVC
com 2 a 2,10 m de comprimento.

e

454566 UNID 30 1

@

42 Máscara de oxigênio INFANTIL 454567 UNID 7 1

por alta concentração com
reservatório tipo bag, reutilizável
em silicone, com elástico

ajustável para fixação, válvula
unidirecional com conexão

perfeita com a máscara

Leve e resistente.

e

reservatório. De fácil manuseio e

sem
Deverá

escape.
lossuir extensor para a

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes - PR
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

rede de oxigênio e ar
comprimido. Extensão de PVC
com 2 a 2, 10 m de comprimento.

f;

43 Máscara de oxigênio para
Traqueostomia com Conector
360'’ Pediátrica. A máscara para
traqueostomia tem a função de
auxiliar na ventilação assistida
ao paciente pediátrico com ar
ambiente umidificado ou

umidificado e enriquecido com
oxigênio. É indicada no
tratamento de paciente com
traqueostomia para umidificação
da traqueia e/ou oxigenoterapia
no processo de ventilação
mecânica. Possui tira de

borracha sintética para a

colocação e conector que gira
360'’. Composição: Policloreto
de Vinila (PVC), Polipropileno
(PP) e borracha sintética.

454548 UNID 6 6

1 +3

''-n\

44 Máscara de oxigênio para
Traqueostomia com Conector

360'’ Adulto. A máscara para
traqueostomia tem a função de
auxiliar na ventilação assistida
ao paciente adulto com ar
ambiente umidificado ou

umidificado e enriquecido com
oxigênio. É indicada no
tratamento de paciente com
traqueostomia para umidificação
da traqueia e/ou oxigenoterapia
no processo de ventilação
mecânica. Possui tira de

borracha sintética para a

colocação e conector que gira
360'’. Composição: Policloreto
de Vinila (PVC), Polipropileno
’PP) e borracha sintética.

454547 UNID 6 1

/n-\
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45 Regulador de Pressão de
Oxigênio Medicinal/Cor Verde,
para Posto, válvula
estabilizadora. Corpo em latão
polido e cromado. Volante em
termoplástico de alta resistência.
Cor e conexões de entrada e
saída em conformidade com a

norma da ABNT. Manômetro

com escala em KPA e Kgf/cm2
Isenção de componentes em
borracha.

27461 5 UNID 5 3

;r

a\

46 Oxímetro Portátil Digital de
Dedo Adulto Completo.
Oxímetro de dedo portátil
projetado para medir a saturação
de oxigênio no sangue arterial
(Sp02) e a pulsação em adultos
e crianças de forma não invasiva
. O equipamento é projetado
para dedos entre 0,8cm e 2,3cm
e para pacientes sem
movimentação . Principais
funções: - Mede mesmo com o
dedo gelado - Funciona com as
unhas pintadas - Super leve -

Tela Colorida OLED com ajuste
de brilho - Visor ajustável
(rotaciona) Principais
especificações: Peso: 45 gramas
Dimensões do produto: 67.5 x
38 x 25 mm Auto-Desligamento:
Na presença do dedo, o oxímetro
ligará automaticamente. Modo
de medição: Conínua,
comprimento de onda dupla de
LED Faixa e resolução de Sp02:
Faixa: 0% à 100%; Resolução de

1% Acurácia do Sp02: De 70%
à 100%, É 2%; Menos de 70%
não é especificado Faixa e

441981 UNID 10 1

0
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;J resolução da pulsação: Faixa: 30
a 250 BPM; resolução de 1 BPM
Acurárcia da pulsação: & 1 bpm
ou aI%, o que for maior
Consumo de bateria: 18 horas
em brilho modo 1

IJ

47 OXD
PORTÁTIL NEONATAL
INFANTIL E ADULTO.
Oxímetro de pulso portátil de
mesa. Parâmetros: Saturação do
Oxigênio (Sp02),
Plestimografia, Frequência de

Pulso (FP) e Intensidade do sinal
da freqüência de pulso (índice de
perfusão). Modo de operação:
Contínuo. Características:

Display LCD com Back light
Medição e apresentação
simultânea do valor de Sp02,
forma de onda plestimográfica,
freqüência de pulso e

intensidade do sinal de

freqüência de pulso; Relógio.
Seleção de tipo de pacientes:
Al)U- Adulto/Pediátrico; NEO -

Neonatal. Desligamento
automático para economia de

441985 UNID 2 2

/-n\

fn\
energia após 10 minutos ociosos.
Possui gráfico e tabela de
tendência de Sp02 e FP.
Capacidade de armazenamento
de até 100 pacientes e 300hs de
dados. Alarme visual e sonoro

com ajuste de tom e ajuste de
máximo e mínimo para todos
parâmetros, comunicação com
computador. Classificação de
alarmes : Nível alto; Nível
Médio. Ajuste do volume de tom
de pulso: 5 níveis. Sensibilidade:
Baixa, Med, Alta. Possibilidade

[; A
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de alimentação com 4 pilhas
" AA" com tempo típico de
operação 48hs. Alimentação
bateria Ni-MH com autonomia
de até 36 hs. Peso aproximado:
165g. Modos de operação :
Forma de onda. Numérico.
Indicadores: Sensor

desconectado e solto; Status da
bateria; Sinal fraco; Exibe a
amplitude de pulso (índice de
perfusão); Memória insuficiente;
Alarme desligado;
Armazenamento de dados;

Identificação do paciente; Tipo
de paciente; Sp02. Faixa de
Medida: 0 a 100%. Faixa de

alarme: 0 a 100%. Resolução:
1%. Exatidão ou precisão: 70 a
100%: L2% (Adulto e
Pediátrico), ü3% (Neonato).
Tempo de resposta: 1 segundo.
Frequência de Pulso (FP). Faixa
de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa
de alarme: 0 a 300 bpm.
Resolução: 1 bpm. Exatidão ou
precisão: ü2 bpm. Tempo de
resposta: 1 segundo. Acessórios:
01 (um) Sensor reutilizável
Sp02 Y NEONATAL; 01 (uma)
Bolsa para transporte; 01 (um)
Manual do usuário português.

,É/

/''\

f / n • x\

48 Termômetro digital : ponta
flexível, verificados e aprovados
pelo INMETRO, 100%
resistentes à água, beep sonoro
de aviso de medição, display
LCD de fácil visualização,
alarme de febre, memória da
última medição, desligamento
automático, indicador de bateria
fraca.

435801 UNID 20 1

E: 1
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49 Termo Higrometro Digital
Temperatura E Umidade Com
Maxima E Minima, Função
máxima e mínima, Visor de

cristal líquido (LCD), Função aC
'F

622691 UNID 9 7

50 Cinto para Prancha de Resgate
aogo com 3 peças), Material
especial para Raio X, não há
necessidade de retirar do

paciente. Alça C.A. de

polipropileno de 50 mm; Fechos
tic-tac em nylon de 50 mm; 3
cintos de 1,70 metros cada;

Regulador 50 mm em nylon.

602087 UNID 5 9

“-'\

51 Colar de resgate BB neonatal.
Em polietileno de alta
densidade, revestido em EVA,
velcro, suporte mentoniano,
abertura frontal para análise do
pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca

456003 UNID 2 2

52 Colar Cervical P com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em
plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o
esterno, ajustes de altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho

pequeno, c/ 10,5cm de altura e

circunferência de 33 a 37cm.

455923 UNID 2 2

/+'',

53 Colar Cervical M com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em
plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o

esterno, ajustes de altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho

281465 UNID 2 2
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médio com 12cm de altura e
circunferência de 37 á 40 cm.

54 Colar Cervical G com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em
plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o
esterno, ajustes d e altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho
grande, com 13,5cm de altura e

circunferência de 40 á 44 cm.

292700 UNID 2 2

R

in\ @

55 Imobilizador de Cabeça Head
Block Adulto RESGATE SP.

Imobilizador lateral de cabeça,
confeccionado em espuma

injetada; Impermeável, propicia
imobilização para cabeça e

região cervical; Contém tirantes
de fixação para testa e queixo,
com pontos para verificação de
saída de líquido pelo ouvido;
tamanho : Adulto . Validade
Indeterminada.

359220 PAR 6 1

8

56 r
11, descartável, estéril, embalada
individualmente - Caixa com
100 unidades.

cx 3 2

.in'',

57 r

23, descartável, estéril, embalada
individualmente - Caixa com
100 unidades.

cx 2 9

58 Papel para
cardiotocógrafo/Monitor fetal
112MM x 100MM embalagem
com 150 folhas. Tipo bloco,
compatível com General
Medtech

454803 PCT 12 3
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59

60

61

a
unid; 50x20cm

5

3

1

24, 12

26,25

120,60

a

unid; 70x20cm
78,75

87,43

Ê: '

Tubo de silicone, tamanho 200.
c/ 5 metros: Confeccionado em
silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

252661 ROLO 87,43

62 Tubo de silicone, tamanho 202,
c/ 10 metros: Confeccionado em
silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

252661 ROLO 1 9

F

63 Tubo de silicone, tamanho 203,
c/ 10 metros: Confeccionado em
silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,

fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

252661 ROLO 1 9

64 Tubo de silicone, tamanho 204,
c/ 12 metros: Confeccionado em

silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,

aspiração, drenagem e sucção.

459110 ROLO 1 1

65 t ROLO 1 1
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c/ 15 metros: Confeccionado em

silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,

fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção./-

66 a

confeccionado em borracha

sintética, pacote com 100
unidades.

PCT 4 1

©
gq/-\B

67

68

a

algodão (1,40xl,40x2m)

10

4

15,57

10,63

155,70

42,52Cadarço para fixação do tubo
oro-traqueal (TOT) : cadarço
para fixação do TOT, 100%
algodão, na cor branca, tubular,
com trama trançada de

8mm de

481520 ROLO

aproximadamente
largura e 2,5mm de espessura.
Em rolo com no mínimo 10

metros.

69 Dreno torácico descartável :

TUBO 12 mm- Constituído em

PVC grau médico flexível e
transparente com filete
radiopaço, no lado proximal
possui uma ponta arredondada e
vários orifícios alternados com
acabamento suave e no lado

distal possui uma extremidade
de conexão longamente biselada
facilitando a drenagem.
CONECTOR - Em Polietileno

438474 UNID 3 6

Pq

com adaptação apropriada.
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau
CIrÚrgICO .

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes - PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Página 1 23



Ass,4
C1.

Município de Mercedes

Estado do Paraná

70 Dreno torácico descartável :
TUBO 18 mm- Constituído em

PVC grau médico flexível e
transparente com filete
radiopaco, no lado proximal
possui uma ponta arredondada e
vários orifícios alternados com
acabamento suave e no lado

distal possui uma extremidade
de conexão longamente biselada
facilitando a drenagem.
CONECTOR - Em Polietileno

438463 UNID 3 13,74 1 41,22

W

1

in'\
com adaptação apropriada.
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau
CIrÚrgICO .

8
14

71 Dreno torácico estéril, calibre 36
mm. confeccionado em 100%

silicone, com linha radiopaca em
toda extensão, conector
universal ajustável, extremidade
arredondada e multiperfurada,
indicado para drenagem torácica,
mediastinal, pleural e drenagem
em geral, embalado em papel
grau cirúrgico e filme pet-pe,
constando externamente dados

de identificação, procedência,
data de fabricação e
esterilização, número do lote e

do registro no Ministério da
saúde.

438468 UNID 1 9,94 9,94

,0

72 Tubo endotraqueal n'’ 2, SEM
balão indicado para suporte
ventilatório . Extremidade
arredondada, atraumática,
possuindo olho de Murphy.
Tubo em PVC e silicone com

curvatura anatômica, translúcido
e radiopaco, demarcado a cada 2
cm. Válvula de segurança em

319489 UNID 4 5

W
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Jf PVC com conexão luer. Atóxico,
apirogênico e descartável.
Embalado individualmente em

papel grau cirúrgico com
abertura em pétala. Esterilizado
em óxido de etileno. Validade: 5

anos após a data de esterilização.
Registro na ANVISA.

bl:’i'1
R
@

73 Tubo endotraqueal; tam
c/Balonete. Em PVC
silicone
balão

5.5 45 1 322 UNID 3 4

corri

/-'\

1,

$

(termossensível). com

de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

74 Tubo endotraqueal; tam 6.0
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua. extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e
nasal

451393 UNID 3 6

'=\
75 Tubo endotraqueal; tam

c/Balonete. Em PVC
6.5 45 1 325 UNID 3 4

corn

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

76 t
c/Balonete . Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto

6 5
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1 volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

77 Tubo endotraqueal; tam
c/Balonete . Em PVC

7.5 451314 UNID 6 5

com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto

linha radiopaca
extremidade retraída

orifício Murphy,
intubação oral e

volume,
contínua,
atraumática,
estéril, para
nasal

''-\

F: "-

L.:!
E:::-1

78 Tubo endotraqueal; tam 8.0
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

orifício Murphy,
intubação oral e

451327 UNID 4 5

atraumática,

estéril, para
nasal

79 Tubo endotraqueal; tam 8.5
c/Balonete. Em PVC com

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaça
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

451320 UNID 2 4

/H\\

80 Tubo endotraqueal; tam 9.0
c/Balonete. Em PVC com

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,

451319 UNID 2 5

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23

www,mercedes.pr.gov.br
Página 1 26



Município de Mercedes

Estado do Paraná

F:;l
F::'1

estéril, para intubação oral e

nasal

81 Tubo endotraqueal; tam
c/Balonete. Em PVC

9,5 451315 UNID 2 5
corn

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

orifício Murphy,
intubação oral e

siL:

atraumática.

estéril, para
nasal

'Ah\

82 Sistema de drenagem
mediastinal - FRASCO 500ml-

em Polivinil (PVC) transparente,
atóxico, graduado e com rótulo
para identificação do paciente; -
EXTENSÃO - em PVC flexível

transparente com 1,20 m, com
espiral, pinça para
estrangulamento e conector na
extremidade do tubo; - TAMPA
- em Polietileno, com duas ou
três saídas e alça para fixação
com 2,00 m de comprimento.
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau

cirúrgico com esterilização a
óxido de etileno.

302084 UNID 2 3

É;:

k.

a\

83 Sistema de drenagem
mediastinal - FRASCO 1000ml-
em Polivinil (PVC) transparente,
atóxico, graduado e com rótulo
para identificação do paciente; -
EXTENSÃO - em PVC flexível

transparente com 1,20 m, com
espiral, pinça para
estrangulamento e conector na
extremidade do tubo; - TAMPA
- em Polietileno, com duas ou
três saídas e alça para fixação

272774 UNID 2 3
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cPF

com 2,00 m de comprimento.
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau
cirúrgico com esterilização a

óxido de etileno.

84 Indicador biológico para
autoçlave c/ 10 unidades: cada

frasco plástico com ampola de

vidro nutriente e tira de papel
impregnado com suspensão de
esporos secos de Bacillus
Stearothermophillus – ATC
7953; caixa com 10 unidades,
peso 30g, garantia 1 ano.

436058 cx
El
F

'A'-\

70 4

85 Indicador Químico Integrador;
Classe 5, para 3 variáveis de

esterilização : tempo,
temperatura e vapor. Para Auto-
Clave. Pacote c/250 Unidades;

332346 PCT 50 1

86 Teste Comply Bowie & Dick
1233, Indicador Químico Tipo 2,
Pacote c/ 30 unidades. O Pacote

Teste Bowie & Dick 1233 é
composto por uma folha
impregnada com um indicador
químico sensível, posicionada
após várias camadas de papel
cartão poroso e espuma. Padrão

de teste Bowie & Dick 4 kg de

acordo com ISO 11140 parte 5.
Registro na ANVISA: não é

considerado produto para saúde,
segundo esta agência. O teste
Bowie & Dick detecta a

presença de ar residual e falhas
no funcionamento da bomba de

vácuo, bem como avalia a

penetração de vapor. É indicada
para testar a eficiência da total
remoção do ar em esterilizadores

340811 PCT 200 6

,+\\
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de remoção dinâmica de ar de
132 - 134'’C. O pacote é
composto por uma folha teste
com um indicador químico sem
chumbo sensível ao vapor
posicionada em um bloco de
materiais porosos em camadas..1

87 r

SMS 60gr 30x30cm, com 50
unid; cor verde ou azul; validade
5 anos

PCT 30 2

88 r
SMS 40gr 40x40cm com 50
unidades, Cor: Verde ou Azul,
Validade: 5 anos

PCT 15 2

89 r
SMS 40gr 50x50cm com 50
unidades, Cor: Verde ou Azul,
Validade: 5 anos

PCT 17 8

90 Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 8cm/100m. Bobina
de papel grau cirúrgico 70g/m2
+/- 5%) e outra em filme multi-
laminado azul (54g/m2 +/- 5%).
Registro ANVISA; validade 02
anos; procedência: Brasil

442385 ROLO 14 6

,'’n\

91 Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 12cm/ 100m.
Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em filme
multi-laminado azul (54g/m2 +/-
5%). Registro ANVISA;
validade 02 anos; procedência:
Brasil

462298 ROLO 15 7

92
)

esterilização 1 5cm/100m.
Bobina de papel grau cirúrgico

28 5
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70g/m2 +/- 5%) e outra em filme
multi-laminado azul (54g/m2 +/-
5%) . Registro ANVISA;
validade 02 anos; procedência:
Brasil

@

93 Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 20cm/100m.
Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em filme
multi-laminado azul (54g/m2 +/-
5%). Registro ANVISA;
validade 02 anos; procedência:
Brasil

442384 ROLO 25 1

1!!]

r\$

94 Papel Grau Cirúrgico 30cm x
100 metros. Papel Grau
cirúrgico 60 g/m2 utilizado para
garantir a resistência mecânica,
barreira microbiológica e o
controle da porosidade para

manutenção da esterilidade;
Papel Grau cirúrgico isento de
furos, sem corantes, repelente a
líquidos, resistente a rasgos e
inodoro; Toda embalagem
deverá conter o número de lote

de fabricação, Embalagem
registrada no Ministério da
Saúde. Cores diferenciadas nos

indicadores antes e após a

esterilização.

466574 ROLO 3 9

/H'\

95 Papel grau cirúrgico 35 cm x
100 m bobina de 100 mts.

Apresentar Certificado de Boas
Práticas de Fabricação emitido
pela ANVISA, dentro do prazo
de validade.

466574 ROLO 2 1

96 c

dedo - Alicate fabricado em aço
e utilizado para cortar anéis e

1 1

;1:4
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alianças de ouro, aço ou prata,
com disco de corte de 20mm de
diâmetro e acionamento do disco

de modo manual; Embalada

individualmente em plástico,
constando externamente os

dados de identificação e
procedência, procedência
nacional. Garantia de fabricação:
10 anos contra defeitos de

fabricação.

97 CABO PARA BISTURI N' 3

INOX 13 cm PARA LAMINAS
N'’ 1 0 A 17 . Produto

Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420, Plástica
individual, constando os dados

de identificação, procedência e
rastreabilidade, garantia 10 anos
contra defeitos de fabricação,
Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de

Qualidade, Normas da ABNT,
CE. REG. MS.

272821 UNID 5 1

98 Pinça Kelly Reta 14 cm, Produto
Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420.
Embalagem plástica individual,
constando os dados de

identificação, procedência e
rastreabilidade. Garantia de

fabricação : 1 0 anos contra
defeitos de fabricação.

467833 UNID 8 3

/’q\

99 Pinça Kelly Curva 14 cm,
Produto Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420.

Embalagem plástica individual,
constando os dados de

identificação, procedência e
rastreabilidade. Garantia de

467837 UNID 8 3
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fabricação : 1 0 anos contra
defeitos de fabricação.

100 Porta Agulha Mayo Hegar Com
Widea – Ice Embalagem com 1

unidade, medindo 14cm.

Confeccionada em aço
inoxidável de 1’ qualidade.
Embalado individualmente em

plástico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência.
Procedência nacional. Garantia
de fábrica: 10 anos contra

defeitos de fabricação. Registro
ANVISA

471165 UNID 5 8

táAi

1
::::1

/H\

101 Tesoura cirúrgica reta com ponta
fina - 15 cm , Produto
Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420.

Embalagem plástica individual,
constando os dados de

identificação, procedência e
rastreabilidade. Garantia de

fabricação: 10 anos contra
defeitos de fabricação

344283 UNID 10 3

/'n\
102 Accu-Check Active Kit: 1

monitor Accu-Chek Active, 1

Lancetador Accu-Chek Softclix.
1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek.
com chip de código, 1 bateria
3V-CR2032 já inserida no
monitor, 1 estojo para transporte,
1 manual de instruções, 1 guia
rápido de utilização, 1 cartão de

garantia.

389557 UNID 20 8

103 e

externo automático adulto

(DEA); Descartável. Modelo
antigo conector azul com branco

PAR 4 7
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CMOS DREAKE.

104 Eletrodo Pás para desfibrilador
externo automático infantil

(DEA); Descartável. Modelo
antigo conector azul com branco
CMOS DREAKE.

462281 PAR 3 7
#b: v

105 Aparelho Pressão Adulto Obeso.
Mostrador graduado de 0 a 300
mmHg e manômetro resistente.
Braçadeira em tecido de nylon.
Pera em látex com válvula de

purgo de precisão. Fabricado
conforme especificações
aprovadas pela Portaria do
INMETRO/DIMEL n'’ 017 de

07/12/2001. Largura de 18cm e
comprimento de 35 cm.

432480 UNID 6 1

#o\

106 Eletrodo adulto
descartável

e pediátrico 461243 PCT 50 3

próprIO para
procedimentos de curta duração:
serviços de emergência,

CIrÚrgicos,
paciente. O

procedimentos
monitoramento do
eletrodo possui dorso de
espuma, gel sólido, adesivo
acrílico hipoalergênico, pino de
aço inoxidável e contra pino de
cloreto de prata (AgCI), deve ser
auto aderente. Acondicionado
em embalagem aluminizada.
Pacote com 100 unidades.

/H\

É:

107 Teste rápido de gravidez beta
(HCG) . 1 00 tiras ;
imunocromatográfico rápido
para detecção qualitativa do
hormônio gonadotrofina
coriônica humana b em amostras

de urina; com duas linhas pré

revestidas na sua superfície,

454965 cx 1 1
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linha C e linha T

108 Tiras Reativas para Glicose
Caixa com 50 fitas original para
o aparelho da marca
ACCUCHEK, ACTIVE (+)
aparelho padronizado pelo
Consórcio Paraná Saúde.

339565 cx 70 6
f::3F

;} ; )

109 Algodão hidrófilo em camadas
(manta) contínuas em forma de
rolo, provido de papel
apropriado em toda sua

extensão, o algodão deverá
apresentar: aspecto homogêneo e
macio, boa absorvência, inodoro,
ausência de grumos ou quaisquer
impurezas, cor branca, no
mínimo 80% de brancura, peso
liquido 500 gramas, embalado
em saco plástico individual.

279726 UNID 100 1

110 Atadura de crepom 6cm,
Contém 1 unidade de 1,80m em

repouso; 100'% puro algodão:

444343 UNID 800 0

macio e extra-absorvente;
Formato : Rolo;
Dermatologicamente testado ;
Produto com validade; Máxima

na aplicação; 13
/3

compressão
fios/çm2

111 Atadura de crepom l Ocm;
Contém 1 unidade de 1,80m em

repouso; 1009/b puro algodão:

444355 UNID 3000 0

macio e extra-absorvente;
Formato : Rolo ;
Dermatologicamente testado;
Produto com validade; Máxima

na aplicação; 13compressão
fios/cm2

112 t UNID 700 2
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Contém 1 unidade de 1,80m em
repouso; 100% puro algodão:
macio e extra-absorvente;
Formato : Rolo;
Derrrlatologicamente testado ;

Produto com validade; Máxima
compressão na aplicação; 13
fios/cm2

É,j

113 Campo Cirúrgico descartável 45
x 50cm (Compressa Cirúrgica)
Pacote com 50 unidades 30grs.
Deverá apresentar Certificado de

Boas Práticas de Fabricação
emitido pela ANVISA, dentro
do prazo de validade. Deverá ser
apresentado o certificado da
ABNT para comprovação de
atendimento a norma, sob pena
de desclassificação.

443022 PCT 12 1

/b\

114 Compressa de gaze tipo queijo,
confeccionada com 13 fios em
tamanho nominal 91 cm x 91 m,
com 8 dobras. cor branca. bordas

devidamente voltadas para

dentro que evitam soltura de
fios, isenta de quaisquer defeitos
prejudiciais a sua perfeita
utilização, embalada
individualmente em pacote
plástico constando externamente
os dados de identificação e
procedência. ROLO COM 91m

272020 UNID 30 6

fF

#'\

115 Compressa de Gaze Hidrófila,
não estéril, confeccionada com
13 fios/cm2 em tamanho nominal
de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x
30 cm aberta, com 8 dobras e 5

camadas. PACOTE COM 500
UN

269971 PCT 450 3

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov,br
Página 1 35



Município de Mercedes
Estado do Paraná

116 Esparadrapo impermeável, na
cor Branca, composto de tecido
100% algodão com resina
acrílica impermeabilizante. Não
estéril. Bordas devidamente

acabadas, com uma de suas faces
recobertas com massa adesiva

antialérgica a base de borracha
natural. Fácil de rasgar e de
excelente flexibilidade, é
indicado para diversos usos.
Embalado individualmente em

rolos uniformes com capa
protetora em material que
garante a integridade do produto.
Pré cortado na sua largura nas

dimensões 1,25cm, 1,25cm,
2,5cm e 5 cm. Tamanho: 10cm x
4,5m, cor branca, enrolado em
carrete .

437863 UNID 90 6,75 l 607,50

'''H'\

117 Fita adesiva hospitalar, 19 mm x
50 m, confeccionada com dorso
de papel crepado, tratado com
latices de estireno butadieno,
recebendo em uma de suas faces
massa adesiva a base de
borracha natural e outra face
uma fina camada

impermeabilizante de resinas

acrílicas, utilizada para fixação
de ataduras, rótulos de soro,
identificação de seringas e

mamadeiras, fechamento de

pacotes de papel, podendo ser
esterilizada somente pelo
processo a gás oxido de etileno,
cor branca, medindo 16mm de

largura x 50m de comprimento,
embalada individualmente em

saco plástico. Registro no MS .

400374 UNID 200 9

F H4 6

in\

1 A UNID 30 5
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INDICADORA
AUTOCLAVE. Ideal para
identificar pacotes que serão
esterilizados em autoclave
(vapor), fazendo a tinta reativa
de cor rosa, reagir com
temperatura e pressão da
autoclave, mudando para a cor
marrom, indicando que passou
pelo processo de autoclavagem.
Apresentações: 19mm x 30m /
19mm x 55m. Composição:
Papel crepado, tinta reativa à

a

PARA

'n\

autoclave, adesivo a base de
borracha e resina. Validade de

24 meses após a fabricação.

119 Fita hipoalergênica,
MICROPOROROSA,
confeccionada com substrato de
não-tecido à base de fibras de

viscose, resina acrílica e massa
adesiva à base de poliacrilato
hipoalérgico. Utilizado para a
fixação de curativos, ponto falso,
proteção de cortes. Com
excelente fixação, sendo
indicada para curativos em
regiões do corpo com alta
sensibilidade, principalmente em
crianças e idosos. Tamanho: 10
cm x 50cm

437881 UNID 35 4

in-\

120 Fita hipoalergênica,
MICROPOROROSA,
confeccionada com substrato de
não-tecido à base de fibras de
viscose, resina acrílica e massa

adesiva à base de poliacrilato
hipoalérgico. Utilizado para a
fixação de curativos, ponto falso,
proteção de cortes. Com
excelente fixação, sendo

437865 UNID 60 2
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indicada para curativos em
regiões do corpo com alta
sensibilidade, principalmente em
crianças e idosos. Tamanho:
25mm x10rr1

121 Fita hipoalergênica,
MICROPOROROSA,
confeccionada com substrato de
não-tecido à base de fibras de

viscose, resina acrílica e massa
adesiva à base de poliacrilato
hipoalérgico. Utilizado para a

fixação de curativos, ponto falso,
proteção de cortes. Com
excelente fixação, sendo

indicada para curativos em
regiões do corpo com alta
sensibilidade, principalmente em
crianças e idosos. Tamanho:
IOOMMX 1 OM

437867 UNID 70 1

/-n\

r i

Hipoalergênico Transpirável,
Sensitive, Resistente a Água,
caixa 12 unidades

cx 12 2

123 Equipo Macro Fotossensível,
Estéril, Flexível Injetor entrada
de ar injetor lateral, Conector
Luer slip + capa para frascos que
contenham soluções
fotossensíveis

386123 UNID 70 7

n\

124 Equipo MACROGOTAS
CONTROLADOR
GOTEJAMENTO.

COM
DE

Lanceta

385704 UNID 5000 0

perfurante para conexão ao

recipiente de solução; Câmara
para visualização
gotejamento; Filtro de Partícula
(abertura 15 micra) - De acordo
com a Norma NBR ISO 8536-4;

de

FÊ:
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;.1

Filtro de

bacteriológico
micra); Filtro
bacteriológico para
preenchimento em sistema
fechado (0,22 micra); Extensão
em PVC Cristal; Pinça rolete
para abrir e fechar o sistema;
Controlador de fluxo, tipo
reloginho; Injetor lateral isento
de látex, com plataforma de

proteção para dedos e corta-
fluxo; Conexão Luer Slip para

dispositivo de acesso venoso;
Régua de 80 cm para medição da
altura do frasco/bolsa de soro até

ar hidrófobo

(abertura 0,22
distalde ar

f'
}:

F::

Ii;„

’q\

o acesso venoso.

125 Equipo MULTIVIAS (02 vias),
indicado como multiplicador de

acesso venoso. Com clamp e

sem rosca. Conecta duas vias de

infusão (equipo, extensores) ao
acesso venoso (scalp, cateter
intravenoso, agulhas).
Extremidades proximais com
conector luer distal para

dispositivo de acesso venoso,
esterilizado pelo processo de
óxido de etileno, com registro no
MS/ANVISA.

386478 UNID 400 0,73 292,00

/’n\

126 Seringa Descartável de 03 ml
sem agulha, confeccionada em
polipropileno translúcido
transparente, atóxico, com
graduação externa milimetrada,
bico tipo luer lock, com
localização central, êmbolo com
trava, pistão de borracha atóxico
siliconado, embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico

438113 UNID 3000 0,20 600,00
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c/ abertura em pétala, prazo de

esterilização com validade de 05
anos .

127 Seringa Descartável de 05 ml
sem agulha, confeccionada em
polipropileno translúcido
transparente, atóxico, com
graduação externa milimetrada,
bico tipo luer lock, com
localização central, êmbolo com
trava, pistão de borracha atóxico
siliconado, embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico
c/ abertura em pétala, prazo de

esterilização com validade de 05
anos .

279402 mr 3800 0

'H'\

128 Seringa Descartável de 10 ml
sem agulha, confeccionada em
polipropileno translúcido
transparente, atóxico, com
graduação externa milimetrada,
bico tipo luer lock, com
localização central, êmbolo com
trava, pistão de borracha atóxico
siliconado, embalada

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico
c/ abertura em pétala, prazo de
esterilização com validade de 05
anos .

438114 UNID 3000 0

in-\

129 Seringa Descartável de 20 ml
sem agulha, confeccionada em
polipropileno translúcido
transparente, atóxico, com
graduação externa milimetrada,
bico tipo LUER SLIP, com
localização central, êmbolo com
trava, pistão de borracha atóxico
siliconado, embalada

439627 UNID 2500 0
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individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico
c/ abertura em pétala, prazo de
esterilização com validade de 05
anos .

130 Seringa Descartável de 60 ml
sem agulha e sem rosca,
confeccionada em polipropileno
translúcido transparente, atóxico,
com graduação externa
milimetrada, bico simples, tipo
luer, com localização central,
êmbolo com trava, pistão de
borracha atóxico siliconado,
embalada individualmente em

papel grau cirúrgico e filme
termoplástico c/ abertura em
pétala, prazo de esterilização
com validade de 05 anos.

439632 UNID 30 2

k-,Ji

8

p-\.

//

131 Fio de sutura Catgut
CROMADO n'’ 2- 0 com agulha,
tipo fio 2-o, comprimento
mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2,
Estéril. Caixa com 24 unidades.

336668 cx 1 1

132 Fio mononylon 2-0, fio para
sutura nylon não absorvível,
estéril 2,0, med.45 cm de

comprimento com agulha
triangular de 3,0 cm, com
curvatura de 3/8". Caixa com 24
unidades.

281893 cx 4 4

/--'\

133 Fio mononylon 3-0, fio para
sutura nylon não absorvível,
estéril 3,0, med.45 cm de

comprimento com agulha
triangular de 3,0 cm, com
curvatura de 3/8". Caixa com 24
unidades

456128 cx 10 4
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134 Fio de mononylon 4-0, fio para
sutura nylon não absorvível,
estéril 4.0 med.45cm de

agulha

330413 cx 6 40,97 l 245,82

comprimento com
triangular de 3,0 cm, com
curvatura de 3/8’'. Caixa com 24
unidades

135 Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/
24 unidades ; Nylon preto ;
Monofilamento; Classe II;
Estéril; Não absorvível; Agulha
CTI 1/4 Ciro. TRG. 3.0
cm/45cm

281320 cx 3 4

136 Dreno de Penrose n'’ 1; Estéril;
Fabricado em látex natural, sem

ou com gaze; comprimento
35 cm; embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico. Pacote 1 unidade.

279569 UNID 6 1,71 10,26

137 Luva cirúrgica estéril; 6,5 ;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade

dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama;
Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de
0,10mm e comprimento mínimo
de 280mm

269946 UNID 500 1

in\

138 Luva cirúrgica estéril; 7,0;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade

dos dedos; Levemente talcada;

Esterilizada por raio gama;
Embalagem em papel grau

cirúrgico; Espessura mínima de

0,IC)mm e comprimento mínimo
de 28C)mm

269839 UNID 350 1

139 t 7 UNID 350 1
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Anatômica; Superfície
miçrotexturizada na extremidade

dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama;
Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de
0,10mm e comprimento mínimo
de 280mm

140 Luva cirúrgica estéril; 8,0;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade

dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama;
Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de

0,10mm e comprimento mínimo
de 28C)mm

276340 UNID 30 1

,–-. i
g??#

141 Luva cirúrgica estéril; 8,5 ;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade
dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama;
Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de

0,IC)mm e comprimento mínimo
de 28C)mm

269947 UNID 30 1

Eli

/+b\
142 Luvas de Procedimento Látex

com 100, PP; Não estéril;
Fabricada em látex; Com pó
bioabsorvível; Superfície lisa;
Embalagem tipo "dispenser box"
contendo 100 unidades: Produto
com qualidade

269891 cx 70 3

++

143 Luvas de Procedimento Látex
com 100, P; Não estéril;
Fabricada em látex; Com pó
bioabsorvível; Superfície lisa;
Embalagem tipo "dispenser box’'
contendo 100 unidades; Produto

269894 cx 200 2
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com qualidade

144 Luvas de Procedimento Látex
com 100 M; Não estéril;
Fabricada em látex; Com pó
bioabsorvível; Superfície lisa;
Embalagem tipo "dispenser box"
contendo 100 unidades; Produto
com qualidade

342506 cx 250 2

145 Luvas de Procedimento Látex
com 100 G; Não estéril;
Fabricada em látex; Com pó
bioabsorvível; Superfície lisa;
Embalagem tipo "dispenser box"
contendo 100 unidades; Produto
com qualidade

269892 cx 55 2

/'n'\

146 Luva Nitrílica P, sem pó para
procedimentos, anti-alérgica,
Ambidestra, Sem pó, Sem látex,
Sem proteína, Não estéril.
Composição: Borracha sintética
(nitrílica), Caixa com 100
unidades. Cor: Azul Cobalto /
Rosa / Azul.

313654 cx 20 3

147 Luva Nitrílica M, sem pó para
procedimentos, anti-alérgica,
Ambidestra, Sem pó, Sem látex,
Sem proteína, Não estéril.
Composição: Borracha sintética
(nitrílica), Caixa com 100
unidades. Cor: Azul Cobalto /
Rosa / Azul.

313653 cx 20 4

n\

148 Coletor de Urina de Cama 2000
ml. Coletor de urina sistema
fechado, esterilizado a óxido de

etileno, capacidade 2000 ml,
fabricada em PVC, com escala
para medir o fluxo urinário,
fundo achatado para completo

436319 UNID 200 5

8
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esvaziamento do coletor, possui
tubo extensor transparente e

flexível, clamp corta fluxo, tubo
de drenagem e ponto de coleta
de amostra, válvula anti-refluxo,
filtro de ar hidrófobo e suporte
para fixação, atóxico e

apirogênico, descartável, uso
individual e por procedimento.
Embalado individualmente em

papel grau cirúrgico.

++

E

=\
149 Dispositivo de incontinência

urinária c/preservativo n'’5, com
extensor incluso, comprimento
17 cm, largura 1 1 cm
confeccionado em látex
resistente, pacote com 1 unidade.

270585 UNID 100 2

n;

iI
1L B :

1

150 Sonda Nasogástrica CURTA
n'’08, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com
tampa.

435904 UNID 5 0

n\

151 Sonda Nasogástrica CURTA
n'’10, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com

tampa.

438396 UNID 8 0

152 Sonda Nasogástrica CURTA
n'’14, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com

tampa.

438398 UNID 10 0

153 o

n'’16, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos

alternados e conector com tampa

UNID 10 0,98 9,80

154 o C UNID 6 1
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n'’18, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com tampa

gP

E
E 155 o

22, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com tampa

UNID 6 1

156 o

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa.

UNID 7 1,13 7,91

/Hb\

157 o

10, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa.

UNID 4 1 ,25 5,00

158 o

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa.

UNID 4 1

159 o

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa.

UNID 5 1

11h
160 o

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa

UNID 4 1

161 o

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa.

UNID 3 7

162 o
descartável e de uso único,

composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2

UNID 30 0
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furos e conector com tampa.

.i#
163 Sonda Uretral n'’ 06, material

descartável e de uso único,
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2
furos e conector com tampa.

436228 UNID 15 0

164 Sonda Uretral n'’ 08, material
descartável e de uso único,
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2
furos e conector com tampa.

436229 UNID 8 0

/+'x

165 Sonda Uretral n') 10, material
descartável e de uso único,
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2
furos e conector com

tampa.Marca: Embramed

278681 UNID 3000 0

166 Sonda Uretral n'’ 12, material
descartável e de uso único,
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2

furos e conector com tampa.

275722 UNID 200 0

167 Sonda uretral n'’ 14, material
descartável e de uso único,
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2
furos e conector com tampa.

435982 UNID 30 0

r\,

168 Sonda Uretral n'’ 16, material
descartável e de uso único,

composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2

furos e conector com tampa.

435985 UNID 15 1

169 o

para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

UNID 4 4
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natural, siliconizada, com duas
vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5 a

15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica
macia de fundo cego e com dois
duros laterais em lados opostos

após o balão, medindo 40cm de
comprimento aproximadamente.
Embalada individualmente em

plástico e reembolsada em papel
grau cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

jrã

/H-\

.,’ I

170 Sonda vesical de Foley n'’.12,
vesical de

descartável.
em borracha

436001 UNID 4 4,72 18,88
para sondagem
demora. Estéril,
confeccionada
natural, siliconizada, em duas

vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do

balão (capacidade de 5 a
15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento
aproximadamente. Embalada
individualmente em plástico e

reembolsada em papel grau
abertura em

0

clrúrglco2 com
pétala. Com
MS/ANVISA.

registro no

171 Sonda vesical de Foley n'’.16,
para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável.
confeccionada em borracha

natural, siliconizada, em duas
vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
baIão (capacidade de 5 a

436007 UNID 120 3
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15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento
aproximadamente. Embalada
individualmente em plástico e

reembolsada em papel grau
cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

/P

/Hb\
172 Sonda vesical de Foley n'’.18,

para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

natural, siliconizada, em duas
vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
baIão (capacidade de 5 a

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento
aproximadamente. Embalada
individualmente em plástico e

reembolsada em papel grau
cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

436003 UNID 50 4

n\

173 Sonda vesical de Foley n'’. 20,
para sondagem vesical de

demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha
natural, siliconizada, em duas

vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5 a

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

436010 UNID 35 4
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opostos após o balão, medindo
40cm de

,rv' aproximadamente.
individualmente
reembolsada

clrúrglco> com
pétala. Com
MS/ANVISA.

comprimento
Embalada

plástico e
papel grau

abertura em

registro no

em
em

174 Sonda vesical de Foley n'’. 22,
para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,

em borracha

a

438575 UNID 20 4

confeccionada
natural, siliconizada, em duas
vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento

Embalada

plástico e
aproximadamente.
individualmente em
reembolsada em papel

abertura
grau

cirÚrgICO, com
pétala. Com
MS/ANVISA.

registro

em
no

n\
175 Sonda vesical de Foley n'. 24,

para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

natural, siliconizada, em duas
vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5 a 15ml)
(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica
macia de fundo cego e com dois
duros laterais em lados opostos
após o balão, medindo 40cm de
comprimento aproximadamente.
Embalada individualmente em

436006 UNID 4 7
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4

+' plástico e reembolsada em papel
grau cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

176 Sonda de nutrição enteral
(alimentação) N'’ 06. A sonda de
nutrição enteral CPL é fabricada
em poliuretano, com linha
radiopaca na ponta, permitindo
uma longa permanência no
paciente . Inerte e flexível,
mantém sua flexibilidade dentro

do tubo digestivo, apesar do
meio ácido e do suco gástrico.
Possui marcações de

Fio de aço
cilindro de

e

435897 UNID 4 2

/

/A-\

posicionamento .

inoxidável com

tungstênio na ponta no mesmo
diâmetro do tubo facilitando sua

introdução. Conector em "Y’1

dupla via para maior
comodidade. Embalado em

Papel Grau Cirúrgico
descartável .

[gi,a

177 Sonda de nutrição enteral
(alimentação) N') 08. A sonda de

nutrição entera! CPL é fabricada
em poliuretano, com linha
radiopaca na ponta, permitindo
uma longa permanência no
paciente . Inerte e flexível,
mantém sua flexibilidade dentro
do tubo digestivo, apesar do
meio ácido e do suco gástrico.
Possui marcações de

posicionamento. Fio de aço
inoxidável com cilindro de

tungstênio na ponta no mesmo
diâmetro do tubo facilitando sua

introdução. Conector em "Y'’
dupla via para maior

435899 UNID 5 1

+'-\
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comodidade. Embalado em

Papel Grau Cirúrgico e

descartável .

178 Sonda de nutrição enteral
(alimentação) N'’ 10. A sonda de

nutrição enteral CPL é fabricada
em poliuretano, com linha
radiopaca na ponta, permitindo
uma longa permanência no
paciente. Inerte e flexível,
mantém sua flexibilidade dentro

do tubo digestivo, apesar do
meio ácido e do suco gástrico.
Possui marcações de

posicionamento. Fio de aço
inoxidável com cilindro de

tungstênio na ponta no mesmo
diâmetro do tubo facilitando sua

introdução. Conector em ’'Y’'
dupla via para maior
comodidade. Embalado em

Papel Grau Cirúrgico
descartável.

e

435901 UNID 4 1

Ê§

r-- 1

F'

179 Sonda de nutrição enteral
(alimentação) N'’ 12. A sonda de
nutrição enteral CPL é fabricada
em poliuretano, com linha
radiopaca na ponta, permitindo
uma longa permanência no
paciente . Inerte e flexível,
mantém sua flexibilidade dentro

do tubo digestivo, apesar do
meio ácido e do suco gástrico.
Possui marcações de

posicionamento. Fio de aço
inoxidável com cilindro de

tungstênio na ponta no mesmo
diâmetro do tubo facilitando sua

introdução. Conector em "Y’'
dupla via para maior
comodidade. Embalado em

435902 UNID 12 1

+--\
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Papel Grau
descartável .

Cirúrgico e

P/

180 Soro fisiológico 0,9% 100ml;
Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da
agulha; Lacre protetor.

268236 UNID 5000 5

e/

11

'-n\,
181 Soro fisiológico 0,9% 250ml;

Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da

agulha; Lacre protetor.

268236 UNID 2500 6

182 Soro fisiológico 0,9% 500ml;
Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogêniça;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da

agulha; Lacre protetor.

268236 UNID 1800 =o–––1
; 8

183 Soro fisiológico 0,9% 1000ml;
Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da
agulha; Lacre protetor.

268236 UNID 400 1

+'hb

184 Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa
Sistema Fechado; Solução estéril
e apirogênica; Embalagem
trilaminada; Transparente; Dois
bicos iguais para introdução do
equipo e da agulha; Lacre
protetor.

270092 UNID 100 8
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/= = 185 Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa
Sistema Fechado; Solução estéril
e apirogênica; Embalagem
trilaminada; Transparente; Dois
bicos iguais para introdução do

equipo e da agulha; Lacre
protetor.

270092 UNID 60 11,17 l 670,20

186 Soro glicosado 5% 1000ml;
Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais

para introdução do equipo e da
agulha; Lacre protetor.

270092 UNID 25 nl3

4Hq\

187 Soro Sistema Fechado Manitol
20% 250 ml; Solução injetável;
Sistma fechado; Solução de

manitol 20% (manitol 200
mg/ml); Frascos e bolsas de

plástico transparente .

299675 UNID 40 1

188 Soro Ringer com Lactato 500
ml; Bolsa Sistema Fechado;
Solução estéril e apirogênica;
Embalagem em polipropileno e

transparente; Alça giratória 360'>
e retrátil; Lacre de segurança
metálico; Um bico com duas
entradas.

352192 UNID 80 9

o.1

189 +

inibidor de corrosão, Pronto
Uso; Desinfetante de alto nível;

Acompanha o sachê Inibidor de
corrosão; Eficaz contra

445470 GL 8 2

amplo espectro

microorganismos; Testes
REBLAS eficazes; Validade 24
meses; Galão com 5 litros.

um
de

n Agua oxigenada 10 voI. 100 ml 2 5 9
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191 c

ETÍLICO 100 ML, Hidratado na
concentração de 70c) INPM (70%
em peso); Álcool para Pele;
Embalado em frasco almotolia:
Validade: 36 meses; Notificado
RDC 199/06.

269941 UNID 300 1

é

192 r

ml, desinfetante hospitalar para
superfícies fixas. Uso autorizado
pela ANVISA/MS em

269941 UNID 50 7

/H-\

estabelecimentos de saúde

humana e animal, e tem eficácia
comprovada contra micro-

organismos causadores de
infecções hospitalares embalado
em frasco plástico de 1000 ml.

193 c

com válvula pump 420gr
Composição : Carbomer,
Glycerin, Methylparaben,
Aminomethyl propanol,
Alcohol, Menthol e Aqua.
Organolépticas: Gel translúcido,
e odor característico de álcool,
Elimina 99,9% dos vírus e

bactérias .

269943 UNID 10 1

->\

194 Antisséptico Gliconato de
Clorexidina 2%, Almotoiia
100ml Características: Álcool
etílico, Dietanolamida de ácido

graxo de côco, Corante CI
19.140, Ácido cítrico, Amina
óxida, Polímero de celulose,
Essência e Água deionizada.
Antisséptico tópico, indicado
para antissepsia da pele no pré-
operatório .

444051 UNID 15 6
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195

196

e

100%; uso tópico; 1 litro.
UNID

GL

2

6

58,28

38,21

116,56

229,26Detergente Liquido Hospitalar
Neutro; com alto poder de
limpeza, indicado para lavagem
manual ou automática de artigos
e instrumentos médico-
hospitalares, odontológicos e

laboratoriais, além de utensílios

em cozinhas, superfícies como
pisos, azulejos, mesas e

438827

r\ bancadas. PRODUTO
SANEANTE NOTIFICADO
NA ANVISA/MS N'’ Galão 5
litros. (Produto sugerido
Cleanzime top)

197

198

a

embalagem c/ 30 unidades;

UNID

UNID

4

10

119,05

8,09

476,20

80,90Gel Hidrossolúvel para
eletrocardiografia (E.C.G),
hipoalérgico, boa
condutibilidade elétrica e sonora.
inóçuo aos eletrodos.
acondicionado em frascos com

1000 gramas, embalagem
constando os dados de

identificação, procedência, Nr
do lote, data de fabricação e
validade.

438929

PX

199 Sabonete Antisséptico Liquido,
Pronto-uso, formulado
especialmente para
profissionais das áreas de saúde

e alimentícia, que necessitam de
proteção microbiológica
adicional para degermação das

mãos e braços das equipes
médicas e de enfermagem.
Galão 5 litros.

388261 GL 5 7
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39

k
200

201

Vaselina líquida; 100ml 356040 UNID

UNID

3

50

7,13

34,15

21,39

1.707,50Limpador Desinfetante, Pronto-
uso para superfícies fixas e
artigos não-críticos em hospitais,
clínicas médicas e

odontológicas, laboratórios e

demais estabelecimentos de

auxílio à saúde. Frasco 1000ML
corri
pulverizador/espuma;Composiçã
o: Cloreto de n-alquil dimetil
benzil amônio + Cloreto de

didecil dimetil amônio,
Biguanida, conservante,
tensoativo e veículo.

437412

$

E„

@r\

202 Saco de Lixo Hospitalar Branco
Leitoso 30L. Confeccionado em

polietileno de baixa densidade
linear virgem, fator que garante

maior resistência ao produto.
Possui identificação de
fabricante, n'’ do lote, simbologia
de infectante posicionada a um
terço de altura a partir do fundo,
tem sistema de fechamento

através de lacre permitindo
assim maior vedação. Na cor
branca leitoso, pacote com 100
unidades.

615869 PCT 20 6

#\

203 Saco de Lixo Hospitalar Branco
Leitoso 50L. Confeccionado em

polietileno de baixa densidade
linear virgem, fator que garante
maior resistência ao produto.
Possui identificação de

fabricante, n'’ do lote, simbologia
de infectante posicionada a um
terço de altura a partir do fundo,
tem sistema de fechamento

412494 PCT 15 3
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através de lacre permitindo
assim maior vedação. Na cor
branca leitoso, medindo 63,00 x
80,00cm (L x A), espessura 6
micras, pacote com 100
unidades.

204 Saco de Lixo Hospitalar Branco
Leitoso 100 L. Confeccionado
em polietileno de baixa
densidade linear virgem, fator
que garante maior resistência ao
produto. Possui identificação de
fabricante, n'’ do lote, simbologia
de infectante posicionada a um
terço de altura a partir do fundo,
tem sistema de fechamento

através de lacre permitindo
assim maior vedação. Na cor
branca leitoso, medindo 75,00 x
105,00cm (L x A), espessura 6
micras, pacote com 100
unidades .

320700 PCT 20 6

Ê'

F:.

2:4

205 Gel com PHMB , incolor,
inodoro, não gorduroso,
hidratante com 0, 1 % de

Polihexametileno de Biguanida
(PFIMB), um agente
antimicrobiano com amplo

de ação contra

471162 FRASC 30 1

espectro
microorganIsmos
bactérias, fungos, leveduras
biofilme.Frasco de 100 ml.

como
e

206 Solução de Limpeza e

Hidratação de Feridas com
PHMB é composta por 0,1% de
PFIMB (~polihexanina) 0, 1 %
betaina e água purificada.Frasco
com 350 ml

471162 FK4SC 25 1

207 c orfo Solosite Gel 406770 FRASC 30 3
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/ /
Smith+Nephew é um agente de
’tumefação' de água, que permite
que o gel permaneça em sua
forma mesmo saturado e absorva

exsudatos.Frasco de 85 grm

208 Teste Rápido
(Anticorpos IgG
IgM)Imunoensaio
cromatográfico rápido para a

detecção qualitativa dos
anticorpos IgG e IgM para o
vírus da Dengue, auxiliando no
diagnóstico de infecção primária
e secundária pelo
vírus;Detecção: após quinto dia
de suspeita de infecção»
Amostra: Sangue Total, Soro ou
Plasma;» Resultados em 10
minutos .Itens inclusos: 25

dispositivos; 25 conta-gotas; 1

solução tampão (3ml); 1

instrução de uso.

e
Dengue 353742 cx 4 4

n\

209 Teste Rápido Dengue (NSI) Kit
c/25 testes Imunoensaio

cromatográfico rápido para a
detecção qualitativa do antígeno
NS 1 do vírus da

dengue;Detecção: do primeiro
ao quinto dia de suspeita de
infecção;Amostra: Sangue Total,
Soro ou Plasma;Resultados em
10 minutos. Itens inclusos: 25

dispositivos; 25 conta-gotas; 1
solução tampão (3ml); 1

instrução de uso.

435854 cx 1 6

'b\

210 Teste Rápido Covid-19 Ag Kit
C/25 Testes, Ensaio
imunocromatográfico para a

detecção qualitativa de antígenos
de SARS-CoV-2 (COVID-19

30113 cx 1 9
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Amostra: swab de nasofaringe e
swab nasal, Tempo do Teste: 15-
30 minutos (não ler após 30
minutos) Apresentação : Cassete8

lw
8

211 Balança de

- Medição
- 8 Eletrodos de

Bioimpedância
dupla

metal, que

305065 UNID 1 3

passam uma dupla corrente
elétrica por todo o corpo
- 4 eletrodos nos pés que medem
os dados dos membros inferiores/+\
e 4 na barra de mãos, que
medem dos membros superiores
- Balança de Bioimpedância com
Visor colorido com todos os

dados & medição
- Bluetooth e APP compatíveis
com sistemas Android e iOS

Registro de altura
Percentual de água

esquelética
cardíaca

bioimpedância
podendo ser

Taxa muscular

Frequência
Relatório de

completo,
compartilhado
- Carregamento via USB Tipo-C
- Fio retrátil de

gd

,H=-\ aproximadamente
- Vidro temperado

1,4m
altade

resistência
- Memória
cadastros

- Limite de peso de 6 a 180kg,
com graduação de 100g

sem limite de

212 Mini-Incubadora Capacidade:
Até 4 indicadores biológicos
simultaneamente.Dimensões (A
x D): 8,7 x 7,6 cm.Dimensão do

orifício para o indicador (D x P):
10 x 37 mm.Peso Bruto: 300
. Temperatura máxima de

432913 UNID 2 8

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Página 1 60



Pag,

“@g()

Município de Mercedes

Estado do Paraná

incubação: 60 '’C.Potência: 10

Watts.Voltagem: 127 / 220 V -
Bivolt Automático.Frequência:
50/60 Hz.Material do gabinete:
plástico ABS injetado na cor
branca na parte inferior e

transparente na área

superior.categoria: Esterilização .

Registro ANVISA: Isento

!#3

rx
213

214

r
Destilador De Água Cristófoli

UNID

UNID

8

8

5

1

r
Destilador - Cristófoli

3

a i

caneta monopolar com 05
mandril universal

2

o r

Regeneração Tecidual e Cirurgia
Plástica - caixa com 10 unidades
de 1 ml

cx 5 6

217 Peg – Kit de Gastrostomia n'’24,
Silicone grau médico, Kit
completo de colocação para fácil
e seguro procedimento (Técnica

Pull), Suporte interno
desenvolvido

463620 KIT 2 1

'--\,

para reduzir
acidentes com retiradas não

intencionais, Conexão universal
para alimentação, Adaptador 90'’
para completo conforto do
paciente, Linha radiopaca ao
longo do tubo, Suporte interno
radiopaco Pull Peg Kit inclui:
Clamp, Agulha de punção,
Campo Fenestrado, Fio guia
com loop, Bisturi, 2 envelopes
de gel, lubrificante estéril,
Seringa, Instrução de uso
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:FF Referência: GP-024.

218 Sonda de gastrostomia n'’ 24
silicone grau médico, baIão de
silicone inflavel com
extremidade plana, desenvolvido
para segurança do paciente.
Linha radiopaca ao longo do
tubo. Único balão com ponta
distal plana que foi desenvolvido
para fácil inserção e remoção,
quando colocado o formato de
tubo reduz risco de úlcera. O

anel de retenção de 90'’ permite
uma posição anatômica da sonda
para conforto ao paciente.
Referência- 0524ZFB

463620 UNID 6 1

./

.n\

PiXI

219 Sonda de gastrostomia nc> 22
silicone grau médico, baIão de
silicone inflavel com
extremidade plana, desenvolvido
para segurança do paciente.
Linha radiopaca ao longo do
tubo. Único balão com ponta
distal plana que foi desenvolvido
para fácil inserção e remoção,
quando colocado o formato de
tubo reduz risco de úlcera. O

anel de retenção de 90'’ permite
uma posição anatômica da sonda
para conforto ao paciente.
Referência- 0524ZFB

463619 UNID 3 1

p='\

220 Stiper Pads Auricular -
Pequenos Kits com pastilhas
adesivas de aplicação única, com
fita cirurgica microporosa 3 M-
Pastilha Produzida em algodão
hipoalergênico com micro
cristais de quartzo e dióxido de
silÍcio

45 1229 PLAC 100 1
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221 Stiper Pads Sistemico Auricular
- Pequenos Kits com pastilhas
adesivas de aplicação única, com
fita cirurgica microporosa na cor
Bege 3M - Pastilha produzida
em algodão hipoalergênico com
micro cristais de quartzo e
dióxido de silício

45 1229 PLAC 100 185,56 l 18.556,oo

222 Ponto semente para
auriculoterapia com micropore
quadrado e/ou redondo na cor
Bege. Em cartelas plásticas
antiaderente com cavidades que
facilitam a manipulação, para
pronto uso, com boa fixação
para todos os tipos de pele.
Material esférico para fixação
única na pele da orelha. Semente
de Mostarda.

370625 PLAC 500 0

o\

223 Ponto semente para
auriculoterapia com esparadrapo
redondo Bege. Em cartelas
plásticas antiaderente com
cavidades que facilitam a

manipulação, para pronto uso,
com boa fixação para todos os
tipos de pele. Material esférico
para fixação única na pele da
orelha. Semente de Mostarda.

370625 PLAC 500 2

>nl\

224 Ponto Prata para auriculoterapia
com micropore quadrado e/ou

redondo Bege. Em cartelas
plásticas antiaderente com
cavidades que facilitam a

manipulação, para pronto uso,
com boa fixação para todos os
tipos de pele. Material esférico
para fixação única na pele da
orelha. Esferas de Prata.

370628 PLAC 500 2
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t iv

auriculoterapia springer c 0,25 x
30 mm, caixa com 100 unid.

cx 100 25,02 l 2.502,oo

1 i\

auriculoterapia 0,18 x 8 caixa
com 100 unid

cx 100 2

227 Lona de Transferência -
Utilizada no manuseio de

pacientes com dificuldades de

locomoção. Produzida com
materiais de primeira qualidade,
altamente resistente, a lona
possui tiras de reforço de 50 mm
e 08 alças laterais que facilita o
transporte, é capaz de suportar
de 180 à 200 Kg.É feita de nylon
azul e pode ser lavada e

dobrada.Informações
Adicionais: Cor : Marinho,
Produzida em nylon, Tiras de

reforço de 50 mm e 08 alças

laterais. Altura 1 cm / Largura
180 cm/ Profundidade 70 cm -

peso:0,720 kg

485942 UNID 20 1

,\i

228 o

12mm 50 Metros
UNID 5

8

2

/-\,

229 Curativo Filme Transparente
Rolo 15cm x 10m /Composição:
Película protetora de poliuretano
e papel glassine / Filme
transparente em poliuretano e

uma camada protetora de
politereftalato de etileno.

437892 UNID 1

230 Curativo Hidrocoloide Extra
Fino 10x10cm, composto por
uma camada interna autoadesiva

contendo hidrocoloide, poli-
isobutileno, convervantes e uma

484808 UNID 30 2
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camaa externa de filme de

poliuretano

23 1 Clorexidina 2% Aquosa,
almotolia de 250 ml com ação
bactericida capaz de eliminar
tanto bactérias gram-positivas
quanto bactérias gram-
negativas;Impede a proliferação
de bactérias e fungos;

341173 UNID 30 2

n\ 232 r

14cm, produzido em liga de Aço
Inoxidável de alta qualidade;

UNID 20

17,39 l 347,80

233 r

cm, em aço inoxidável.

UNID 10

5

24,45 l 244,50

e c

15 cm; Confeccionada em aço
inoxidável; Embalado
individualmente.

20,12 l loo,60

235

236

)

aço inoxidável

UNID

UNID

5

10

357,49

36,97

1.787,45

369,70Espaçador adulto, com encaixe
universal - compatível com
todos os broncodilatadores em

Spray (bombinha). Tubo
totalmente transparente para
melhor visualização do
spray; Tratamento antiestático,
permitindo a inalação da dose
total administrada:
Máscaras macias em PVC, com
vedação total do ambiente
externo; Válvula dupla e na
máscara máscara, a máxima do
tubo e na droga; Material 100%
livre de BPA.

473659

/---\

237 iii;7[@ UNID 10 3
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1 universal - compatível com
todos os broncodilatadores em

Spray (bombinha). Tubo
totalmente transparente para
melhor visualização do
spray ;Tratamento antiestático,
permitindo a inalação da dose
total administrada;
Máscaras macias em PVC, com
vedação total do ambiente
externo; Válvula dupla e na
máscara máscara, a máxima do
tubo e na droga; Material 100%
livre de BPA.

181

,f

r\\

238 Lanterna Para Cabeça
Recarregável 1 50 Lumens
Cor da lanterna: Preto e verde,

Cor da luz: Branco Frio, Tipo de
fonte de alimentação :

bateria,Tipo de luz: led, Número
de modos de mudança de luz: 3,
Potência: 1501m, É

recarregável;É à prova d'água.

607427 UNID 6 1

239 Atadura Gessada, tamanho 10

cm x 3cm, elaborada utilizando
uma formulação especial e um
rigoroso procedimento que

444609 UNID 20 5

pH-\

consiste em impregnar
uniformemente o gesso sobre um
tecido tipo tela 1009’& algodão.
Possui lateral com corte sinuoso

para evitar desfiamento. Cor:
Branco. Atadura não estéril

240 Aparelho
Arterial
inflagem:
desinflagem:
método

Medidor de Pressão

digital de Braço,
bomba elétrica,

automática,

medição:
capacidade de

436498 UNID 30 2

de

oscilométrico,
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memória: 30 medições, tamanho
da braçadeira de 22 a 42 cm,
alcance de medição: 0 a 299
mmHg e pulso de 40 a 180
batimentos/min, dimensões do
produto : Largura: 12,5 cm
Altura: 16,5crn Profundidade:

11,8cm e garantia de 05 anos.

241 Concentrador
domiciliar

oxIgênio

estacionário
fluxo de

415947 UNID 3 8
com

/'’'\. a 51/min, baixo
de energia, alarme e

universal de
Com sistema de

Voltagem :

corisurrio

suporte
umidificador.
rodizios.
127V 60Hz.

242 Fixador de tubos e sondas

nasais, adesivo hipoalergênico
de alta aderência que assegura
uma fixação segura e suave na
pele, reduzindo o risco de
reações adversas ou irritações
cutâneas

616733 UNID 40 9

8Nos termos do inciso II do art. 33 do Decreto n.'’ 031, de 24 de março de 2023, utiliza-se o catálogo
eletrônico do Governo Federal (CATMAT ou CATSER), haja vista a inexistência de catálogo

próprIO .
18\

Justificativa do quantitativo previsto (como se definiu o mesmo): O quantitativo foi estabelecido

com base no consumo registrado nos anos de 2022 a 2024. Além disso, foram incluídos novos itens

que, embora não tenham sido licitados nos anos anteriores, foram identificados pela equipe de

enfermagem como essenciais para atender às necessidades em 2025 .

4. Estimativa preliminar do valor total da contratação (se para elaboração do PCA, indicar o

valor correspondente ao exercício financeiro do Plano):
R$ 351.370,62 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

5. Previsão da data desejada para a contratação: 28/03/2025
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6. Grau de prioridade da compra ou contratação:

( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( X ) Muito Alta
E '.

7. Há vinculação ou dependência com a contratação de outro DFD para sua execução, visando
a determinar a sequência em que as respectivas contratações serão realizadas:
( ) SIM – Qual:
( x ) NÃO

8. Classificação orçamentária da despesa, indicando a ação, até nível de elemento e
desdobramentos:

t/;

''\I
W 02.007.10.301.0006.2025 – Gestão das Unidades de Atenção Básica

Elemento de despesa: 333903036
Fonte de recurso: 000, 505, 1494

9. A elaboração do Estudo Técnico Preliminar e da Análise de Riscos é opcional (§ 7'l do art.
70 do Decreto n.Q 031, de 24 de março de 2023):

( x ) SIM ( )NÃO

Justificativa (especificar porque é opcional, se for o caso): Objeto de valor baixo e baixa

complexidade.

Mercedes-PR, 10 de março de 2025 .

by- &.ch,+b„.,
oq Assi#atura do Responsável pela Formalização da Demanda

1 § 7'’ A elaboração do ETP e a análise de riscos será opcional nos seguintes casos:

I- nas hipóteses dos incisos l (valor), II (valor), III (licitação deserta ou fracassada), VII (casos de guerra, estado de

defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem), VIII (emergência e calamidade
pública) do art. 75 e do § 7'’ do art. 90 (remanescente de obra), ambos da Lei n'’ 14.133, de I' de abril de 2021 ;

11 - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, inclusive acréscimos
quantitativos e prorrogações contratuais relativas a objetos de prestação de natureza continuada;
III - contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do objeto ou o modo de

seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser
devidamente justificado no documento de formalização da demanda;

IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 - Mercedes – PR
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Ciente e de acordo:

Secretário da Pasta Interessada (nome) : Adelete Becker

1b \ 1[9F•gH1) E L E T E r r • a ::: :i12 1 : : :1/2 :1: : 17 : 3 A : : 6

BE(.--KER:05819341996 Dados: 2025.03,1014:41 :13Assinatura: --–- : ’ - - -o 3'oo'

/-'\

/-n\,
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CERTIDÃO DE ADOÇÃO DE MODELO DE DOCUMENTO DE
FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

CERTIFICO para fins de direito, sob as penas da lei, que o Documento de Formalização
de Demanda – DFD, relativo à aquisição de material hospitalar para utilização nas unidades de
saúde do Município de Mercedes , foi elaborado nos termos do Decreto n.a 031/2023, e que foi
utilizada a minuta padronizada disponibilizada pela Procuradoria Jurídica do Município.

,9

/<.,
Mercedes – PR, 10 de março de 2025

A DELETE 1:PEt EJEITilé?!!RS86
BE(---KER.05819341 996 Dados, 2a25.03.10 14,45,55

Adelete ÊTater
SECRETÁRIA DE SAÚDE

/'n'\

Ê'.1,
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Aquisição de material hospitalar para utilização nas unidades de saúde do

Município de Mercedes.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do Processo Administrativo: xx/2025 .
Área Requisitante: Secretaria de Saúde

8n\

#$

Conforme a Lei n'’ 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e

analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da
Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas,
fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Neste sentido, o presente documento contempla estudos para a contratação de solução que

atenderá à necessidade especificada no documento de formalização da demanda anexo, e tem por
finalidade estudá-la detalhadamente e identificar a melhor solução existente no mercado para
supri-la, em conformidade com as normas e princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRI(,'ÃODANECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser

resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § lc’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133, de
2021)

Descreva a sua necessidade:

/p=\

Ê:

E}

E
,„: :

E:

A aquisição de materiais hospitalares para o Centro de Saúde de Mercedes é imprescindível para
assegurar o atendimento contínuo, eficiente e de qualidade à população. Sob a perspectiva do
interesse público, a carência desses insumos compromete a realização de procedimentos básicos e
especializados, prejudicando o bem-estar da comunidade, especialmente de pacientes em situação
de vulnerabilidade. A disponibilização de materiais adequados permitirá: Atendimento seguro e

efetivo para pacientes que necessitam de serviços médicos, evitando interrupções nos tratamentos;
Redução do risco de complicações de saúde por falta de materiais essenciais, como luvas,

seringas, equipamentos de proteção individual; Proporcionar um ambiente acolhedor e funcional
para pacientes e profissionais, promovendo conforto e confiança no sistema público de saúde;
Manter o pleno funcionamento do centro de saúde, garantindo que os profissionais disponham
dos insumos necessários para realizar atendimentos com agilidade e precisão. Isso permite evitar
atrasos, reduzir o tempo de espera dos pacientes e otimizar os recursos disponíveis, contribuindo
diretamente para o atendimento rápido e eficiente das demandas da população.

2. ALINHAMENTO COM PCA

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23
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Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administração (inciso II do § l'’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133, de 2021).

Fica dispensado o plano de contratações anual para os exercícios de 2024 e 2025,

conforme decreto municipal 215/2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução,
prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (inciso III do § l'’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133,
de 2021).a\

Descreva os requisitos da contratação:
- Entrega do objeto deverá ser com prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis;

- Os materiais devem ser entregues em embalagens originais contendo a data e número do lote de

fabricação e prazo de validade;

- Os insumos devem atender aos padrões técnicos estabelecidos pelas normas sanitárias e

regulamentações aplicáveis, garantindo segurança e eficácia em seu uso;

- É indispensável que o fornecimento seja realizado dentro de prazos compatíveis com a urgência
das demandas do centro de saúde, evitando a interrupção nos atendimentos;

- A entrega deverá ser realizada no centro de saúde de Mercedes, sito à rua Dr. Osvaldo Cruz, n'’
707, em horário de expediente de funcionamento da unidade, ou seja, das 7h 30 às llh30 e das 13h
às 17h, sempre acompanhada por uma das enfermeiras ou dentista.

- Não será exigida garantia de execução contratual por se tratar de itens de prioridade baixa e com
valor baixo.

- O item 165 (Sonda Uretral no 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa), deve ser da marca Embramed. O
paciente que faz uso da mesma tem laudo médico, indicando esta, pois as outras dão alergia e

não podem ser usadas por ele.

P

F;

/'

+b'

fr

in\

4. –ESTIMATIVADAS QUANTIDADES E CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS

Fundamentação: Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das

memórias de cálculo e dos documentos que Ihes dão suporte, que considerem
interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso
IV do § l'’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133, de 2021). A classificação dos bens e serviços, se

comuns ou especiais, define a modalidade da licitação e o prazo de publicação do edital. A
classificação do fornecimento em contínuo e não contínuo, por seu turno, define as regras
aplicáveis a vigência da contratação .

Indique os quantitativos :

Item 1 Objeto Unidade Quantidade

gulha Descartável 0,40x12 18G, cânula com bisel trifacetado 45

aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 - Mercedes - PR
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IEmbalada individualmente, caixa com 100 unidades.
F;€

3? 2 11 2x
trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e[

irogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades.
1 uI:

,om bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril,1
rtóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa com 100

Unidades.
1 Macio

3m aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica.
IEmbalada individualmente, caixa com 100 unidades.

L

trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e
apirogênica. Embalada individualmente, caixa com100 unidades
t el
:ifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e
'irogênica. Embalada individualmente, caixa comlOC) unidades

a

:ifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e
'irogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades
1 sel

rifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica
'irogênica. Embalada individualmente, caixa com 100 unidades

,anceta de segurança 28g 0,36xl,8mm c/100un

cx

cx

11

22

= 6 =8

-/'

8
n\

cx

cx

17

26
5

6

7

cx

cx

17

45

5

18

10

cx

cx

+VI

/'5,
10 a 1

;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapi
jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na vei
)onstituído de agulha siliconada com bisel biangulado el

rifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex,1

'rotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificadol
1m cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama d
;âmara de refluxo com micro estrias. 14G 2, calibre 0,8mm,
>omprimento: 1,9cm, cor laranja.
a el

;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapiaf
jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia
;onstituído de agulha siliconada com bisel biangulado eÉ

rifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex,
'rotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado
1m cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama daI

;âmara de refluxo com micro estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm,1

;omprimento: 1,9cm, cor cinza.

UNID

11 UNID 15
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#:

:s:
12

e el UNID

;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapial
jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia.
IConstituível de agulha siliconada com bisel biangulado

ifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex,1
lrotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock çodificadol
bm cores, câmara de refluxo em plástico.
:ateter Intravenoso Periférico 20G de uso único, descartávell UNID
;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapi.
jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia.
IConstituído de agulha siliconada com bisel biangulado el

trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliçonado flex,1

,rotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificadol
>m cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama di
,âmara de refluxo com micro estrias. 20 G 1 1/4, calibre 0,8mm,1

;omprimento: 1,9cm, cor lilás.
r e uso único, descartáveli UNID
;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapi.

jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia.1

!onstituído de agulha siliconada com bisel biangulado el

:rifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex,
brotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado
Im cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama d.

;âmara de refluxo com micro estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm,
jcomprimento : 1,9cm, cor azul.
:Me MD
;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapi;

jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia.1

:onstituído de agulha siliconada com bisel biangulado el

:rifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex,
}rotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado

km cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama daI
;âmara de refluxo com micro estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm, 1
;omprimento: 1,9cm, cor amarela.

r x
)stéril confeccionado em teflon radiopaco, atóxico e flexível, com
,âmara de refluxo e dispositivo tipo luer codificado por cores el

io guia (mandril); o cateter deve estar dentro de uma agulha ocal

je biselada com formato anatômico, orifícios para sutura, fecho del

jsegurança automático e superfície antiderrapante e deve ter uml
jinvólucro plástico de proteção para a não contaminação antes do
>rocedimento. Permite segura conexão ao equipo, facilita aI

lidentificação do calibre e garante perfeita proteção para a agulha
o cateter, bem como margem extra de segurança e fixação,1

[intracath adulto com estilete j6gxj2 in, indicado na teraDi

3
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1
renosa central, em infusões de média e longa duração emi
>acientes críticos. N'’ 16x12 in (l.7mmx30,5cm). Registro no

S/ANVISA vencimento mínimo 1 ano.
a

jembalagem deve conter:CONTÉM:
1 - CATÉTER EM POLIURETANO DUPLO LÚMEN 07FR xl
O CM

1 - AGULHA INTRODUTORA 18 Gx 07 CM

1 - FIO GUIA METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL COMI
'ÚCLEO EM NITINOL O,032" COM PONTA MACLA

1 - DILATADOR DE VEIA 08FR x 10 CM
1 - ALETA DE SUTURA MÓVEL COM TRAVA
c e bisel

Irifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivol

ispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeital
;onexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,1
;onector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexãol
30m seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivosl

lluer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embaladol
jindividualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 1
s dados de identificação e procedência, fabricação, lote el

:sterilização e regjstro no MS. Estéril, apirogênico e descartável.

nc 21, cateter para infusão intraven s
trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivol
.ispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeital

jconexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,1

;onector luer- lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexãol
30m seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivo

lluer- lok, esterilizado a oxido de etileno, embaladol
jindividualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 1
's dados de identificação e procedência, fabricação, lote
:sterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável.

c para infusão intraver
:ifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo
ispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita
;onexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,l
;onector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão
lom seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos

jluer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado
jindividualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente
Is dados de identificação e procedência, fabricação, lote e
:sterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável.

o r

Irifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivo

17
UNID 5

18
UNID 50

19
UNID 450

in\~

20
UNID 500

21
UNID 200
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lispositivo de encaixe, garantindo firme ernpunhadura, perfeital
>onexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,
;onector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão
)om seringas ou equipo de bico macho e seringas ou dispositivos

jluer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado
jindividualmente em papel grau cirúrgico, constando externamentel
's dados de identificação e procedência, fabricação, lote
:sterilização e registro no MS. Estéril, apirogênico e descartável.

s LL

IEmbalado individualmente em papel grau cirúrgico e filmel
)lástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com
larafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno
>ristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico el

'ilme plástico.
M) sc artável .
[Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filmel
jplástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com
)arafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestirenol

cristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e
Ifilme DláStiCO.

s escartável.

!mbalado individualmente em papel grau cirúrgico e filmel
>lástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com
>arafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas: poliestireno
;ristal. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e
ilme plástico.

IRolc os,
1100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez el

.bsorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade.
[ olo de Papel Lençol para maca(
100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez el

.bsorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade.
) Mor,
!mbalado individualmente em filme plástico transparente e

lcolocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo
Ide 40 a 50 unidades no pacote, constando os dados de
lidentificação, procedência, n'’ do lote, data de fabricação.
) mmato

;onvencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas,
:spessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo
tproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura;
,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades,
,onstando os dados de identificação, procedência, n'’ do lote, dat:
le fabricação.

22
UNID 450
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23 UNID 600

W

24
UNID 80

25 UNID

UNID

120

100

40PCT

28
PCT 70

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br

U===u



8
„:;8

E1,.',

m#!
4%

1}ii

Município de Mercedes

Estado do Paraná
É:

'::,I
29 :lamp umbilical, confeccionado em corpo único com materiall

)lástico especial, resistente e atóxico, anti-alergênico el

.pirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em V, comI

lbordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas paral
>vitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema de 1
avamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável.1

IEmbalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno,
,om abertura tiDO Détala.

mAssepsiae
'alidade 60 meses.
r

:onfeccionado em PVC. Embalada individualmente emI

:mbalagem de Pvc.Atóxico, não-pirogênico, de uso único ef
>sterilizado Dor óxido de Etileno. Validade de 5 anos.

mmo
jembalado individualmente em saco plástico, constando!
:xternamente os dados de identificação, procedência, marca, dat
le fabricação e validade, modo de usar e isenção de registro neI

IMS. Atóxico, apirogênico e descartável.

1 iltro HME antibacteriano e antiviral, produto estéril, contéml
Uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de
3loreto de cálcio. Resistência em baixa respiração: 100pa, saíd;
le umidade 32mgH20/L, capacidade de filtração bacteriana: BFEI

199,999%, capacidade de filtração viral VFE 99,999%. Conexãl
,2M/15F-22F/15M, traqueia corrugada 15 cm (cuff 15F), volumel
;orrente 150-1500ml, espaço morto 40ml, peso 25g, tempo de usol
ecomendado 24h.

r êr

lara atividades de umidincação gerados por passagem de
bxigênio ou Ar Comprimido medicinal. Utilizado para pacientes
ue necessitam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da

llaringe. Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com
borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo
ranslúcido com indicação de nível mínimo e máximo."

s o estéril

le uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo
Ésilicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médico
lara uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor,

jmanguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de
:nchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da

Iml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve se]

:sterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve
jpossuir registro no ministério da saúde.

UNID 3
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36 IMáscara laríngea descartável. TAMANHO N'’ 2. Produto estmr

ie uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo
jsilicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médicok
jpara uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor,

anguito pneumático, válvula de retenção, baIão piloto, tubo del
:nchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número daI

1, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve se:

:sterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Devel
bossuir registro no ministério da saúde
s /r

le uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipl
jsilicone sem látex. Constituído por conector proximal, tubol
bondutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto,1
:ubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter:

Inúmero da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento.
)eve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta par:
so. Deve possuir registro no ministério da saúde.

[áscara laríngea desr
le uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo
ilicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico
bara uso Único. Constituído por conector proximal, tubo condutor,

manguito pneumático, válvula de retenção, baIão piloto, tubo de
Inchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da

ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve se]

:sterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve
lossuir regjstro no ministério da saúde.

nara lar

le uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo
;ilicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau. Médico
lara uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor,

jmanguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo dl

:nchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número d.

1, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve se:

jesterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Devel
bossuir registro no ministério da saúde.

L a

>romado, bilha curta, cápsula e bilha em vidro, escala de 0
151/rn a uma pressão de 3,5 Kgf/cm3, esfera de inos, botão del

;ontrole de fluxo fixado com parafuso permitindo fácil
lanutenção, sistema de vedação tipo agulha, evitandol

kazamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT.
o r

jreservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elásticol

ustável para fixação, válvula unidirecional com conexãol

UNID 2
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jperfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e seml
:scape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede del

joxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m deÉ

jcomprimento.
IN áscara de oxigênio INFANTIL por alta concentração com
reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elásticol
rjustável para fixação, válvula unidirecional com conexãol
erfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e semI

Escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede del

bxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m del
;omDrimento .

s 60'’

)ediátrica. A máscara para traqueostomia tem a função def

,uxiliar na ventilação assistida ao paciente pediátrico com ari

jambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com
)xigênio. É indicada no tratamento de paciente com

traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapi
,o processo de ventilação mecânica. Possui tira de borrach,
intética para a colocação e conector que gira 360'). Composição:1
'olicloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borrachal
intética.

IN 1

,dulto. A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar nal

entilação assistida ao paciente adulto com ar ambienü
bmidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio.
jindicada no tratamento de paciente com traqueostomia para
.midincação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo del

kentilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para aI
)olocação e conector que gira 360'’. Composição: Policloreto de

[Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética.
I egulador de Pressão de Oxigêr
’osto, válvula estabilizadora. Corpo em latão polido e cromado.
olante em termoplástico de alta resistência. Cor e conexões del

)ntrada e saída em conformidade com a norma da ABNT.
:anômetro com escala em KPA e Kgf/cm2 Isenção del

;omDonentes em borracha.
a únetro dt

ledo portátil projetado para medir a saturação de oxigênio n.

iangue arterial (Sp02) e a pulsação em adultos e crianças del

jforma não invasiva . O equipamento é projetado para dedos entreI

0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Principais
jfunções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as
lnhas pintadas - Super leve - Tela Colorida OLED com ajuste de

fbrilho - Visor ajustável (rotaciona) Principais especificações:

1 +91 H
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e as Dimensões do produto: 67.5 x 38 x 25 mm Auto-1

[Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligar4
.utomaticamente. Modo de medição: Conínua, comprimento del

lnda dupla de LED Faixa e resolução de Sp02: Faixa: 0% àl

loo%; Resolução de 1% Acurácia do Sp02: De 70% à 100%, ül
:%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução d:

bulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurárci.
.a pulsação: É 1 bpm ou ü1%, o que for maior Consumo de
lateria: 18 horas em brilho modo 1

L

IE ADULTO. Oxímetro de pulso portátil de mesa. Parâmetros:1
ISaturação do Oxigênio (Sp02), Plestimografia, Frequência dI

Pulso (FP) e Intensidade do sinal da freqüência de pulso (índice
,e perfusão). Modo de operação: Contínuo. Características:

ÉDisplay LCD com Back light Medição e apresentação simultâneaE
lo valor de Sp02, forma de onda plestimográfica, freqüência del

lulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relógio.
ISeleção de tipo de pacientes: ADU- Adulto/Pediátrico; NEO

-eonatal. Desligamento automático para economia de energi,
lpós 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência del

ISp02 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes el

l300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom el

jajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicaçãol
;om computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Níveli

_édio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis.
ISensibilidade: Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação

,om 4 pilhas "AA’' com tempo típico de operação 48hs.1

IAlimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso
iproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda.

r ryu €1ri na Inr1 IOrI rlavoo• \Conor\r rlpcnr\rrpntar1 n p cn ltr\• \ClaIr i a r1

47
UNID 2

/+\

/-\

bateria; iina1 fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice del

lerfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado;1
IArmazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de}

}aciente; Sp02. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0
100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ü2%
1(Adulto e Pediátrico), É3% (Neonato). Tempo de resposta: 1

jsegundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 301

)pm.Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. ExatidãoÉ
bu precisão: ü2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 1
1 (um) Sensor reutilizável Sp02 Y NEONATAL; 01 (uma)l

IBolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português.
:ermômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelol UNID

IINMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de
medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre,

.emória da última medição, desligamento automático, indicado:
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 – Mercedes - PR
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,e bateria fraca.
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49

50

e n Maxima

IE Minima, Função máxima e mínima, Visor de cristal líquido
’LCD), Função '’C '’F.

r daII
)special para Raio X, não há necessidade de retirar do paciente.
,lça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylon de

150 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50 mm em
lon

o dade,
fevestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal
lara análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e

jventilação da nuca
o al

UNID

UNID

9

5

rn\ 51
UNID 2

52
o

knovimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas
lbordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho del

-clero. Cor branca, tamanho pequeno, c/ 10,5cm de altura el

ircunferência de 33 a 37cm.

:olar Cervical M com apoio mentoniano para reduzit

UNID 2

53
Imovimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas
lbordas, almofada sobre o estorno, ajustes de altura e fecho del

elcro. Cor branca, tamanho médio com 12cm de altura el

lcircunferência de 37 á 40 cm.
o

UNID 2

54 a

lovimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas
lordas, almofada sobre o estorno, ajustes d e altura e fecho de
relcro. Cor branca, tamanho grande, com 13,5cm de altura el
,ircunferência de 40 á 44 cm.

r U SP.

Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espum.

UNID 2

/\

55
PAR 6

injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça
egião cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo,1
>om pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;1
:amanho : Adulto. Validade Indeterminada.
r c

lindividualmente - Caixa com 100 unidades
r N)alada

individualmente - Caixa com 100 unidades.

]1

)mbaiagem com 150 folhas. Tipo bloco, compatível com General
edtech

-ala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm

cx

cx

PCT

3

2
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60 -ala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm UNID 3

1
61

( o em
lsilicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizações eml

,utoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidosi
,iversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.
1 M em

lsilicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizações emI

jautoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidosl
.iversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.

-ubo de silicone, tamanho 203, c/ 10 metros: Confeccionado M
;ilicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizações em
tutoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidosl
iversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.
-ubo de silicone, tamanho 204, c/ 12 rl
;ilicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizações emi

tutoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos
iversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.
-ubo de silicone, tamanho 205, c/ 15 metros: Confeccionado emI

lsilicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizações em
lutoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos
iversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.

3arrote em tiras, de 2,5x46cm, confeccionado em borrach:
lsintética, pacote com 100 unidades.

landagern triangular 100% algodão (1,40xl,40x2m)

ROLO

62
ROLO 1

#'-\ 63
ROLO 1

64
ROLO 1

65
ROLO 1

66

67

PCT

UNID

4

10

4:adarço para fixação do tubo oro-traqueal (TOT): cadarço part
fixação do TOT, l00% algodão, na cor branca, tubular, comI
:rama trançada de aproximadamente 8mm de largura e 2,5mm del
lesDessura. Em rolo com no mínimo 10 metros.

r PVC
Tau médico flexível e transparente com filete radiopaco, no lad'

>roximal possui uma ponta arredondada e vários orifíciosi
,lternados com acabamento suave e no lado distal possui um

Extremidade de conexão longamente biselada facilitando aI

Irenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptaçãol

lpropriada. Apresentação: São embalados individualmente emI
e 1a

ROLO

/A\

UNID 3

:rau cirúrgico .

Ireno tor hr

Igrau médico flexível e transparente com ülete radiopaco, no !adol

)roximal possui uma ponta arredondada e vários orifíciosl
.lternados com acabamento suave e no lado distal possui um:
Bxtremidade de conexão longamente biselada facilitando

ldrenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptação

70
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lpropriada. Apresentação: São embalados individualmente em
bapel grau cirÚrgjco.
Ireno mcico eo

;ilicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector
,niversal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada,

jindicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem
>m geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe,1

jconstando externamente dados de identificação, procedência, dat
Ide fabricaÇão e esterilização, número do lote e do registro nol

inistério da saúde.

t
,entilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindol
Iho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatural

janatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm.
IVálvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico,
lpirogênico e descartável. Embalado individualmente em papell
;rau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de
3tileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registro nal
.NVISA.

-ubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. Em PVC com silicone
l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh;
adiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifíciol
:urDhy, estéril, para intubação oral e nasal

'ubo endotraqueal; tam 6.0 c/Balonete. Em PVC com silicon€
'termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh.
adiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício

IMurphy, estéril, para intubação oral e nasal
-ubo endotraqueal; tam 6.5 c/Balonete. Em PVC com siliconel

l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh;
Iradiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício
[Murphy, estéril, para intubação oral e nasal

'ubo endotraqueal; tam 7.o c/Balonete. Em PVC com siliconeI
l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh;
[adiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifíciol
[Murphy, estéril, para intubação oral e nasal

'ubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. Em PVC com silicone
:termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh;
adiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício

IMurDhy, estéril, para intubação oral e nasal
'ubo endota

:termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh;
[adiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício
IMurphy, estéril, para intubação oral e nasal

71
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79 -ubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. Em PVC com siliconel
:termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh
fadiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício
[Murphy, estéril, para intubação oral e nasal
1 icone

l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh
Iradiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício
IMurphy, estéril, para intubação oral e nasal
t ne

l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linh
:adiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifíci.

:urphy, estéril, para intubação oral e nasal
s r
:PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo
identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexível
ransparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamentol

conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno,1
lom duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m dI

;omprimento. Apresentação: São embalados individualmente emI

lapel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno.
s r

IPolivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulo para
lidentificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexívell
:ransparente com 1,20 m, com espiral, pinça para estrangulamentol

conector na extremidade do tubo; - TAMPA - em Polietileno,
jcom duas ou três saídas e alça para fixação com 2,00 m dI

jcomprimento. ApresentaÇão: São embalados individualmente emI
)apel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno.
Indicador biológico para autoclave c/ 10 unidades: cada frasçol
)lástico com ampola de vidro nutriente e tira de papel

jimpregnado com suspensão de esporos secos de Bacillusl
IStearothermophillus – ATC 7953; caixa com 10 unidades, pesol
1302, garantia 1 ano.
r a

jesterilização: tempo, temperatura e vapor. Para Auto-Clave.
IPacote c/250 Unidades;

e po 2,
'acote c/ 30 unidades. O Pacote Teste Bowie & Dick 1233 él

;omposto por uma folha impregnada com um indicador químicol
jsensível, posicionada após várias camadas de papel cartão porosol

espuma. Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordo com ISOI
11140 parte 5. Registro na ANVISA: não é considerado produtol
lara saúde, segundo esta agência. O teste Bowie & Dick detecta a
lresença de ar residual e falhas no funcionamento da bomba de
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kácuo, bem como avalia a penetração de vapor. É indicacM
testar a eficiência da total remoção do ar em esterilizadores de
[emoção dinâmica de ar de 132 - 134'’C. O pacote é composto pot
lma folha teste com um indicador químico sem chumbo sensível
lo vapor posicionada em um bloco de materiais porosos em
;amadas.

/$
)-$

F;j

87

88

89

90

r 0 unid;
;or verde ou azul; validade 5 anos

a r
junidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos
r r

Unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos

1o
grau cirúrgico 70g/m2 +/- 5%) e outra em filme multi-lamina(i
azul (54g/m2 +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02 anos;
rocedência: Brasil
a na de

)apel grau cirúrgico 70g/m2 +/- 5%) e outra em filme multi-
llaminado azul (54g/m2 +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02
,nos; procedência: Brasil

]z
bapel grau cirúrgico 70g/m2 +/- 5%) e outra em filme multi
llaminado azul (54g/m2 +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02
.nos; procedência: Brasil

a z

bape! grau cirúrgico 70g/m2 +/- 5%) e outra em filme multi
llaminado azul (54g/m2 +/- 5%). Registro ANVISA; validade 02
lanos; Drocedência: Brasil

%) doo
160 g/m2 utilizado para garantir a resistência mecânica, barreiri
jmicrobiológica e o controle da porosidade para manutenção d:

lsterilidade; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes,
=pelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; Tod:
:mbalagem deverá conter o número de lote de fabricação,
Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Core:

Idiferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.

lc
Lpresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitid

jpela ANVISA, dentro do prazo de validade.
c em aÇO

utilizado para cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata, com
isco de corte de 20mm de diâmetro e acionamento do disco de

.odo manual; Embalada individualmente em plástico, constando
xternamente os dados de identificação e procedência,
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jprocedência nacional. Garantia de fabricaÇão: 10 anos contral
Idefeitos de fabricação.
:ABO PARA BISTURI Nc> 3 INOX 13 cm PARA LAMINAS N')l

110 A 17. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420,1
IPlástica individual, constando os dados de identificação,
)rocedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitos del

Ifabricação, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais del

'ualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.
r

IInoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constandol
)s dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantial
le fabricação : 10 anos contra defeitos de fabricação.

r ro

llnoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constandoÉ
bs dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garanti
le fabricação : 10 anos contra defeitos de fabricação.

T orta Agulha Mayo Hegar Com Widea – Ice Embalagem com 11
lnidade, medindo 14cm. Confeccionada em aço inoxidável de 1

[ualidade. Embalado individualmente em plástico, constando
lxternamente os dados de identificação e procedência.

IProcedência nacional. Garantia de fábrica: 10 anos contra defeitos
Ide fabricação. Registro ANVISA
e com ponta fina - 15 cm , Produto

=onfeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagemi
[plástica individual, constando os dados de identificação,1
brocedência e rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 anos 1
lontra defeitos de fabricação
.ceu-Cbc

ILancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek,1

com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já inserida no monitor,
1 estojo para transporte, 1 manual de instruções, 1 guia rápido del

ltilização, 1 cartão de garantia.
e rilador externo automático adulto (DEA);l
IDescartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS
[DREAKE
e r
:DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco
LMOS DREAKE.
a b 0 a 300

ImmHg e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon.
'era em látex com válvula de purgo de precisão. Fabricadol
;onforme especificações aprovadas pela Portaria doI

iNMETRO/DIMEL n'’ 017 de 07/12/2001. Largura de 18cm el

;omprimento de 35 cm.
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106 ;letrodo adulto e pediátrico descartável próprio part
>rocedimentos de curta duração: serviços de emergência,
brocedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. O eletrodo
lossui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílicol
.ipoalergêniço, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto del

brata (AgCI), deve ser auto aderente. Acondicionado emI
lembalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades.
e

irnunocromatográfico rápido para detecção qualitativa doI

,ormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de 1
Irina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C el

llinha T
r ara o

japarelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (+) aparelhol
)adronizado Delo ConsÓrcio Paraná Saúde.
o orma de

:ola, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o
llgodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boal

,bsorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquel
jimpurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido
1500 gramas, embalado em saco plástico individual.

a i

Irepouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato:1
IRolo; Derrrlatologicamente testado; Produto com validade;1
IMáxima compressão na aplicação; 13 fios/cm2

a i

repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato:1
IRolo; Dermatologicarrlente testado; Produto com validade;1

IMáxima compressão na aplicação; 13 fios/cm2
,tadura de crepom 20cm; Contém 1 un(

Irepouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato:1

IRolo; Derrnatologicamente testado; Produto com validade;1
IMáxima compressão na aplicação; 13 fios/cm2

ma Cirúrgico descartáve)
IPacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado de
IBoas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do
lrazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT
lara comprovação de atendimento a norma, sob pena de
.esclassificação.
o s em

lamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, borda:
[evidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios,

jisenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização,
:mbalada individualmente em pacote plástico constando
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>xternamente os dados de identificação e procedêncM
OM 91m
o a com 13

ios/cm2 em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 301
,m aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN.

s o

1100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril.
IBordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertasl

jcom massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil
le rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diverso:

lsos. Embalado individualmente em rolos uniformes com cap:
>rotetora em material que garante a integridade do produto. Prél
>ortado na sua largura nas dimensões 1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5
,m. Tamanho: IC)cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete.

a r
le papel crepado, tratado com latices de estireno butadieno,
ecebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de 1

lborracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante[
le resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos del

jsoro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de
bacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processol

ja gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura
j50m de comprimento, embalada individualmente em saco[

lástico. Registro no MS.
(

>ara identificar pacotes que serão esterilizados em autoclavel
:vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com
lemperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom,
jindicando que passou pelo processo de autoclavagem.

,presentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel
:repado, tinta reativa à autoçlave, adesivo a base de borracha el

Iresina. Validade de 24 meses após a fabricação.

a ita hipoalergênica, MICROPOc
--’ lsubstrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílic

je massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizadol
lara a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. ComI
>xcelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões doI
;orpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e

idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm
t M,i„„d, ,,m
--" jsubstrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica

massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado
lara a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com

jexcelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do
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1
El:1;,
F'.. '
k„,1
il-1

Fg
;orpo com alta sensibilidade, principr

lidosos. Tamanho : 25mm xlom
a )c

lsubstrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica
massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado

'ara a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com
jexcelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do
;orpo com alta sensibilidade, principalmente em crianÇas el

Iidosos. Tamanho: 100MMXIOM
o mitive,
,esistente a Água, caixa 12 unidades

mc Macro e

injetor lateral, Conector Luer slip + capa para frascos que
,ontenham soluções fotossensíveis

c

IGOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipientel
le solução; Câmara para visualização de gotejamento; Filtro del

IPartícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISOI

18536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,221

jmicra); Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em
jsistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Ping
frolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipl
eloginho; Injetor lateral isento de látex, com plataforma del

'roteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip par 1

.ispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm para medição daI
,ltura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso.

c r

lcesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias del

jinfusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, catetet
jintravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luerl

istal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelol
lrocesso de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA.

e s

>olipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduaçãol

:xterna milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central,
lêmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado,l
jembalada individualmente em papel grau cirúrgico e filmel
:ermoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização com

kalidade de 05 anos.
e s

bolipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduaçãol
jexterna milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central,1
lêmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado,
kmbalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme
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:ermopIástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilizaÇão comI
kalidade de 05 anos.

t nada em

olipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduaçãol
lxterna milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central,

êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado,1
:mbalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme
:ermoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização comI
alidade de 05 anos.

t ionada em

olipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduaçãol
)xterna milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localização
lentral, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico siliconado,l
lmbalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme!
:ermoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização comI
alidade de 05 anos.

t Ga,

onfeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico,
;om graduação externa milimetrada, bico simples, tipo !uer, comi

localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxicoE
iliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico
ilme terrnoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilizaçãol
;om validade de 05 anos.

=1 no 2-
xv x la _ _ _______: ___ ___& _ ____’,_ :___ _ nr\ _,__ +:,__ _ __ , IL A 1 //1 IEn+Z,_= i #aHHX

999

UNID 3.000

UNID 2.500

n\

UNID 30

cx 1

,om 24 unidades.
0 1

-'' l2,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm,
;om curvatura de 3/8’'. Caixa com 24 unidades.

r t
-" 13,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm,

,om curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades
r ra

”- jestéril 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular del

13,0 cm, com curvatura de 3/8’'. Caixa com 24 unidades
o M;
[onofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI

1/4 Ciro. TRG. 3,0 cm/45cm
1 M, seI

,u com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente em
laDo! grau cirÚrgjco. Pacote 1 unidade.

n, ,i,ú,gi,a ,sté,il; 6,5 ; Anatômica; Superfície
"'’ ' Imicrotexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;

bsterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;

cx

cx

cx

cx

4

10

6

3

o\

135

UNID

UNID

6

500
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E, :8 Fspessura mínima de 0, IC)mm e comprimento mínimo de 28C)mm

138
i r
Imicrotexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;1

,sterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;
,spessura mínima de 0,IC)mm e comprimento mínimo de 28C)mm

1lIIva cirúrgica e
licrotexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;

IEsterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;1
IEspessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm
juva cirúrgica estéril; 8,r

liçrotexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;1
IEsDessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm
i e

Imicrotexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;1

,sterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;
IEspessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm
.uvas de Procedimento Látex e

fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa;
bmbalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades; Produto!
,om qualidade
s Mcada
3m látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipol

I"dispenser box’' contendo 100 unidades; Produto com qualidade
luvas de Procedimento Látex com 100 M; Não estéril; Fabricadi

)m látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipol
I"dispenser box" contendo 100 unidades; Produto com qualidade

nlvas de Procedimento Látex corr[
km látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa; Embalagem tipo
I"dispenser box’' contendo 100 unidades; Produto com qualidade
r ica,

,mbidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril.
:omposição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 10'

lunidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.
s a

,mbidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril.
:omposição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com loo1
nidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.
o mia

fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml,
=abricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário, fundo
.chatado para completo esvaziamento do coletor, possui tubo
>xtensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo dI

UNID 350

W 139
UNID 350

/-\ 140
UNID 30

141
UNID 30

./

142
cx 70

143

144

145

146

cx

cx

cx

cx

200

250

55

20

/h

147
cx 20

148
UNID 200

@
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renagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtrol
Ide ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico e apirogênico,1
Idescartável, uso individual e por procedimento. Embaladol
individualmente em papel grau cirúrgjco.

at
- -' jextensor incluso, comprimento 17 cm, largura 11 cm

,onfeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade
o c

--*' jatóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.
o r
--- jatóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.
o c

’'’x jatóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.
o c
“’'’ Êatóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa

o ne
"'’T jatóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa
o c
" -’-’ latóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tamDa

t „'08, ,,mp„t, d, t„b, dH
--'’ latóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.
t t
-- ' btóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.
t t
'-’'’ jatóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.
t t
--'’ btóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.
t t
--’-’ latóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa

tPt
--’- jatóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.
o c

1"' jcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos el
;onector corn tampa.

o r

lu’ jcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e
onector com tampa

o r

lut Êcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e
,onector com tampa.

o r
l03 jcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e

jconector com tampa.Marca: Embramed

UNID 100

UNID

UNID

5

8

10

10

6

6

UNID

UNID

UNID

UNID
/

UNID 7

4

4

5

4

3

30

UNID

UNID

UNID

n\1 UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

15

8

UNID 3.000
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gp

,, , ISonda Uretral n'’ 12, material descartável e de uso único,l
""" jcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e

UNID 200

,onector corn tarnDa.
o r

""’ jcomposto de tubo de Pvc atóxico flexível, apresenta 2 furos el

UNID

UNID

30

15

4

onector corn tampa.

1 : 1 aper e fn t 1 T f:1 : 1/

E?:i;1

/-\

;onector com tampa.

S sical de Foley n'. 10, para sondagem vesiGal de demora.
--” IEstéril, descartável, confeccionada em borracha natural,1

;iliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com
álvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-51
:c) cilíndrica de fundo dois duroponta macia cego e com

UNID

d'

llaterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de
;omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em

blástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em
létala. Com regjstro no MS/ANVISA.

o e demora.
- ' -’ IEstéril, descartável, confeccionada em borracha natural,1

iliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra comI

álvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-1
30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois durosl

llaterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm del

,omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
'lástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em
>étala. Com regjstro no MS/ANVISA.

nsonda vesical de Foley n'.16, para sondagem vesical de demora.
stéril, descartável, confeccionada em borracha natural,

siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com
-álvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-101
30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois durosl

llaterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm def

;omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
llástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura emI

étala. Com regjstro no MS/ANVISA.
S de demora.

Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural,1
lsiliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com

álvula para enchimento do baIão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10
30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros

Êlaterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de
;omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
'lástico e reernbolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em

k.
tálá
F,’. \

UNID 4

o\ UNID 120

UNID 50

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
É:':



j-

8§ã

8
F;ii:1
E:::::';

@

k:;}:

8
g1

Município de Mercedes
Estado do Paraná

P';

létala. Com registro no MS/ANVISA.

o r
- '’ Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural,

lsiliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra coml

lválvula para enchimento do baIão (capacidade de 5 a 15ml)(5-1
je 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois durosl
llaterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de
>omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
lástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em

lpétala. Com registro no MS/ANVISA.
o al de Foley n'. 22, para sondagem vesical de demoH UNID
" 'a IEstéril, descartável, confeccionada em borracha natural,l

lsiliconizada, em duas vias. sendo uma em funil e outra com

kálvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5-10
30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros

llatcrais em lados opostos após o balão, medindo 40cm del

,omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
Êplástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em

tétala. Com regjstro no MS/ANVISA.

=Sonda \e miD
’ '’ Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural,

lsiliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com
álvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-1
30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros

llaterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de
,omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
)lástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em
)étala. Com regjstro no MS/ANVISA.

=o h de UNID
" '" hutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linh.

Iradiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no
paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro doI

:ubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui
Imarcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro
le tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitandoÍ

jsua introdução. Conector em ”Y'’ dupla via para maiot
,omodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgjco e descartável.

o nda di

' ' ' hutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha
jradiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no
jpaciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do
,ubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui
marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindrol

4

4

Éde tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 – Mercedes – PR
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3

jsua introdução. Conector em "Y" dupla via para maiot
,omodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgjco e descartável.

o às
jnutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linh.
adiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência nol
)aciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do 1
lubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui

larcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro
le tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando
;ua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior
;omodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgjco e descartável.

o alimentação) NHs
butrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com iinhal
fadiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no

'aciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do
tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui

larcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindrol
de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando 1
sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maiol
lomodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgjco e descartável.

o ;ms
:stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois
bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre
lrotetor.

Fo
>stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois

Ébieos iguais para introdução do equipo e da agulha; LacreÊ
lrotetor.

o Bo

>stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois
lbicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre
jprotetor.
0 0

jestéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Doi
fbicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacrel

'rotetor.
o s

>stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois
bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre
'rotetor.

o os

)stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois
jbicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre

lrotetor.

+Tb
178

UNID 4

m

@

i:' 54

p9:

À\
179 UNID 12

JBI

180
UNID 5.000

181
UNID 2.500

/h

182
UNID 1.800

183
UNID 400

Efiii

184
UNID 100

185
UNID 60
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186 ISoro glicosado 5% 1000ml; Bolsa Sistema Fechado; Soluçãol
jestéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois

icos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre
'rotetor.

o r

ISistma fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml);
Frascos e bolsas de plástico transparente.
o r

ISolução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno
ransparente; Alça giratória 360'’ e retrátil; Lacre de seguranç:
letálico; Um bico com duas entradas.
c

besinfetante de alto nível; Acompanha o sachê Inibidor de
;orrosão; Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos;
'estes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5 litros.
,gua oxigenada 10 vol. 100 ml

UNID 25

187

188

UNID

UNID

40

80

’n\

189
GL 8

190
UNID 5

300
191

(

;oncentração de 70' INPM (70% em peso); Álcool para Pele;1

IEmbalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado
IRDC 199/06.

,lcool 70%, frasco com 1000 ml, desinfetante hospitalar part
jsuperfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS eml
jestabelecimentos de saúde humana e animal, e tem eficáci;
>omprovada contra micro-organismos causadores de infecçõe:
,ospitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml.
,lcool Gel 70% Antisséptico; com válvula pump 420gr
:omposição: Carbomer, Glycerin, Methylparaben, Aminomethyl

bropanol, Alcohol, Menthol e Aqua. Organolépticas: Gell
:ranslúcido, e odor característico de álcool, Elimina 99,9% dos
írus e bactérias.
r a 100ml

ICaracterísticas: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo dl

lcôco, Corante Cl 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero
Ide celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico,
lindicado Dara antisseDsia da Dele no pré-operatÓrio.

©zina Retincada liquída; 100%; uso Fpico; 1 litro.

UNID

192
UNID 50

o\
193

UNID 10

194
UNID 15

UNID 2

196
e e

llimpeza, indicado para lavagem manual ou automática de artigos
instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais,

jalém de utensílios em cozinhas, superfícies como pisos, azulejos,
Imesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA

.NVISA/MS N'’ Galão 5 litros. (Produto sugerido Cleanziml

GL 6

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
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m UNID 4

10
198 ) poalérgico,

boa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos,1
lcondicionado em frascos com 1000 gramas, embalageml
;onstando os dados de identificação, procedência, Nr do lote, datal
le fabricação e validade.

r co Liquido, Pronto-uso, formuladol
:specialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia,1
,ue necessitam de proteção microbiológica adicional par:
legermação das mãos e braços das equipes médicas e de
>nferrnagem. Galão 5 litros.

1%lina

UNID

k.

/-\I 199
GL 5

, a 200
UNID 3

ML
rtigos não-críticos em hospitais, clínicas médicas
ldontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos de auxíliol
saúde. Frasco 1000ML com pulverizador/espuma;ComposiÇão:1

:loreto de n-alquil dimetil benzil amônio + Cloreto de didecill
imetií amônio, Biguanida, conservante, tensoativo e veículo.

e e

’"A lpolietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garanü
aior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante,

,a do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço del

.ltura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através del

llacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso,É
acote com 100 unidades.

=x M em

'UJ lpolietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garantei
,aior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante,1
l'’ do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço dI

.ltura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através del
llacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso,1

medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacotel
,om 100 unidades.

x oe

jem polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante

aior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante,
,' do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço del

.ltura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através del

llacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso,l
Imedindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacotel
,om 100 unidades.
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,oc IGel com PFIMB, incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante comFFRASCOl
'"' to,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agentel

lntimicrobiano com amplo espectro de ação contral
licroorganismos como bactérias, fungos, leveduras

biofilme.Frasco de 100 ml.
e

tW
A-’U jcomposta por 0,1 % de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e água

urificada.Frasco com 350 ml
=c M de FRA@

'tumefação’ de água, que permite que o gel permaneÇa em sual
forma mesmo saturado e absorva exsudatos.Frasco de 85 grm

mAIl rC
«'’u jcromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos

IIgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico del

infecção primária e secundária pelo vírus;Detecção: após quintol
ia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro oul

[Plasma;» Resultados em 10 minutos.Itens inclusos: 25

ispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instruçãol
Ide uso

e M CAIXA
;romatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígenol
rsI do vírus da dengue;Detecção: do primeiro ao quinto dia del

jsuspeita de infecção;Amostra: Sangue Total, Soro ou
IPlasma;Resultados em 1 0 minutos. Itens inclusos: 25

lispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1 instrução

30

1
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25
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l
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209
15

e uso.
o A

irnunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenos del

IsARs-cov-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe e swabl
lasal, Tempo do Teste: 15-30 minutos (não ler após 30 minutos)1

lresentação : Cassete

b–atança de Bioimpedância
1- Medição dupla

8 Eletrodos de metal, que passam uma dupla corrente elétric;
lor todo o corpo
4 eletrodos nos pés que medem os dados dos membros inferioresl
4 na barra de mãos, que medem dos membros superiores
Balança de Bioimpedância com Visor colorido com todos osl

lados de medição
Bluetooth e APP compatíveis com sistemas Android e iOS
Registro de altura

1- Percentual de água
[ Taxa muscular esquelética
1- Frequência cardíaca

2ro l.' -"~
10

211
UNID 1

!!:
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Relatório de

jcompartilhado
Carregamento via USB Tipo-C
Fio retrátil de aproximadamente 1,4m
Vidro temperado de alta resistência
Memória sem limite de cadastros

1- Limite de peso de 6 a 180kg, com graduação de 100g
r r

A'A jsimultaneamente.Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm.Dimensão do
)rifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm.Peso Bruto: 301

;. Temperatura máxima de incubação: 60 '’C.Potência: IOI

IWatts.Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático.Frequência:1
0/60 Hz.Material do gabinete: plástico ABS injetado na co:

branca na parte inferior e transparente na área
,uperior.categoria: Esterilização . Registro ANVISA: Isento.

n iltro De Carvão Ativa

bioimpedância completo, podendo se

UNID 2
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215

216

217

a ar

Universal
o Ma -
;aixa com 10 unidades de 1 ml
e 1

>ompleto de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnic:
IPull), Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes comI
'çtiradas não intencionais, Conexão universal para alimentação, 1
,daptador 90'’ para completo conforto do paciente, Linh

Êradiopaca ao longo do tubo, Suporte interno radiopaco Pull Peg
IKit inclui: C:lamp, Agulha de punção, Campo Fenestrado, Fio
Iguia com loop, Bisturi, 2 envelopes de gel, lubrificante estéril,
ISeringa, Instrução de uso Referência: GP-024.

[oãa de gastrostomia n'’ 24 silio
lsilicone inflavel com extremidade plana, desenvolvido par 1

jsegurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Único
lbalão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil
jinserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduz
isco de úlcera. O anel de retenção de 90'’ permite uma posição

janatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-
I0524ZFB

o c

lsilicone inflavel com extremidade plana, desenvolvido par:

jsegurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. Únicl
lbalão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil

UNID
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KIT

in\

UNID 6
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219 UNID 3
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jinserção e remoÇão, quando colocado o formato de tubo reduzl
fisco de úlcera. O anel de retenção de 90'’ permite uma posiçãol
,natômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-1

I0524ZFB
) s

'-" japiicação única, com fita cirurgica microporosa 3 M- Pastilh.
IProduzida em algodão hipoalergênico com micro cristais del

uartzo e dióxido de silício

=Stiper Pads Sistemicot m
jadesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa n.

)or Bege 3M - Pastilha produzida em algodão hipoalergênico com
icro cristais de quartzo e dióxido de silício

t ,t , PLA+
edondo na cor Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com
,avidades que facilitam a manipulação, para pronto uso, com bo.

Ifixação para todos os tipos de pele. Material esférico para fixação
lúnica na pele da orelha. Semente de Mostarda

0 )

nAU IBege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades que
facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação par:
OdDS os tipos de pele. Material esférico para fixação única ni

'ele da orelha. Semente de Mostarda.

t a+
-- - jredondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades

luc facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação[
jpara todos os tipos de pele. Material esférico para fixação únical
Ina Dele da orelha. Esferas de Prata.

a&t 30,„m, cx
aixa com 100 unid

M,oo
o a

,ificuldades de locomoção. Produzida com materiais de primeir;
jqualidade, altamente resistente, a lona possui tiras de reforço dl

50 mm e 08 alças laterais que facilita o transporte, é capaz dei

suportar de 180 à 200 Kg.É feita de nylon azul e pode ser lavada el

ldobrada.Informações Adicionais: Cor: Marinho, Produzida em
bylon, Tiras de reforço de 50 mm e 08 alças laterais. Altura 1 emI

Largura 180 cm/ Profundidade 70 cm - peso:0,720 k
o otros

urii

100

100

/'-'\

500

500

500

'n\ 100

100

20

UNID 5

8L o

nA’ IPelícula protetora de poliuretano e papel glassine / Filmel
:ransparente em poliuretano e uma camada protetora de
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A;g
k::

*i bolitereRalato de etileno.

230 r por umÉ

;amada interna autoadesiva contendo hidrocoloide, poli-
lisobutileno, convervantes e uma camaa externa de filme de

>oliuretano
r o

lbactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positiva:
luanto bactérias gram-negativas;Impede a proliferação del
bactérias e fungos;

M natômic
IInoxidável de alta qualidade;

1 inça Adson serrilhada reta, 12 cm, em aço inoxidável.

UNID 30
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20

10

5
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=c
'J- jinoxidável; Embalado individualmente.
r o

236 1) 1

los broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente
,ransparente para melhor visualização do spray;Tratamentol
lntiestáüco, permitindo a inalação da dose total administrada;
:áscaras macias em PVC, com vedação total do ambientel

!xterno; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e
Ina droga; Material 100% livre de BPA.
s 1 com todo:

)s broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo totalmente
transparente para melhor visualização do spray;Tratamento
jantiestático, permitindo a inalação da dose total administrada;
[Máscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente
lxterno; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubo e

ha droga; Material 100% livre de BPA.
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237
UNID 10

238 [
Cor da lanterna: Preto e verde, Cor da luz: Branco Frio, Tipo de
Ifonte de alimentação: bateria, Tipo de luz: led, Número de modos
de mudança de luz: 3, Potência: 1501m, É recarregável;É à prov.
Id'água.

,tadura Gessada, tamanho 10 cm x 3cm, elaborada utilizandof
uma formulação especial e um rigoroso procedimento que
jconsiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecid1

lipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso para
:vitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril

UNID 6

239 UNID 20

b
É:
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.parelho Medidor de Pressão Arterial digital de Braço, infíagem
'omba elétrica, desinflagem: automática, método de medição

oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições, tamanho d
braçadeira de 22 a 42 cm, alcance de medição: 0 a 299 mmHg
'ulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do produto

gura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm e garanti
e 05 anos

:oncentrador estacionário domiciliar com fluxo de oxigênio
1/min, baixo consumo de energia, alarme e suporte universal d
midificador. Com sistema de rodizios. Voltagem

127V 60Hz

.dor de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de al
.derência que assegura uma fixação segura e suave na pele
eduzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas

/h.

Classificação dos bens/serviços:
( x ) Comuns.1 ( ) Especiais.

( ) Continuado. ( x ) Não continuado.

Justificativa: Tratam-se de bens/serviços comuns uma vez que cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de

mercado. O fornecimento pretendido não é considerado continuado, uma vez que não se presta a
manutenção da atividade administrativa, não decorrendo de necessidades permanentes ou
prolongadas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (inciso
V do § l'’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133, de 2021).

Identificação das soluções

Descrição da solução (ou cenário)

.quisição de materiais hospitalares somente por meio de Consórcio

.quisição de materiais hospitalares mediante processo licitatório para complementar
uantidades adquiridas por Consórcio

Análise comparativa de soluções

Requisito SoluÇão Sim Não se

Aplica

A Solução encontra-se implantada em SoluÇão 1

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23
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outro órgão ou entidade da Administração
Pública?

atenderáSoluÇão todasA a as

necessidades da Administração

SoluÇão 2

SoluÇão 1

SoluÇão 2

Registro de soluções consideradas inviáveis

A Solução 1 é considerada inviável, principalmente por não atender integralmente às

necessidades existentes. Atualmente, as aquisições realizadas por meio de Consórcio apresentam
valores reduzidos, o que limita a disponibilidade de itens ofertados. Como resultado, essa
modalidade não é capaz de suprir de forma adequada a demanda total da Administração no
cenário atual.

Análise comparativa de custos das soluções viáveis

A Solução 2 é considerada viável, pois atende plenamente a todos os requisitos estabelecidos.
Essa opção assegura que os materiais hospitalares e odontológicos sejam fornecidos em
quantidades adequadas, garantindo o suporte necessário para a realização dos serviços de forma
eficiente e contínua.

n\,

.;' i

@

6. ESTIMATIVADO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que Ihe dão suporte, que poderão
constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão
da licitação caso (inciso VI do § l'’ do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

+ B•

B:

,-- i Estimativa do valor da contratação

Valor estimado da solução escolhida: R$ 351.370,62 (trezentos e cinquenta e um mil,
trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

Parâmetros utilizados: Para compor a estimativa de mercado, foram realizadas cotações

diretamente com fornecedores para apresentação de orçamentos prévios e em sites na Internet
(conforme planilha de preços).

Metodologia utilizada: Para a composição da pesquisa de preços, foram selecionados os três
orçamentos com valores mais próximos entre si, a fim de garantir uma base de comparação mais
equilibrada e realista. Os demais apresentavam discrepâncias significativas, o que poderia
distorcer a análise de mercado

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (inciso VII do § l'’ do art. 18 da Lei 14.133,
de 2021)

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95,719.373/0001-23
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Descreva a solução como um todo:

A aquisição de materiais hospitalares por meio do processo de licitação proposto tem como
objetivo assegurar a disponibilidade contínua e adequada de insumos para as Unidades de Saúde
do Município de Mercedes. Essa medida busca garantir que os itens necessários sejam fornecidos
em quantidade suficiente e dentro dos padrões de qualidade exigidos, permitindo o pleno
atendimento das demandas da população e a execução eficiente dos serviços de saúde oferecidos.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
b8 Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, se aplicável. (Inciso

VIII do § l'’ do art. 18 da lei n'’ 14.133, de 2021).

Justificativa do parcelamento :

O armazenamento dos materiais nas Unidades de Saúde do Município de Mercedes é restrito, não
sendo possível acomodar grandes volumes de itens de uma única vez. o parcelamento da entrega
permite que os materiais sejam recebidos gradualmente, garantindo a disponibilidade contínua sem

comprometer a organização e a segurança do estoque. O parcelamento por item é necessário devido
à limitação de pessoal disponível para realizar cotações constantes de preços para cada aquisição,
conforme a exigência legal. Ao adotar esse modelo, é possível otimizar a gestão dos processos de

compra, respeitar as exigências legais e garantir que os itens sejam adquiridos de forma mais ágil e
eficiente

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. (Inciso IX do §
1'’ do art. 18 da lei n'’ 14.133, de 2021).

Descreva os resultados esperados:
Suprir as Unidades de Saúde de Mercedes com os insumos necessários para a realização
ininterrupta de atendimentos, promovendo a eficiência no cuidado à saúde da população.
Proporcionar aos pacientes um serviço de saúde mais seguro, eficaz e humanizado, com
materiais adequados para cada procedimento na área hospitalar. Reduzir desperdícios e melhorar
a gestão dos materiais por meio do parcelamento das entregas e do fornecimento em quantidades
adequadas às necessidades de uso. Assegurar que os insumos adquiridos estejam em

conformidade com as regulamentações vigentes, garantindo segurança para pacientes e

profissionais. Minimizar atrasos e interrupções nas atividades, assegurando que as unidades de
saúde estejam sempre abastecidas com os materiais necessários para atender a demanda de forma
eficaz. Atender às necessidades da comunidade de forma eficiente e responsável, promovendo a

saúde pública e fortalecendo a confiança no serviço de saúde municipal.

/+\

1
8
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10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração
do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e
gestão contratual (inciso X do § l'’ do art. 18 da lei n'’ 14.133, de 2021).
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Descreva as providências prévias :
Não foram identificadas providências prévias.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § l'’ do art. 18
da lei nc) 14.133, de 2021).

pf

J 4

Indique as contratações correlatas/interdependentes :

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
vPn\ Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; (inciso
XI do § l'’ do art. 18 da lei n'’ 14.133, de 2021).

Descreva impactos e medidas:
O aumento na demanda por materiais hospitalares pode resultar em um volume maior de resíduos,
incluindo descartáveis. Para mitigar esse impacto, contamos com a contratação de uma empresa

especializada na coleta e destinação adequada desses resíduos, garantindo o cumprimento das
normas ambientais e a gestão responsável dos materiais descartados.

/-

13. DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Fundamentação: Nos termos do art. 40, II, da Lei n.o 14.133, de 2021, as compras deverão ser
processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. As hipóteses de
utilização do registro de preços constam dos incisos do art. 64 do Decreto Municipal n.'’ 034, de
2023

( x ) Deverá ser adotado o sistema de registro de preços.
y+\

( ) Não deverá ser adotado o sistema de registro de preços conforme justificativa.

A adesão a ata de registro de preços será admitida: ( ) Sim ( x ) Não.

Descreva a justificativa para a vedação a adesão a ata de registro de preços (se for o caso):

Não será permitida a adesão a ata de registro de preços em razão da capacidade de
gerenciamento do gerenciador, haja vista a reduzida estrutura administrativa do Município de

Mercedes, bem como, porque a contratação pretendida contempla a necessidade de toda a

máquina administrativa.

14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o

atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § l'’ do art. 18 da lei n') 14.133, de

2021 )
Posicionamento conclusivo :
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Os estudos preliminares indicam que a contratação da solução é viável tecnicamente e

demonstra ser fundamentada na necessidade. Com base nisso, declara-se a viabilidade da
contratação proposta.Fg

if

8

Classificação: Por fim, considerando as informações levantadas, os responsáveis pela
elaboração entendem que o ETP e o orçamento estimado da contratação devem ser classificados
como não sigilosos, nos termos da Lei n.'’ 12.527/2011 e da Lei n.'’ 14.133/2021.

/''

/+'-\

Município de Mercedes, Estado do Paraná, 10 de março de 2025.

ADELETE - Assinado de forma digital por

BECKER:05819341 9 Ê:!j§:2EoBEToKfrio:::12:;11996

96 .i ? " ’-03'óo1

Adeléte Becker

8 Secretária de Saúde

1
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CERTIDÃO DE ADOÇÃO DE MODELO DE
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

,' 1
8
8

CERTIFICO para fins de direito, sob as penas da lei, que o Estudo Técnico Preliminar –
ETP, relativo à aquisição de material hospitalar para utilização nas unidades de saúde do
Município de Mercedes , foi elaborado nos termos do Decreto n.o 031/2023, e que foi utilizada a
minuta padronizada disponibilizada pela Procuradoria Jurídica do Município.

Mercedes – PR, 10 de março de 2025

ADELETE Assinado de forma digital por
ADELETE BECKER:05819341996

BECKER:05819341 996 Dad„,2025.03.1014,47,36-03'oo'

Adelete Becker
SECRETÁRIA DE SAÚDE
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