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7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária, TED, DOC ou transferência bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
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7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n'’ 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.23.1. Nos termos do Decreto Municipal n.'’ 128, de 18 de agosto de 2023, as notas
fiscais ou faturas a serem emitidas para o Município a partir de 19 de outubro de 2023
deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte –
IRRF. O referencial normativo a ser utilizado, para identificação tanto do IRRF a ser
destacado nas notas ou faturas como das hipóteses em que a retenção não será aplicável é a IN
RFB 1234/2012 ou a que vier a substitui-la, devendo também ser utilizados os modelos de

declarações dispostas na citada norma, conforme o caso. Embora a IN RFB 1234/2012 seja o
referencial normativo para a retenção do imposto de renda incidente na fonte nas contratações
do Município de Mercedes, os demais tributos tratados pela referida normativa federal – PIS,
COFINS e CSLL – não serão objeto de retenção na fonte pelo Município, suas autarquias e
fundações, não devendo ser objeto de destaque nas notas fiscais ou faturas.

'»\

Cessão de crédito

7.24, É admitida a cessão de direitos creditícios, conforme as regras deste presente tópico.

7.24.1 As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do contratante.

in'\ 7.25. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está

condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as

condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão

de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade
fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra

impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. direta ou indiretamente. conforme o art.

12 da Lei n'’ 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente

(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as

defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum

aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos,
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incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos
causados à Administração.

7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a
integral responsabilidade do contratado.

tf

,J -

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

'b\

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO,

na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento
pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica (conforme o caso)

8.4, Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei,
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.in\

8,5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas IV[ercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede.

8.6. Microempreendedor Individual - MEI : Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da

autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo,

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus
administradores.

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil,
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
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,f’'
se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua

sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.'’ 77, de 18 de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente,

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n'’ 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

+F

~'-\,

,/

8.12' Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou,

ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do

Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4'’, $2'’ do Decreto n') 10.880, de 2 de dezembro de
2021

8.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971,
de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.
in-\

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n'’ 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes,pr.gov.br – CNPJ 95.719. 373/0001-23

www.mercedes. pr.qov.br
Página 1 112



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n' 55/2025

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n') 5.452, de 1') de maio de

1943;

+6

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;#\\
8.21, Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnica

8.23. Autorização de Funcionamento emitida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do

Ministério da Saúde – ANVISA, válida e vigente, acompanhada da publicação no Diário Oficial
da União (Portaria/SVS n. 344/1998) para os itens: 01, 02, 03, 04 ,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,

83, 86, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 123, 124, 125, 126, 127, 128,

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153,

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 196, 197, 198, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,

216, 217, 218, 219, 229, 230, 234, 236, 237, 240, 241.

/---\

8.24. Licença Sanitária Estadual ou Municipal do domicílio ou sede da licitante;

8.25. Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia – CRF, para os itens:

84, 85, 102, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200,
205, 206, 207, 231.

8.26. Para os itens em que previsto o registro na ANVISA, deverá ser apresentada cópia do

certificado de registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA ou de sua publicação no

Diário Oficial da União ou o espelho do registro do produto disponibilizado no site da ANVISA
(arts. 12 e 25 da Lei Federal nc’ 6.360/1976; artigos 7'’ e 8c’ do Decreto Federal n'’ 8.077/2013; art.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes,pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.qov.br
Página 1 113



1 1P: b

J:: p
Ass

c/.
Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n'’ 55/2025

1ip13 pu

5'’ da Portaria do Ministério da Saúde n.'’ 2.814/1998). Caso o produto cotado seja dispensado

do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o proponente
deve apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro.

8.27. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação

complementar :

8.27,1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação

de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.

4'’, inciso Xl, 21, inciso I e 42, $$2Q a 6'> da Lei n. 5.764, de 1971 ;
+Pu\\

8.27.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

8.27.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados

necessários à execução contratual;

8.27.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.27.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executarão o contrato; e

8.27.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)

regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de

convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença

dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.27.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112

da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi

exigida pelo órgão fiscalizador.

Os

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 351.370,62 (trezentos e cinquenta e um

mil, trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), conforme custos unitários apostos na
tabela acima.

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados

ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato
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que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações

(art. 75 e seguintes do Decreto Municipal n'’ 034/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de

fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a

execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput
do art. 124 da Lei nCJ 14.133. de 2021 :

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais

ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços
registrados;

a\

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos

para a contratação.

10. ANÁLISE DE RISCOS.

10.1. A análise de riscos é dispensada nos termos do art. 7'’, § 7'’, do Decreto Municipal n.c’

031/2023, e do art. 2'’, § 2'’, do Decreto Municipal n.'’ 042/2023, com base na seguinte hipótese:

( ) I - nas hipóteses dos incisos l (valor), II (valor), III (licitação deserta ou fracassada), VII
(casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação
da ordem), VIII (emergência e calamidade pública) do art. 75 e do § 7'’ do art. 90 (remanescente
de obra), ambos da Lei n'’ 14.133, de 1'’ de abril de 2021 ;

in\

( ) III - contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade
do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico
preliminar e análise de risco, o que deverá ser devidamente justificado no documento de
formalização da demanda;

( x ) IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou
baixa complexidade.

10.1.1. O presente processo licitatório possui objeto de baixa complexidade, tendo em
vista se tratar de simples aquisição, de modo que, embora será a contratação precedida de
Estudo Técnico Preliminar, dispensa-se a elaboração da Análise de Riscos, nos termos do

inciso IV do §7'’ do supracitado dispositivo legal.
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11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
&6

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos

consignados no Orçamento Geral do Município de Mercedes.

11.2, A contratação será atendida pela seguinte dotação :

02.007.10.301.0006.2025 – Gestão das Unidades de Atenção Básica
Elemento de despesa: 333903036
Fonte de recurso: 000, 505, 1494

'+b\ 12. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO

12.1. Quanto à participação de empresas reunidas em consórcio, o artigo 15 da Lei n')
14.133/2021 permite a vedação, desde que devidamente justificada no processo licitatório.

12.2. Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da União – TCU - entende que o juízo acerca da
admissão ou não de empresas consorciadas na licitação dependerá de cada caso concreto.
Isto porque a formação de consórcio tanto pode se prestar a fomentar a concorrência
(consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto
a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si).

12.3. Compulsamos diversos julgados daquela Corte de Contas a respeito desse tema,
notadamente os Acórdãos n'’ 22/2003 – Plenário; n'’ 1.094/2004 – Plenário e n'’ 2.295/2005 –
Plenário, os quais, invariavelmente, chegam às seguintes conclusões que servem de norte
para a presente contratação :

1. A escolha no sentido de admitir, ou não, a participação de empresas organizadas em consórcio
deve ser verificada caso a caso;/'’\

2. Tratando-se de objeto de pequeno vulto financeiro e baixa complexidade, a formação de
consórcio pode ensejar redução no caráter competitivo, pois facilitaria que empresas, que
seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da licitação;

3. A participação de consórcios, dada a transitoriedade que Ihe é peculiar, mostra-se mais
apropriada para a consecução de objeto certo e determinado no tempo, que envolva alta
complexidade técnica e grande vulto financeiro, de forma que as empresas, isoladamente,
não teriam capacidade técnica de executá-lo, a exemplo das grandes obras que demandam
tecnologia sofisticada e restrita.

12.4. Diante de todo o exposto, optamos pela não permissão de participação de empresas
reunidas em consórcio, consoante os motivos a seguir expostos:
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1. O objeto da presente contratação não envolve bens e serviços de alta complexidade técnica
nem apresenta grande vulto financeiro;

2. Deve-se primar, no presente caso, pela ampla competitividade como forma de garantir a
aquisição pretendida e a admissão de empresas em consórcio, dada a simplicidade do objeto,
poderá cercear a concorrência;

3. A vedação quanto à participação de consórcio de empresas na presente contratação não
limitará a competitividade, pois o objeto consiste na aquisição de serviços comuns, não
sendo apropriada a exigência de formação de consórcio para essa finalidade;’--'\

4. Uma análise preliminar do mercado permite supor que as empresas do ramo conseguem
fornecer o objeto do presente termo, sem a necessidade de formação de consórcio.

Mercedes, 12 de março de 2025.

Nilma Eger
Assistente Administrativa

'+\,
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ANEXO II
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Aquisição de material hospitalar para utilização nas unidades de saúde do
Município de Mercedes.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do Processo Administrativo: xx/2025 .

Área Requisitante: Secretaria de Saúde
1l-\ Conforme a Lei n'’ 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e

analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização
da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções
identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de

contratação .

Neste sentido, o presente documento contempla estudos para a contratação de solução que
atenderá à necessidade especificada no documento de formalização da demanda anexo, e tem por
finalidade estudá-la detalhadamente e identificar a melhor solução existente no mercado para

supri-la, em conformidade com as normas e princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § l'’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133,
de 2021)

Descreva a sua necessidade:
PH-\

A aquisição de materiais hospitalares para o Centro de Saúde de Mercedes é imprescindível para
assegurar o atendimento contínuo, eficiente e de qualidade à população. Sob a perspectiva do

interesse público, a carência desses insumos compromete a realização de procedimentos básicos e
especializados, prejudicando o bem-estar da comunidade, especialmente de pacientes em situação
de vulnerabilidade. A disponibilização de materiais adequados permitirá: Atendimento seguro e

efetivo para pacientes que necessitam de serviços médicos, evitando interrupções nos
tratamentos; Redução do risco de complicações de saúde por falta de materiais essenciais, como
luvas, seringas, equipamentos de proteção individual; Proporcionar um ambiente acolhedor e
funcional para pacientes e profissionais, promovendo conforto e confiança no sistema público
de saúde; Manter o pleno funcionamento do centro de saúde, garantindo que os profissionais
disponham dos insumos necessários para realizar atendimentos com agilidade e precisão. Isso
permite evitar atrasos, reduzir o tempo de espera dos pacientes e otimizar os recursos

disponíveis, contribuindo diretamente para o atendimento rápido e eficiente das demandas da
população.
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2. ALINHAMENTO COM PCA

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administração (inciso 11 do § l'’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133, de 2021).

Fica dispensado o plano de contratações anual para os exercícios de 2024 e 2025,
conforme decreto municipal 215/2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução,
prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (inciso III do § l'’ do art. 18 da Lei n'’

14.133, de 2021).

Descreva os requisitos da contratação:
- Entrega do objeto deverá ser com prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis;

- Os materiais devem ser entregues em embalagens originais contendo a data e número do lote de
fabricação e prazo de validade;

- Os insumos devem atender aos padrões técnicos estabelecidos pelas normas sanitárias e
regulamentações aplicáveis, garantindo segurança e eficácia em seu uso;

- É indispensável que o fornecimento seja realizado dentro de prazos compatíveis com a urgência
das demandas do centro de saúde, evitando a interrupção nos atendimentos;

- A entrega deverá ser realizada no centro de saúde de Mercedes, sito à rua Dr. Osvaldo Cruz, n'’

707, em horário de expediente de funcionamento da unidade, ou seja, das 7h 30 às llh30 e das
13h às 17h, sempre acompanhada por uma das enfermeiras ou dentista.

- Não será exigida garantia de execução contratual por se tratar de itens de prioridade baixa e com
valor baixo.

- O item 165 (Sonda Uretral n'’ 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de
PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa), deve ser da marca Embramed.
O paciente que faz uso da mesma tem laudo médico, indicando esta, pois as outras dão alergia e
não podem ser usadas por ele.

4. – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS

Fundamentação: Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das
memórias de cálculo e dos documentos que Ihes dão suporte, que considerem
interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso
IV do § l'’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133, de 2021). A classificação dos bens e serviços, se

comuns ou especiais, define a modalidade da licitação e o prazo de publicação do edital. A
classificação do fornecimento em contínuo e não contínuo, por seu turno, define as regras
aplicáveis a vigência da contratação.
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Indique os quantitativos:

Iteml Objeto Unidadel

cx
Quantidade

45
1

1(c
lrn aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica.1
:rnbalada individualmente, caixa com 100 unidades.
t

[rifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica el

lpirogênica. Embalada individualmente, caixa com 1001
lnidades.

MuI 1
>om bisel trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril,1
ltóxica e apirogênica. Embalada individualmente. Caixa comI
100 unidades.

2
cx 11

.pq.

3
cx 22

4 t nado
1m aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e apirogênica.1

IEmbalada individualmente, caixa com 100 unidades.
t

Irifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica el

irogênica. Embalada individualmente, caixa com100 unidades
L el

trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica el

japirogênica. Embalada individualmente, caixa com100 unidades
t el

brifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e
hpirogênica. Embalada individualmente, caixa com 1001

Unidades
L el

trifacetado em aço inoxidável, siliconada, estéril, atóxica e
individualmente, caixa com 100

cx 17

26

17

45

5
cx

cx

cx

6

#n\

8
cx 5

lpirogênica. Embalada
nidades

9
cx 18

10

e

a el UNID
;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapi;

jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na vei
;onstituído de agulha siliconada com bisel biangulado
rifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex,1

jprotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock
lcodificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparentel

trama da câmara de refluxo com micro estrias. 14(3 2, calibrel
10,8mm, comprimento : 1,9cm, cor laranja.
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.Id'

Iteml Objeto Unidadel

UNID

Quantidade

15a c

;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapi
jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na vei
>onstituído de agulha siliconada com bisel biangulado el

rifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex
>rotetor do conjunto agulha/çateter, conector luer

,alibre o,8mm, comprimento: 1,9çm, cor cinza.
a c

;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia

brotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer loc:

;odificado em cores, câmara de refluxo em plástico.
a c

jconfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapial
intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia.1

IConstituído de agulha siliconada com bisel biangulado el

:rifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconado flex,1
jprotetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lockl
lcodificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparentl
le trama da câmara de refluxo com micro estrias. 20 G 1 1/4.

Écalibre 0,8mm, comprimento: 1,9cm, cor lilás.
a c

jconfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapial
jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia.
IConstituído de agulha siliconada com bisel biangulado el

:rifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizadol
Dex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer Ioc:
;odificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparentel
trama da câmara de refluxo com micro estrias. 22 G 1. calibrel

1,8mm, comprimento: 1,9cm, cor azul
a 1

;onfeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapi.
jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia.

jintravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia.
IConstituível de agulha siliconada com bisel biangulado el

rifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex,1

;odificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente
trama da câmara de refluxo com micro estrias. 16 G 3/4.

[Constituído de agulha siliconada com bisel biangulado e
:rifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizadol

loc

,eq\

12
UNID 150

13
UNID 1.200

lln•\

14 UNID 3.700

15 UNID 3.500
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/1) • ;

Iteml Objeto Unidadel Quantidade

e loc:

lcodificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparentel
trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24 G 3/4,1

,alibre o,8mm, comprimento : 1,9cm, cor amarela.
r x
)stéril confeccionado em teflon radiopaco, atóxico e flexível,
)om câmara de refluxo e dispositivo tipo luer codificado po:

jcores e fio guia (mandril); o cateter deve estar dentro de uma
agulha oca e biselada com formato anatômico, orifícios par:
utura, fecho de segurança automático e superfíci
lntidcrrapante e deve ter um invólucro plástico de proteÇão paral

não contaminaÇão antes do procedimento. Permite segural
>onexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e garantel

Êperfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como margeml
)xtra de segurança e fixação, intracath adulto com estiletel
16gx12 in, indicado na terapia venosa central, em infusões del

Imédia e longa duração em pacientes críticos. N'’ 16x12 inI

kl.7mmx30,5cm). Registro no MS/ANVISA vencimentol
mínimo 1 ano.

a

:mbalagem deve conter:CONTÉM:
1 - CATÉTER EM POLIURETANO DUPLO LÚMEN 07FR xl
,O CM

11 - AGULHA INTRODUTORA 18 G x 07 CM

11 - FIO GUIA METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL COM
'ÚCLEO EM NITINOL O,032" COM PONTA MACIA

1 - DILAT,4DOR DE VEIA 08FR x 10 CM
1 - ALETA DE SUTURA MÓVEL COM TRAVA

c r

Étrifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exçlusivol
ispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeití

;onexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,1
jconector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexãol
jcom seringas ou equipo de bico macho e seringas ou
.ispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado

jindividualmente em papel grau cirúrgico, constando
:xternamente os dados de identificação e procedência,

fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril,
.pirogênico e descartável.

16
UNID 3

n\

17
UNID 5

a\

18
UNID 50
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Iteml Objeto Unidadei

UNID

Quantidade

450
19

r r
trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivol
ispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeital

;onexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,
,onector luer- lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexãol
;om seringas ou equipo de bico macho e seringas oul

lispositivos luer- lok, esterilizado a oxido de etileno, embaladol
jindividualmente em papel grau cirúrgico, constandol
lxternamente os dados de identificação e procedência,1
=abricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril,

irogênico e descartável.

Mc ip r isel
trifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusivol
.ispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeit;

jconexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,1
;onector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexãol
;om seringas ou equipo de bico macho e seringas oul
ispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embaladol

jindividualmente em papel grau cirúrgico, constandol

:xternamente os dados de identificação e procedência,
’abricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril,1

irogênico e descartável.

Tgcalp r
[rifacetado, com asas leves flexíveis dotadas de um exclusiv

lispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeital
)onexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente,1
,onector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexãol
,om seringas ou equipo de bico macho e seringas oul

ispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embaladol
jindividualmente em papel grau cirúrgico, constandol
:xternamente os dados de identificação e procedência.

fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Estéril,
irogênico e descartável.

s cartável.1

Imbalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme
lástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com
barafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas:
boliestireno cristal. Embalado individualmente em papel grau
,irúrgico e filme plástico.

/+\,

20
UNID 500

21 UNID 200

a\

22
UNID 450
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C+P q

Iteml Objeto Unidadel

UNID

Quantidade

600
23

s t

IDescartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgicol
filme plástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido,

;om parafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas:
loliestireno cristal. Embalado individualmente em papel graul

,irúrgico e filme ]Nástico.
:spéculo Vaginal Tamanho G; Lubrificado. Estéril. Descartável.1

IEmbalado individualmente em papel grau cirúrgico e filmel
llástico; instrumental atóxico, transparente/translúcido, com

barafuso (borboleta) acoplado; Matéria prima valvas:1
loliestireno cristal. Embalado individualmente em papel graul
irúrgjco e filme plástico.

o Mos,[
1100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez el

,bsorção. Não causa irritação dérmica; produto de qualidade.

o &el; 70cm x 50 metros,1
1100% celulose, 100% branco, Possui excelente alvura, maciez el

.bsorção. Não causa irritação dérmica; Droduto de qualidade.

) Mr,
jembalado individualmente em filme plástico transparente el

lcolocado em pacotes plásticos com dados do produto, contendo[
.e 40 a 50 unidades no pacote, constando os dados del

lidentificação, procedência, n'’ do lote, data de fabricação.
) formato

;onvencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas,1
,spessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindoi

lproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura;
,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades,
,onstando os dados de identificação, procedência, n'’ do lote,}
,ata de fabricação.

a e

lplástico especial, resistente e atóxico, anti-alergênico
lpirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em V, com

lbordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadasl
lara evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema del

:ravamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável.1
:mbalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno,

jcom abertura tipo pétala.

'n\. 24
UNID 80

25
UNID 120

100

40

26
UNID

PCT
27

À\ 28
PCT 70

29
UNID 3
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Iteml Objeto Unidade

UNID

Quantidade

5
30

e o
,alidade 60 meses.
r
:onfeccionado em PVC. Embalada individualmente em

:mbalagem de PVC.Atóxico, não-pirogênico, de uso único el
:sterilizado Dor óxido de Etileno. Validade de 5 anos.

r c

ÉGarna, embalado individualmente em saco plástico, constandol
>xternamente os dados de identificação, procedência, marca,1

lata de fabricação e validade, modo de usar e isenção de registrol
lo MS. Atóxico, apirogênico e descartável.

IFiltro HME antibacteriano e anv
ima camada de mídia impregnada com sal higroscópico a basel
le cloreto de cálcio. Resistência em baixa respiração: 100pa,

jsaída de umidade 32mgH20/L, capacidade de filtraÇãol
lbacteriana: BFE 99,999%, capacidade de filtração viral VFEI
'9,999%. Conexão 22M/15F-22F/15M, traqueia corrugada 15
:m (cuff 15F), volume corrente 150-1500ml, espaço mortol
.Omi, peso 25g, tempo de uso recomendado 24h.

r pamento desenvolvidol
jpara atividades de umidincação gerados por passagem del

IOxigênio ou Ar
acientes

31
UNID 10

32
UNID 70

33
UNID 10

34
UNID 20

Comprimido medicinal. Utilizado par:
que necessitam umidificar vias aéreas, evitandol

essecamento da laringe. Tampa em nylon conform
:specificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste dasl

fartÍculas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo el
rnáxlmo . Il

s mo estéril

le uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipol
lsilicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médicol
hard uso Único. Constituído por conector proximal, tubol
;ondutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balãol
iloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo devel

[conter: número da ml, tamanho do paciente e volume del
Inchimento. Deve ser esterilizada. embalada individualmente e

fronta Dara uso. Deve possuir regjstro no ministério da saúde.

Wscara laríngmr
le uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo

}silicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau médio

35
UNID 2

36
UNID 2

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 – Mercedes - PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Página 1 125



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n'’ 55/2025

ij/F

Iteml Objeto Unidadel Quantidade

) )

>ondutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balãol
'iloto. tubo de enchimento e linha de referência. No tubo devel

,onter: número da ml, tamanho do paciente e volume del

Inchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente el

lronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde
s r

le uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipol
lsilicone scm látex. Constituído por conector proximal, tubol
jcondutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balãl

iloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo devel

jconter: número da ml, tamanho do paciente e volume del
enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente el

'ronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde.

IMáscara larínge

Ide uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipol
jsilicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau.1

[Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubol
jcondutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balãol
'iloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo devel

jconter: número da ml, tamanho do paciente e volume del

jenchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente el

'ronta para uso. Deve possuir regjstro no ministério da saúde.

@seara laríngea descartáv r
Ide uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipol
jsilicone sem látex ou PVC atóxico, transparente de grau.1

IMédico para uso único. Constituído por conector proximal, tubol
jcondutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balãol
fpiloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve
;onter: número da ml, tamanho do paciente e volume de
:nchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e
»ronta para uso. Deve possuir regjstro no ministério da saúde.

IFluxnletro demo
jcromado, bilha curta, cápsula e bilha em vidro, escala de 0 a
151/m a uma pressão de 3,5 Kgf/cm3, esfera de inos, botão del

;ontrole de fluxo fixado com parafuso permitindo fácil
jmanutenção, sistema de vedação tipo agulha, evitando

azamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT.

r\ 37
UNID 2

38
UNID 2

7-\ 39 UNID 2

40 UNID 5

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719,373/0001-23

www.mercedes.pr.qov.br
Página 1 126



IE%111 Município de Mercedes
41 !%

rr)+ :1 ;: Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n' 33/2025
Processo Licitatório n'’ 55/2025

1P•

/F)

Iteml Objeto Unidade

UNID

Quantidade

30
41

( m

reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elásticol
rjustável para fixação, válvula unidirecional com conexãol
lerfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e semI

:scape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede del
joxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m del
;omDrimento .
r com

reservatório tipo bag, reutilizável em silicone, com elásticol
jajustável para fixação, válvula unidireçional com conexãol
lerfeita com a máscara e reservatório. De fácil manuseio e semI

:scape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de
lxigênio e ar comprimido. Extensão de PVC com 2 a 2,10 m del
omDrimento .

@s '
IPediátrica. A máscara para traqueostomia tem a função del

luxiliar na ventilação assistida ao paciente pediátrico com a
.mbiente umidificado ou umidificado e enriquecido cor
lxigênio. É indicada no tratamento de paciente comI

/+5.
42

UNID 7

43
UNID 6

raqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapiaÊ
,o processo de ventilação mecânica. Possui tira de borrachal
intética para a colocação e conector que gira 360c).

:omposição: Policloreto de Vinila (Pvc), Polipropileno (PP) el
lborracha sintética.
s L

,dulto. A máscara para traqueostomia tem a função de auxilial
.a ventilação assistida ao paciente adulto com ar arnbienü
,midificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio.

jindicada no tratamento de paciente com traqueostomia para
lmidificação da traqueia c/ou oxigenoterapia no processo de
’entilação mecânica. Possui tira de borracha sintética para a
,olocação e conector que gira 360'’. Composição: Policloreto de

IVinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética.

e üicinal/Cor Verde, parê
ÊPosto, válvula estabilizadora. Corpo em latão polido e cromado.

olante em termoplástico de alta resistência. Cor e conexões d
:ntrada e saída em conformidade com a norma da ABNT.

[Manômetro com escala em KPA e Kgf/cm2 Isenção de

,/"\,
44

UNID 6

45 UNID 5

jcomponentes em borracha.
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Jf Iteml Objeto Unidadel

UNID
Quantidade

10
46 r Metro

le dedo portátil projetado para medir a saturação de oxigênio nol
iangue arterial (Sp02) e a pulsação em adultos e crianças del
=orma não invasiva . O equipamento é projetado para dedosl

lntre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação.
Principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado
Funciona com as unhas pintadas - Super leve - Tela Colorid;
IOLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona)1
IPrincipais especificações: Peso: 45 gramas Dimensões doI
broduto: 67.5 x 38 x 25 mm Auto-Desligamento: Na presençi
lo dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição:1

:onínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resoluçãol
le Sp02: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do

ISp02: De 70% à 100%, A 2%; Menos de 70% não él

:specificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 2501

bPM; resolução de 1 BPM Acurárcia da pulsação: & 1 bpm oul

1%, o que for maior Consumo de bateria: 18 horas em brilhol

rOL
IE ADULTO. Oxímetro de pulso portátil de mesa. Parâmetros:1
On+zv«nn AXn JA n = r : An : A / Of \ n \ n 1 AA + : Â nun nan run = = =

odo 1

ncia d9 )

in\

47
UNID 2

pulso (FP) e Intensidade do sinal da freqüência de pulso (índicel
le perfusão). Modo de operação: Contínuo. Características:1

lisplay LCD com Back light Medição e apresentação
simultânea do valor de Sp02, forma de onda plestimográfica,
'reqüência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de
>ulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU-l
.dulto/Pediátrico; NEO - Neonatal. Desligamento automáticol
bara economia de energia após 10 minutos ociosos. Possuil
Tánco e tabela de tendência de Sp02 e FP. Capacidade del

,rmazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarmel
isual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimol

Épara todos parâmetros, comunicação com computador.
IClassificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste doI

olume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med,1

IAlta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas ’'AA" com
:empo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MHI
;om autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos del

joperação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor

,’-\
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i ea
.mplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente;
,larme desligado; Armazenamento de dados; Identificação doI
'aciente; Tipo de paciente; Sp02. Faixa de Medida: 0 a 100%.

Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão oul

lrecisão: 70 a 100%: ü2% (Adulto e Pediátrico), ü3%
eonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulsol

:FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa de alarme: 0 a 300
lbpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ü2 bpm. Tempol

le resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável
ISp02 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um)1
IManual do usuário português.

e hs pelo
iNMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso del

Imedição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre,
bnemória da última medição, desligamento automático,1
lindicador de bateria fraca.

e n
[Maxima E Minima, Função máxima e mínima, Visor de cristal
llíquido (LCD), Função '’C ')F.
r o

:special para Raio X, não há necessidade de retirar do paciente.1
lça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylonl

Ide 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50 mm emI

0 1

jrevestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal
jpara análise do pulso carotídeo e abertura para palpação el

Kentilação da nuca
o

Ion

48
UNID 20

49 UNID

UNID

9

550

UNID 2

apoio mentoniano para reduzit
hbovimentos, confeccionado em plástico flexível estofado na
lbordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho del

Pelcro. Cor branca, tamanho pequeno, c/ 10,5cm de altura el

jcircunferência de 33 a 37cm.
o

UNID 2

53 apoio mentoniano para reduzit
lovimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nas

.ordas, almofada sobre o esterno, ajustes de altura e fecho de
elcro. Cor branca, tamanho médio com 12cm de altura e

jcircunferência de 37 á 40 cm.

UNID 2
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2
54 :olar Cervical G com apoio mentoniano para reduzit

Imovimentos, confeccionado em plástico flexível estofado nasl
lbordas, almofada sobre o esterno, ajustes d e altura e fecho del

elcro. Cor branca, tamanho grande, com 13,5cm de altura el
ircunferência de 40 á 44 cm.

r o

llmobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espumal
jinjetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça el

Legião cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo,
jcom pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;1
=amanho: Adulto . Validade Indeterrninada.

[r
)mbalada individualmente - Caixa com 100 unidades.

r r
!mbalada individualmente - Caixa com 100 unidades.

a Ix
3rnbalagem com 150 folhas. Tipo bloco, compatível com

IGenerai Medtech
'ala de papelão média c/ 10 unid; 50x20cm

UNID

55
PAR 6

,n\

56

57

58

59

cx

cx

PCT

3

2

12

5UNID

60 -ala de papelão grande c/ 10 unid; 70x20cm L

t b em

;ilicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizações emI

lutoclave, para uso geral incluindo transporte de gases, fluidos
iversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.
t io
1m silicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizaçõesl
Im autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases,1

Ifluidos diversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.
t do

jem silicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizaçõesl
jem autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases,

luidos diversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.
1 io

em silicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizações
)m autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases,

jnuidos diversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.

ROLO 1

,a\

ROLO 1

63
ROLO 1

64
ROLO 1
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Iteml Objeto Unidadel

ROLO

Quantidade

1
65

a o

3m silicone translucido, atoxicos e resistentes a esterilizaçõesl
>m autoclave, para uso geral incluindo transporte de gases,1

luidos diversos, oxigenio, ar, aspiração, drenagem e sucção.
}arrote em tiras, de 2,5x46cm, confeccionado em borrachal

lsintética, pacote corn 100 unidades.

1
66

PCT

UNID

4

10
'+5, 67

68 :adarço para fixação do tubo oro-traqueal (TOT): cadarço parê

bxação do TOT, 100% algodão, na cor branca, tubular, comI
:rama trançada de aproximadamente 8mm de largura e 2,5mm
É esDessura. Em rolo com no mínimo 10 metros.

r Br

Igrau médico flexível e transparente com filete radiopaco, nol
llado proximal possui uma ponta arredondada e vários orifíciosl
.lternados com acabamento suave e no lado distal possui um
lxtremidade de conexão longamente biselada facilitando a}

Irenagem. CONECTOR - Em Polietileno com adaptaçãol
lpropriada. Apresentação: São embalados individualmente em
lapel grau cirúrgjco.

e r
pvc grau médico flexível e transparente com filete radiopaco,1

Ino lado proximal possui uma ponta arredondada e váriosi
)rifícios alternados com acabamento suave e no lado distal

>ossui uma extremidade de conexão longamente biselada
'acilitando a drenagem. CONECTOR - Em Polietileno col
.daptação apropriada. Apresentação: São embalados

lindividualmente em DaDel grau cirÚrgjco.

Iico estéril, calibrer
lsilicone, com linha radiopaca em toda extensão, conecto.

bniversal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada,1
jindicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural el

.renagem em geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme
let-pe, constando externamente dados de identificação,
>rocedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e

o regjstro no Ministério da saúde.
t M
,entilatório. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo
Iho de Murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura

ROLO 4

69
UNID 3

70
UNID 3

n\

71
UNID 1

72
UNID 4
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

r i.

[Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico,1
japirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel
Fau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido del

tileno. Validade: 5 anos após a data de esterilização. Registrol
.a ANVISA.
-ubo endotraqueal; tam 5.5 c/Balonete. Em PVC com silicon€

:termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume,1
llinha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática,
lrifício Mun>ID’, estéril, para intubação oral e nasal
i cone
:termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume,
llinha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática,
»rifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal

c one
l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume,l
linha radiopaça contínua, extremidade retraída atraumática,

rifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal
-ubo endotraqueal; tam 7.0 c/Balonete. Em PVC com silicon€

l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume.
linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática,
[orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal
-ubo endotraqueal; tam 7.5 c/Balonete. Em PVC com silicoã

l(terrnossensível), com balão de baixa pressão e alto volume,1
jlinha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática,
lrifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal
-ubo endotraqueal; tam 8.0 c/Balonete. Em PVC com silicon€

(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume,
jlinha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática,

rifício Murpbr r, estéril, para intubação oral e nasal
-ubo endotraqueal; tam 8.5 c/Balonete. Em PVC com silicon€

l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume,
linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática,
rifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal
t cone

l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume,
linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática,

jorifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal

n\
UNID 3

UNID 3

UNID 3

76 UNID 6

77 UNID 6

,'n~\

78 UNID 4

79 UNID 2

80 UNID 2
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Iteml Objeto Unidade

UNID

Quantidade

2=a
'’ l(termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume,1

llinha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática,1
lrifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal

s n

'' Polivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulol
bara identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexívell

ransparente com 1,20 m, com espiral, pinça paral
}strangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA -1
lm Polietileno, com duas ou três saídas e alça para fixação com
,00 m de comprimento. Apresentação: São embaladosl

jindividualmente em papel grau cirúrgico com esterilização
'xido de etileno.

s tr

"’ IPolivinil (PVC) transparente, atóxico, graduado e com rótulol
lara identificação do paciente; - EXTENSÃO - em PVC flexíve

ransparente com 1,20 m, com espiral, pinça par:
:strangulamento e conector na extremidade do tubo; - TAMPA
1m Polietileno, com duas ou três saídas e alÇa para fixação comI
,00 m de comprimento. Apresentação: São embaladosl

jindividualmente em papel grau cirúrgico com esterilização a
'xido de etileno.

t

plástico com ampola de vidro nutriente e tira de papel
jimpregnado com suspensão de esporos secos de Bacillusl
IStearothermophillus – ATC 7953; caixa com 10 unidades, peso}
Ê30g, garantia 1 ano.

il=mm
;sterilização: tempo, temperatura e vapor. Para Auto-Clave.
IPacote c/250 Unidades;

86 J
'’'’ [Pacote c/ 30 unidades. O Pacote Teste Bowie & Dick 1233 é

jcomposto por uma folha impregnada com um indicador químicol
jsensível, posicionada após várias camadas de papel cartãol

}oroso e espuma. Padrão de teste Bowie & Dick 4 kg de acordol
30m ISO 11140 parte 5. Registro na ANVISA: não é
;onsiderado produto para saúde, segundo esta agência. O teste

IBo\vie & Dick detecta a presença de ar residual e falhas no
lfuncionamento da bomba de vácuo, bem como avalia

UNID 2

UNID 2

cx 70

PCT

PCT

50

6
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

Mr c

[emoÇão do ar em esterilizadores de remoção dinâmica de ar del
132 - 134'’C. O pacote é composto por uma folha teste com uml
ndicador químico sem chumbo sensível ao vapor posicionadq
m um bloco de materiais Dorosos em camadas.

a s

;or verde ou azul; validade 5 anos
r r
}unidades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos

Esterilização SMS 40gr 50x50cm 5raps para ern com

87
PCT 30

15

17

14

+\
88

PCT

PCT

ROLO

89
midades, Cor: Verde ou Azul, Validade: 5 anos

a z

)apel grau cirúrgico 70g/m2 +/- 5%) e outra em filme multi-1

llaminado azul (54g/m2 +/- 5%). Registro ANVISA; validade 021
.nos; Drocedência: Brasil

%) ie
bapel grau cirúrgico 70g/m2 +/- 5%) e outra em filme multi
Ilaminado azul (54g/m2 +/- 5%). Registro ANVISA; validade 021
.nos; procedência: Brasil

he a de
bapel grau cirúrgico 70g/m2 +/- 5%) e outra em filme multi
llaminado azul (54g/m2 +/- 5%). Registro ANVISA; validade 021
janos; procedência: Brasil
a bina dc

)apel grau cirúrgico 70g/m2 +/- 5%) e outra em filme multi
llaminado azul (54g/m2 +/- 5%). Registro ANVISA; validade 0:

janos; procedência: Brasil
a r

160 g/m2 utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira
jmicrobiológica e o controle da porosidade para manutenção da
jesterilidade; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes,

epelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; Toda
jembalagem deverá conter o número de lote de fabricação,

Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Cores
Idiferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização.
a r

Lpresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido
'ela ANVISA, dentro do prazo de validade.

90

ROLO 15

ROLO 28

n\ 93 ROLO 25

94
ROLO 3

95
ROLO 2
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Iteml Objeto Unidadel

UNID

Quantidade

1=) 0
jaço e utilizado para cortar anéis e alianças de ouro, aço ou prata,1
lcom disco de corte de 20mm de diâmetro e acionamento doI

.isco de modo manual; Embalada individualmente em plástico,1
;onstando externamente os dados de identificação el

brocedência, procedência nacional. Garantia de fabricação: 101
,nos contra defeitos de fabricação.

c

i1 N' 10 A 17. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-l
.20, Plástica individual, constando os dados de identificação,
lrocedência e rastreabilidade, garantia 10 anos contra defeitosl

[de fabricação, Fabricado de acordo com Padrões Internacionaisl
,e Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.

a inça Kelly Reta 14 cm, Produto Confeccionado em Aço
- '’ IInoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando

's dados de identificação, procedência e rastreabilidade.1

farantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação.

99 pinça Kelly Curva 14 cm, Produto Confeccionado em Aço
” jlnoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constandol

's dados de identificação, procedência e rastreabilidade.
farantia de fabricação: 10 anos contra defeitos de fabricação.

100 IPorta Agulha Mayo negar
--'-’ Hnidade, medindo 14cm. Confeccionada em aço inoxidável de 1

lualidade. Embalado individualmente em plástico, constando
)xternamente os dados de identificação e procedência.1

IProcedência nacional. Garantia de fábrica: 10 anos contral

lefeitos de fabricação. Registro ANVISA
e

IConfeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalageml
lástica individual, constando os dados de identificação,
brocedência e rastreabilidade. Garantia de fabricação: 10 anosl
;ontra defeitos de fabricação

= ceu-Check Active Kit: 1 no
""' ILancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek,1

jcom chip de código, 1 bateria 3V-CR2032 já inserida nol

jmonitor, 1 estojo para transporte, 1 manual de instruções, 1 guia
[ápido de utilização, 1 cartão de garantia.

ao
--’'’ 1(DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco

UNID 5

UNID 8

UNID 8

UNID 5

101
UNID 10

UNID 20

PAR 4
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lternl Objeto Unidadel Quantidade
MOS DREAKE.

104

105

r r

1(DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com brancol
ICMOS DREAKE.

) de 0 a 300
mmHg e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon.
IPera em látex com válvula de purgo de precisão. Fabricadol
;onforme especificações aprovadas pela Portaria doE

IINMETRO/DIMEL n'’ 017 de 07/12/2001. Largura de 18cm el

,omprimento de 35 cm.
e o

brocedimentos de curta duração: serviços de emergência,
jprocedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. OI
jeletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílicol
.ipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloretol
,e prata (AgCI), deve ser auto aderente. Acondicionado em
:mbalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades.

e

jirnunocromatográfico rápido para detecção qualitativa doI

,ormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras del

brina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C el

llinha T

r para o
lparelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (+) aparelhol
'adronizado pelo Consórcio Paraná Saúde.
o mma de

jrolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, oI

lgodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boal
.bsorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisque=

jimpurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, pesol
lliquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.
1 tadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade der
jrepouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;1
Formato: Rolo; Derrnatologicarnente testado; Produto comI
kalidade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm2
a n

jrepouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;
IFormato: Rolo; Derrrratologicamente testado; Produto com

PAR

UNID

3

6

''H'\

106
PCT 50

107
cx 1

/+-\ 108

109

cx

UNID

70

100

110
UNID 800

111
UNID 3.000
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#3

Iteml Objeto

alidade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm2

Unidadel Quantidade

112 t
repouso; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;1

IFormato: Rolo; Derrnatologicarnente testado; Produto comI
alidade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm2
a rgica)

IPacote com 50 unidades 30grs. Deverá apresentar Certificado del

IBoas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro doI
brazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado daI

BNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena del

lesclassificação.
o c

lamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca,1

lbordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura del
lfios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeital
lutilização, embalada individualmente em pacote plásticol
>onstando externamente os dados de identificação el
rocedência. ROLO COM 91 m
o h com

113 fios/cm2 em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 xl

0 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 5001

s o

100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nãol
stéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas facesl

ecobertas com massa adesiva antialérgica a base de borrachal
latural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicadol

jpara diversos usos. Embalado individualmente em rolosl
lniformes com capa protetora em material que garante a

jintegridade do produto. Pré cortado na sua largura nasl
imensões 1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5 cm. Tamanho: 10cm xl
,5m, cor branca, enrolado em carrete.

a ri

iorso de papel crepado, tratado com latices de estirenol
lbutadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a

base de borracha natural e outra face uma fina camad

jimpermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação del

ltaduras, rótulos de soro, identificação de seringas e

UN

UNID 700

'-'\ 113
PCT 12

114
UNID 30

115 PCT 450

'-n\ 116 UNID 90

117
UNID 200
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

( e]

,sterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, co]
lbranca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento,1
,mbalada individualmente em saco plástico. Registro no MS.

INDICADOR,4 PCc
jpara identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave1

1(vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com al

:emperatura e pressão da autoclave, mudando para a co]
marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem.1

.presentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição:1
IPapel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base del
lborracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação.

t o
--' lsubstrato de não-tecido à base de fibras de viscose,

,ortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em

;rianças e idosos. Tamanho: 10 cm x 50cm

a wionada corl
'-- jsubstrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resin

lcrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico.1
IUtilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção del
,ortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos emI

jegiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em
,rianças e idosos. Tamanho: 25mrn x10m

t
--- lsubstrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resin

jacrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico.
IUtilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteÇão del

;ortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em
egiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em
,rianças e idosos. Tamanho: 100MMXIOM

r r

Resistente a Agua, caixa 12 unidades

m M„„ t
ar injetor lateral, Conector Luer slip + capa para frascos qu
jcontenham soluções fotossensíveis

egiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente emI

lcrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico.1

IUtilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de[

resir)

UNID 30

UNID 35

UNID 60

UNID 70

cx

UNID

12

70
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It

52+

Iteml Objeto Unidadel

UNID
Quantidade

5.000
124

orrri

:quipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR
IOTE:IAMENTO. Lanceta perfurante para conexão aol

[ecipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento;1
IFiltro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a N

BR ISO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológicol
1(abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal bacteriológico paral
)reenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão emI

pVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema;
:ontrolador de fluxo, tipo reloginho; Injetor lateral isento del

Êlátex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo;
IConexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua del

180 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até oI

'n\

,Gesso venoso.

=1 ir

lcesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias del

jinfusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, catetet
jintravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conectorl

lluer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelol
'rocesso de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA.

e nada em

----’ jpolipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação
jexterna milimetrada, bico tipo luer lock, com localização}
;entral, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxicol

lsiliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico el

filme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilizaçãoi
,om validade de 05 anos.

e s

- A' bolipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduaçãol
jexterna milimetrada, bico tipo luer lock, com localizaçãol
[central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxicol
iliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico el

ilme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização
;om validade de 05 anos.

t ,„,d, ,m
4 nx/ 1 l• • 1 , 1 r • 1 , , . r • 1 w

olipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação
:xterna milimetrada, bico tipo luer lock, com localização
,entral, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxico

lsiliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e

lfilme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilização

UNID 400

UNID 3.000

/'-',

UNID 3.800

UNID 3.000
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

c

129
r s

>olipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduaçãol
,xterna milimetrada, bico tipo LUER SLIP, com localizaçãol
;entral, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxicol
iliconado, embalada individualmente em papel grau cirúrgico el

ilme termoplástico c/ abertura em pétala, prazo de esterilizaçãol
om validade de 05 anos.

e i

;onfeccionada em polipropileno translúcido transparente,
ltóxiço, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipol

lluer, com localização central, êmbolo com trava, pistão del
lborracha atóxico siliconado, embalada individualmente em
bapel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala,1

lrazo de esterilização com validade de 05 anos.

;io de sutura Catgut CROMADO n'’ 2- 0 com agulha, tipo fio 2-

i, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estéril. Caix
;om 24 unidades.

o MI
1,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0
3m, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades.

o , estéril
;,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0
,m, com curvatura de 3/8’'. Caixa com 24 unidades

o ra

>stéril 4,0 med.45cm de comprimento com agulha triangular de 1
,0 cm, com curvatura de 3/8’'. Caixa com 24 unidades

o c

IMonofilamento; Classe II; Estéril; Não absorvível; Agulha CTI
1/4 Circ. TRG. 3,0 cm/45cm
e sem

)u com gaze; comprimento 35cm; embalado individualmente
)anel grau cirúrgjco. Pacote 1 unidade.

Mc
microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;
IEsterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;
IEspessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo d

8C)mm

rri

UNID 2.500

130
UNID 30

131

132

133

cx

cx

cx

1

4

10

134

135

136

137

cx 6

3

6

500

cx

UNID

UNID
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+p 1:1 n/ Iteml Objeto Unidadel

UNID

Quantidade

350Tn8 c

microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;1

IEsterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;1
mínima de 0,10mm e comprimento mínimo dl,spessura

80mm

t 7t

--’ Imicrotexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;
IEsterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;1

mínima de o,lomm e comprimento mínimo del

UNID 350

''-\\

spessura
8C)mm

ml cirúrgica estéril; 8,0 ; Anatômica; Superfíci€
microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;1

IEsterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;[
IEspessura mínima de o,10mm e comprimento mínimo del

80mm

UNID 30

nl c

microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;1

IEsteriiizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico;1
IEspessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo del

8C)mm

UNID 30

nc
'-’ fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa;

IEmbalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades;
IProduto com qualidade

1 c143 1:".":- T- -'~’::''--'-~-=- -''“:'-. :--’':' -":’ . -: --":: :’»':: -'-’
' --' IFabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa;

IEmbalagem tipo "dispenser box’' contendo 100 unidades;1
IProduto com qualidade

1 ; Não estéril;l
1 '’ fabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa;

IEmbalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades;
IProduto com qualidade

mt c

1"’ IFabricada em látex; Com pó bioabsorvível; Superfície lisa;l

IEmbalagem tipo "dispenser box" contendo 100 unidades;I
IProduto com qualidade

nNit,íli,, p, s,m pó pa„ procedime„to,, a„ti-,lé,gi„,
- --’ IAmbidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril.

omposição: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100

cx 70

n\ cx 200

cx 250

cx 55

cx 20
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Iteml Objeto

t
Unidadel Quantidade

147 L dea,
,mbidestra, Sem pó, Sem látex, Sem proteína, Não estéril.1
:omposiÇão: Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 1001
.nidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.

o r
fechado, esterilizado a óxido de etileno, capacidade 2000 ml,
=abricada em PVC, com escala para medir o fluxo urinário,1
fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, possuil
.ubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo del

.renagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo,1
iltro de ar hidrófobo e suporte para fixação, atóxico el

'pirogênico, descartável, uso individual e por procedimento.
Fmbalado individualmente em papel grau cirúrgico.
s r
:xtensor incluso, comprimento 17 cm, largura 11 cm
;onfeccionado em látex resistente, pacote com 1 unidade

o ica CURTA n'’08,o

rtóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.

o L n'10, composta de tubo deTVU
ltóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.

o c

rtóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.
o c

ltóxiço e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa
ISonda Nasogástriça CURTAr
rtóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa

o r

rtóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa
o c

ltóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.
o c

rtóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.
o PVC,
ltóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.
o c

rtóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.

cx 20

148
UNID 200

149
UNID 100

150
UNID

UNID

UNID

5

8

10

151

152

153

154

155

156

157

UNID

UNID

UNID

10

6

6

7

4

4

5

UNID

UNID

UNID

UNID

158

159
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

4d P V C 9 1[u1]N1 I ][•••H9)

= : : : :1: 9c t :: 1::1:is : 3][1rrp: ! t u b o d e P V 1(1hq••••l 9 UN 1 L)

e de us
lu' jcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos el

,onector corn tampa.
r
I'J jcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos el

,onector com tampa.
r lc

It»q jcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e
;onector com tampa.

m'v
IUJ bomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos el

;onector com tampa.Marca: Embramed
Jr
11)o jcomposto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e

,onector corn tampa.
m1
1u/ jcomposto de tubo de Pvc atóxico flexível, apresenta 2 furos el

,oneçtor com tampa.

leI : 1a; e in t = s; f1 : : 1 1L[]N1i 1 1[•nnqqH)

;onector corn tamDa.
dd
’-’' Idemora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural,

lsiliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra comI

lválvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-51
Icc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois durosl
[laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm d
;omprimento aproximadamente. Embalada individualmente emI
lástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertur.
m Détala. Com regjstro no MS/ANVISA.

o s

- '-’ IEstéril, descartável, confeccionada em borracha natural,1
lsiliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra comI

álvula para enchimento do baIão (capacidade de 5 a 15ml)(5-
10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com doisl

4

30

15

3.000

200

30

UNID
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

( a

jcomprimento aproximadamente. Embalada individualmente emI

lástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertur:
Im Détala. Com regjstro no MS/ANVISA.

r r

IEstéril, descartável, confeccionada em borracha natural,
lsiliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com
Kálvula para enchimento do baIão (capacidade de 5 a 15ml)(5-1
10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com doisl
lduros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm del
;omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
llástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura
1m pétala. Com registro no MS/ANVISA.

o r
,stéril, descartável, confeccionada em borracha natural,
iliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra co:

álvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5
10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com doisl
[uros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de

,omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
Êplástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertural
Em pétala. Com regjstro no MS/ANVISA.

nor
" ’a Idemora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural,

lsiliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra comE

álvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15rnl)(5

UNID 120

UNID 50

UNID 35

10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com doisl

luros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm del

;omprimento aproximadamente. Embalada individualmente emI

lástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertural
1m Détala. Com regjstro no MS/ANVISA.

S 2d

- ' - jdemora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural,
lsiliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra comI

kálvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5
10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com doisl
lduros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de
jcomprimento aproximadamente. Embalada individualmente em

lástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura

UNID 20
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Iteml Objeto

m pétala. Com registro no MS/ANVISA.

Unidadel Quantidade

175 o 2)

lemora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural,1
iliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra comI

álvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml) (5-l
110 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com doisl
luros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm del

;omprimento aproximadamente. Embalada individualmente em
lplástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertural

m pétala. Com registro no MS/ANVISA.
Fonda de moa )s

rutrição enteral C:PL é fabricada em poliuretano, com linh.
[adiopaça na ponta, permitindo uma longa permanência nol
jpaciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do
,ubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui

.arcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com
ílindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubol

facilitando sua introdução. Conector em ’'Y’' dupla via par:
jmaior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico el

Idescartável .
o es

jnutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linh
:adiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência nol

jpaciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro dot
:ubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui
arcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com

,ilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tuboÊ

=acilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via par:
aior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico el

escartável.
0 11

lutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha
adiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no
>aciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do
.ubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui
marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com
,ilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo
=acilitando sua introdução. Conector em "Y’' dupla via par:

UNID 4

'+\

176
UNID 4

177 UNID 5

/ •\\

178 UNID 4
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

Ir
bescartável

179
1 T

lutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linh;
[adiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência nol

baciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro doI

:ubo, digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui
bnarcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável comI
lcilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubol
=acilitando sua introdução. Conector em "Y’' dupla via par:
maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico el

escartável .

0 0

:stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente;1

IDois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacrel
rotetor.

0 0

estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente;1
IDois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacrel
'rotetor.

0 0

)stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente;1

IDois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacrel
brotetor.

no 1

>stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente;
IDois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacrel

rotetor.
o os

:stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente;1
ÊDois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacrel

rotetor.
o r

)stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente;
iDois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre

'rotetor.

o s

>stéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente;1
IDois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre

UNID 12

180
UNID 5.000

181
UNID 2.500

182
UNID 1.800

183
UNID 400

184
UNID 100

185
UNID 60

186 UNID 25
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Iteml

'rotetor.

Objeto Unidadel Quantidade

,rf 187

188

o r
ISistma fechado; Solução de manitol 20% (manitol 200 mg/ml);1

rascos e bolsas de plástico transparente.
o r

ISolução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno
:ransparente; Alça giratória 360c) e retrátil; Lacre de seguranÇal
Imetálico; Um bico com duas entradas.

1,c so;

IDesinfetante de alto nível; Acompanha o sachê Inibidor de
;orrosão; Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos;
'estes REBLAS eficazes; Validade 24 meses; Galão com 5

litros.

Lgua oxigenada 10 vol. 100 ml

UNID

UNID

40

80

189
GL 8

190
UNID 5

191
c

>oncentração de 70' INPM (70% em peso); Álcool para Pele;1

Embalado em frasco almotolia; Validade: 36 meses; Notificado
IRDC 199/06.

k) r parÉ

jsuperfícies fixas. Uso autorizado pela ANVISA/MS em
lestabelecimentos de saúde humana e animal. e tem eficáci
;omprovada contra micro-organismos causadores de infecções

IhOSDitalares embalado em frasco plástico de 1000 ml.
c

IComposição: Carbomer, Glycerin, Methylparaben,
IAminomethy 1 propanol, Alcohol, Menthol e Aqua,
IOrganolépticas: Gel translúcido, e odor característico de álcool,
IElimina 99,9% dos vírus e bactérias.

je

ÉCaracterísticas: Álcool etílico, Dietanolamida de ácido graxo dl

;ôco, Corante Cl 19.140, Ácido cítrico, Amina óxida, Polímero
le celulose, Essência e Água deionizada. Antisséptico tópico,

indicado para antissepsia da pele no pré-operatório.
ienzina Retificmquída; 100%; uso tóp

UNID 300

192
UNID 50

193
UNID 10

194 UNID 15

195
UNID 2

m
limpeza, indicado para lavagem manual ou

a
automática de

GL 6
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Iteml Objeto
a icos
llaboratoriais, além de utensílios em cozinhas, superfícies comol
lpisos, azulejos, mesas e bancadas. PRODUTO SANEANTE

-OTIFICADO NA ANVISA/MS N'’ Galão 5 litros. (Produto
,ugerido Cleanzime tOD)

me

Unidadel Quantidade

UNID 4

198 e oalérgico,
iboa condutibilidade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos,1

jacondicionado em frascos com 1000 gramas, cmbalageml
jconstando os dados de identificação, procedência, Nr do lote,1

.ata de fabricação e validade.

a hrmuladol
)specialmente para profissionais das áreas de saúde e
,limentícia, que necessitam de proteção microbiológic
.dicional para degermação das mãos e braços das equipes

Imédicas e de enfermagem. Galão 5 litros.
a

UNID 10

199
GL 5

200
UNID 3

201
r as e
ligos não-críticos em hospitais, clínicas médicas el

ldontológicas, laboratórios e demais estabelecimentos dI
luxílio à saúde. Frasco 1000ML com

lpulverizador/espuma;Composição: Cloreto de n-alquil dimetill
lbenzil amônio + Cloreto de didecil dimetil amônio, Biguanida,
;onservante, tensoativo e veículo.

a M
em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator quI

garante maior resistência ao produto. Possui identificação del

fabricante, n') do lote, simbologia de infectante posicionada a um
:erço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento
ltravés de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branc;

lleitoso, pacote com 100 unidades.
a d
3m polietileno de baixa densidade linear virgem, fator quel

Igarante maior resistência ao produto. Possui identificação del

Ifabricante, n'’ do lote, simbologia de infectante posicionada a uml
:erço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento
através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca

UNID 50

202
PCT 20

203
PCT 15
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

r a 6 micras,
acote com 100 unidades.

=x M
”u- bm polietileno de baixa densidade linear virgem, fator quel

Igarante maior resistência ao produto. Possui identificação del

fabricante, n'’ do lote, simbologia de infectante posicionada a um
:erço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamentol
ltravés de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branc;

lleitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras,1
>acote com 100 unidades.

it W
-"- bom o,1% do Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um

.gente antimicrobiano com amplo espectro de ação contr:
Imicroorganismos como bactérias, fungos, leveduras
lbiofilme.Frasco de 100 ml.

1 d @
-"" Écomposta por 0,1% de PHMB (polihexanina) 0,1% betaina e

1água Durificada.Frasco com 350 ml
mr te de FRA@

I'tumefação’ de água, que permite que o gel permaneça em su
forma mesmo saturado e absorva exsudatos.Frasco de 85 grm

t (

-"-’ jcromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos
IIgG e IgM para o vírus da Dengue, auxiliando no diagnóstico del

jinfecção primária e secundária pelo vírus;Detecção: após quintl
ia de suspeita de infecção» Amostra: Sangue Total, Soro ou

IPlasma;» Resultados em 10 minutos.Itens inclusos: 25

25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1

PCT 20

30

25

30

4

.ispositivos;
jinstrução de uso.
e UIXA
;romatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno
SI do vírus da dengue;Detecção: do primeiro ao quinto dia de

jsuspeita de infecção;Amostra: Sangue Total, Soro oul
IPlasma;Resultados em 1 0 minutos. Itens inclusos: 251

25 conta-gotas; 1 solução tampão (3ml); 1

209
15

ispositivos;
linstrução de uso.

Z Rápido Covid-19 e r
jimunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígenosl
le S ARS-CoV-2 (COVID-19) Amostra: swab de nasofaringe el

210
10
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

\

minutos) Apresentação : Cassete
a

--- 1- Medição dupla
8 Eletrodos de metal, que passam uma dupla corrente elétrical

jpor todo o corpo
1- 4 eletrodos nos pés que medem os dados dos membrosl
inferiores e 4 na barra de mãos, que medem dos membrosl
superiores

Balança de Bioimpedância com Visor colorido com todos osl

lados de medição
Bluetooth e APP compatíveis com sistemas Android e iOS

[ Registro de altura
1- Percentual de água
[ Taxa muscular esquelética
1- Frequência cardíaca

Relatório de bioimpedância
;ompartilhado
Carregamento via USB Tipo-C

l- Fio retrátil de aproximadamente 1,4m
1- Vidro temperado de alta resistência
1- Memória sem limite de cadastros

Limite de peso de 6 a 180kg, com graduação de 100g-m
--- jsimultaneamente.Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm.Dimensão do

lrifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm.Peso Bruto: 300
. Temperatura máxima de incubação: 60 '’C.Potência: 10

IWatts.Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático.Frequência:
150/60 Hz.Material do gabinete: plástico ABS injetado na co]

branca na parte inferior e transparente na área
uperior.categoria: Esterilização. Registro ANVISA: Isento .

213IFi'

UNID 1

completo podendo se

UNID 2
in\

UNID 8

= L

t ,t
nandril universal

t
--- jcaixa com 10 unidades de 1 ml

5

5
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

2( c

)ompleto de colocação para fácil e seguro procedimentol
:Técnica Pull), Suporte interno desenvolvido para reduzi
lcidentes com retiradas não intencionais, Conexão universal
lara alimentação, Adaptador 90'’ para completo conforto doI

baciente, Linha radiopaca ao longo do tubo, Suporte interno
jradiopaco Pull Peg Kit inclui: Clamp, Agulha de punção,1
ICampo Fenestrado, Fio guia com loop, Bisturi, 2 envelopes del

Igel, lubrificante estéril, Seringa, Instrução de uso Referência:1
IGP-024

o c

’"" lsilicone inflavel com extremidade plana, desenvolvido par;
legurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. únicol
balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácill

jinserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduzl
[isco de úlcera. O anel de retenção de 90'’ permite uma posiçãol
lnatômica da sonda para conforto ao paciente. Refcrência
524ZFB

t

ilicone inflavel com extremidade plana, desenvolvido pard
legurança do paciente. Linha radiopaca ao longo do tubo. únicol
lalão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácill

jinserção e remoção, quando colocado o formato de tubo reduzl
[isco de úlcera. O anel de retenção de 90'’ permite uma posiçãol
lnatômica da sonda para conforto ao paciente. Referência-1

I0524ZFB

Mt t +
--'-" Ide aplicação única, com fita cirurgica microporosa 3 M- Pastilh

IProduzida em algodão hipoalergênico com micro cristais del
uartzo e dióxido de silício

e 1 A
ldesivas de aplicação única, com fita cirurgica microporosa nal

;or Bege 3M - Pastilha produzida em algodão hipoalergênico
;om micro cristais de quartzo e dióxido de silício

o maur ) c

1/ou redondo na cor Bege. Em cartelas plásticas antiaderentel
,om cavidades que facilitam a manipulação, para pronto uso,1

,om boa fixação para todos os tipos de pele. Material esféricol
lara fixação única na pele da orelha. Semente de Mostarda.

+n\

6

3

pn\

100

100

500
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Iteml Objeto Unidadel Quantidade

500=r )
“'’ IBege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidades quel

Ifacilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixação para
:odos os tipos de pele. Material esférico para fixação única n:
»ele da orelha. Semente de Mostarda.

=r irado e/ou PLA@
“'q Iredondo Bege. Em cartelas plásticas antiaderente com cavidadesl

,ue facilitam a manipulação, para pronto uso, com boa fixaçã1
jpara todos os tipos de pele. Material esférico para fixação únical
Ina Dele da orelha. Esferas de Prata.

=r 0,25 x 30
m. caixa com 100 unid.

t
ni

r a

“ ' jcom dificuldades de locomoção. Produzida com materiais de

lrimeira qualidade, altamente resistente, a lona possui tiras del

eforço de 50 mm e 08 alças laterais que facilita o transporte, él

;apaz de suportar de 180 à 200 Kg.É feita de nylon azul e podel
ler lavada e dobrada.Informações Adicionais: Cor: Marinho,1

IProduzida em nylon, Tiras de reforço de 50 mm e 08 alças

llaterais. Altura 1 cm / Largura 180 cm/ Profundidade 70 cm
leso:0,720 k;

={Corda Nr18 Tipo Bombeiro 12mm 50 Metros

500

cx 100

100

20

cx

UNID 5

229
r ão:

IPelícula protetora de poliuretano e papel glassine / Filmel
:ransparente em poliuretano e uma camada protetora del
bolitereftalato de etileno.

t por uma
;amada interna autoadesiva contendo hidrocoloide, poli
isobutileno, convervantes e uma camaa externa de filme del

loliuretano

0 0

lbactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positiva:
jquanto bactérias gram-negativas;Impede a proliferação d.

lbactérias e fungos;
r c

Inoxidável de alta qualidade;

UNID 8

230
UNID 30

231
UNID 30

232
UNID 20
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Iteml Objeto
t

Unidadei Quantidade
L

j 1/ =
'J- jinoxidável; Embalado individualmente.

= inça hatmann jacaré 20 cm, em aço inoxidável

UNID 5

UNID 5

Cspaçador adulto, com encaixe universal - compatível col
lodos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubol

,otalmente transparente para melhor visualização doI
jspray;Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dosel
kotal administrada;

áscaras macias em PVC, com vedação total do ambientel
>xterno; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tubol
na droga; Material 100% livre de BPA.

a xe

todos os broncodilatadores em Spray (bombinha). Tubo
kotalmente transparente para melhor visualização do
jspray;Tratamento antiestático, permitindo a inalação da dose
:otal administrada:

IMáscaras macias em PVC, com vedação total do ambiente
jexterno; Válvula dupla e na máscara máscara, a máxima do tub'

na droga; Material 100% livre de BPA.

UNID 10
/BuK 236

237 UNID 10

a

ICor da lanterna: Preto e verde, Cor da luz: Branco Frio, Tipo del

lfonte de alimentação: bateria, Tipo de luz: led, Número dI

Imodos de mudança de luz: 3, Potência: 1501m, É recarregável;Él
brova d'água.

1 bando
lma formulação especial e um rigoroso procedimento quel

;onsiste em impregnar uniformemente o gesso sobre um tecidol
.ipo tela 100% algodão. Possui lateral com corte sinuoso par:
:vitar desfiamento. Cor: Branco. Atadura não estéril
a

jinHagem: bomba elétrica, desinflagem: automática, método dI

Émedição: oscilométrico, capacidade de memória: 30 medições,
=amanho da braçadeira de 22 a 42 cm, alcance de medição: 0 a
99 mmHg e pulso de 40 a 180 batimentos/min, dimensões do
lroduto: Largura: 12,5cm Altura: 16,5cm Profundidade: 11,8cm

UNID 6
'n\ 238

239
UNID 20

240
UNID 30
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Objeto Unidade Quantidade

garantia de 05 anos

:oncentrador estacionário domiciliar com fluxo de oxigênio
1/min, baixo consumo de energia, alarme e suporte universal d

idificador. Com sistema de rodizios. Voltagem
127V 60Hz.

ixador de tubos e sondas nasais, adesivo hipoalergênico de al
.derência que assegura uma fixação segura e suave na pele
duzindo o risco de reações adversas ou irritações cutâneas

Classificação dos bens/serviços:
( x ) Comuns. ( ) Especiais.

( ) Continuado. ( x ) Não continuado.

Justificativa: Tratam-se de bens/serviços comuns uma vez que cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de
mercado. O fornecimento pretendido não é considerado continuado, uma vez que não se presta a
manutenção da atividade administrativa, não decorrendo de necessidades permanentes ou
prolongadas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (inciso
V do § l'’ do art. 18 da Lei n'’ 14.133, de 2021).

>-x

Identificação das soluções

Descrição da solução (ou cenário)

quisição de materiais hospitalares somente por meio de Consórcio
quisição de materiais hospitalares mediante processo licitatório para complementar
uantidades adquiridas por Consórcio

Análise comparativa de solu

Requisito SoluÇão Sim Não se

Aplica

A Solução encontra-se implantada em 1 Solução 1
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outro órgão ou entidade da Administração
Pública?

SoluÇão atenderá todasA a as

necessidades da Administração

SoluÇão 2

SoluÇão 1

SoluÇão 2

Registro de soluções consideradas inviáveis

A Solução 1 é considerada inviável, principalmente por não atender integralmente às

necessidades existentes. Atualmente, as aquisições realizadas por meio de Consórcio
apresentam valores reduzidos, o que limita a disponibilidade de itens ofertados. Como
resultado, essa modalidade não é capaz de suprir de forma adequada a demanda total da
Administração no cenário atual.

Análise comparativa de custos das soluções viáveis

A Solução 2 é considerada viável, pois atende plenamente a todos os requisitos estabelecidos.
Essa opção assegura que os materiais hospitalares e odontológicos sejam fornecidos em

quantidades adequadas, garantindo o suporte necessário para a realização dos serviços de forma
eficiente e contínua.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que Ihe dão suporte, que poderão
constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a
conclusão da licitação caso (inciso VI do § l'’ do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

Estimativa do valor da contratação

Valor estimado da solução escolhida: R$ 351.370,62 (trezentos e cinquenta e um mil,
trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

Parâmetros utilizados: Para compor a estimativa de mercado, foram realizadas cotações
diretamente com fornecedores para apresentação de orçamentos prévios e em sites na Internet

(conforme planilha de preços).

Metodologia utilizada: Para a composição da pesquisa de preços, foram selecionados os três
orçamentos com valores mais próximos entre si, a fim de garantir uma base de comparação mais
equilibrada e realista. Os demais apresentavam discrepâncias significativas, o que poderia
distorcer a análise de mercado

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
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Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências
relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (inciso VII do § l'’ do
art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

P1:F

P++r r

Descreva a solução como um todo:

A aquisição de materiais hospitalares por meio do processo de licitação proposto tem como
objetivo assegurar a disponibilidade contínua e adequada de insumos para as Unidades de

Saúde do Município de Mercedes. Essa medida busca garantir que os itens necessários sejam
fornecidos em quantidade suficiente e dentro dos padrões de qualidade exigidos, permitindo o
pleno atendimento das demandas da população e a execução eficiente dos serviços de saúde
oferecidos.

8. JUSTIFICATIVAPARAPARCELAMENTO

Fundamentação: Justificativas para o pareelamento ou não da contratação, se aplicável. (Inciso
yIII do § la do art. 18 da lei n'’ 14.133, de 2021).

Justificativa do parcelamento:
O armazenamento dos materiais nas Unidades de Saúde do Município de Mercedes é restrito, não
sendo possível acomodar grandes volumes de itens de uma única vez. O parcelamento da entrega
permite que os materiais sejam recebidos gradualmente, garantindo a disponibilidade contínua
sem comprometer a organização e a segurança do estoque. O parcelamento por item é necessário
devido à limitação de pessoal disponível para realizar cotações constantes de preços para cada
aquisição, conforme a exigência legal. Ao adotar esse modelo, é possível otimizar a gestão dos

processos de compra, respeitar as exigências legais e garantir que os itens sejam adquiridos de
forma mais ágil e eficiente.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. (Inciso IX do
§ l'’ do art. 18 da lei n') 14.133, de 2021).

Descreva os resultados esperados:
Suprir as Unidades de Saúde de Mercedes com os insumos necessários para a realização
ininterrupta de atendimentos, promovendo a eficiência no cuidado à saúde da população.
Proporcionar aos pacientes um serviço de saúde mais seguro, eficaz e humanizado, com
materiais adequados para cada procedimento na área hospitalar. Reduzir desperdícios e
melhorar a gestão dos materiais por meio do parcelamento das entregas e do fornecimento em
quantidades adequadas às necessidades de uso. Assegurar que os insumos adquiridos estejam
em conformidade com as regulamentações vigentes, garantindo segurança para pacientes e
profissionais. Minimizar atrasos e interrupções nas atividades, assegurando que as unidades de

saúde estejam sempre abastecidas com os materiais necessários para atender a demanda de
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forma eficaz. Atender às necessidades da comunidade de forma eficiente e responsável,

promovendo a saúde pública e fortalecendo a confiança no serviço de saúde municipal.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para
fiscalização e gestão contratual (inciso X do § l'’ do art. 18 da lei n'’ 14.133, de 2021).

Descreva as providências prévias:
Não foram identificadas providências prévias.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Inciso Xl do § l'’ do art. 18

da lei n'’ 14.133, de 2021).

Indique as contratações correlatas/interdependentes:
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; (inciso
XI do § l'’ do art. 18 da lei n'’ 14.133, de 2021).

Descreva impactos e medidas:
O aumento na demanda por materiais hospitalares pode resultar em um volume maior de
resíduos, incluindo descartáveis. Para mitigar esse impacto, contamos com a contratação de uma
empresa especializada na coleta e destinação adequada desses resíduos, garantindo o
cumprimento das normas ambientais e a gestão responsável dos materiais descartados.

dn\

13. DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Fundamentação: Nos termos do art. 40, II, da Lei n.'’ 14.133, de 2021, as compras deverão ser

processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. As hipóteses de

utilização do registro de preços constam dos incisos do art. 64 do Decreto Municipal n.'’ 034, de
2023

( x ) Deverá ser adotado o sistema de registro de preços.

( ) Não deverá ser adotado o sistema de registro de preços conforme justificativa.

A adesão a ata de registro de preços será admitida: ( ) Sim ( x ) Não.
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n / 1Fn

Descreva a justificativa para a vedação a adesão a ata de registro de preços (se for o

caso) :

Não será permitida a adesão a ata de registro de preços em razão da capacidade de
gerenciamento do gerenciador, haja vista a reduzida estrutura administrativa do Município de
Mercedes, bem como, porque a contratação pretendida contempla a necessidade de toda a
máquina administrativa.

14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § lc’ do art. 18 da lei n'’ 14.133,
de 2021)

Posicionamento conclusivo :

Os estudos preliminares indicam que a contratação da solução é viável tecnicamente e
demonstra ser fundamentada na necessidade. Com base nisso, declara-se a viabilidade da

contratação proposta.

Classificação: Por fim, considerando as informações levantadas, os responsáveis pela
elaboração entendem que o ETP e o orçamento estimado da contratação devem ser
classificados como não sigilosos, nos termos da Lei n.'’ 12.527/2011 e da Lei n.'’ 14.133/2021.

Município de Mercedes, Estado do Paraná, 10 de março de 2025 .

Adelete Becker

Secretária de Saúde
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ANEXO III

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Município de Mercedes

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria de Saúde

Responsável pela Elaboração do Documento: Jakson Felipe Winkelmann

E-mail: adm.saudemercedes@gmail.com Telefone: (45) 3256-8118

1. Objeto (o que - descrição sucinta):
Aquisição de material hospitalar para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes.

2. Justificativa da necessidade da contratação (descrever a situação de fato que motiva a
contratação, por que o objeto é necessário e como ele vai atender a demanda existente):

A aquisição de materiais hospitalares para o Centro de Saúde de Mercedes é imprescindível para
assegurar o atendimento contínuo, eficiente e de qualidade à população. Sob a perspectiva do interesse
público, a carência desses insumos compromete a realização de procedimentos básicos e
especializados, prejudicando o bem-estar da comunidade, especialmente de pacientes em situação de
vulnerabilidade. A disponibilização de materiais adequados permitirá: Atendimento seguro e efetivo
para pacientes que necessitam de serviços médicos, evitando interrupções nos tratamentos; Redução
do risco de complicações de saúde por falta de materiais essenciais, como luvas, seringas,
equipamentos de proteção individual; Proporcionar um ambiente acolhedor e funcional para
pacientes e profissionais, promovendo conforto e confiança no sistema público de saúde; Manter o
pleno funcionamento do centro de saúde, garantindo que os profissionais disponham dos insumos
necessários para realizar atendimentos com agilidade e precisão. Isso permite evitar atrasos, reduzir
o tempo de espera dos pacientes e otimizar os recursos disponíveis, contribuindo diretamente para o
atendimento rápido e eficiente das demandas da população.

peN\

3. Tipo de item, de acordo com os Sistemas de Catalogação de Material ou de Serviços*,
unidade de fornecimento, quantidade a ser contratada, e valores unitários e totais:

e a
cx01 xiFes inr=\ a7LiiiR

18G biselcânula com
trifacetado em aço inoxidável
siliconada, estéril atóxica e

R$ Totala R$ Unit.
410,859,1345
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apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades.

02 Agulha Descartável 0,45x13
(26G x %), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e
apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades.

397513 cx 11 8

03 Agulha hipodérmica descartável
0,55 x 20 (24G x 3/4), cânula
com bisel trifacetado em aço
inoxidável, siliconada, estéril,
atóxica e apirogênica. Embalada
individualmente. Caixa com 100
unidades,

439811 cx 22 7

04 Agulha Descartável 0,60x25
23(3. cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades.

397507 cx 17 8

/--\

05 Agulha Descartável 0,70x25
(22G x 1), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com100
unidades

397505 cx 26 8

06 t

(22G x 1 %), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

cx 17 8
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apirogênica. Embalada
individualmente, caixa comIC)0
unidades

# r

07 Agulha Descartável 0,80x25
(21G x 1), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e
apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades

397502 cx 45 7

'-n'-\

08 Agulha Descartável 0,80x30
(21G x 1 %), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxiça e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades

397503 cx 5 1

09

10

a

0,36xl,8mm c/100un

cx 18

10

17,87

0,77

321,66

7,70Cateter Intravenoso Periférico
14 G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em
polímero fep radiopaco
siliconizado flex, protetor do

conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em

cores, câmara de refluxo em
plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro

estrias. 14G 2, calibre 0,8mm,

437181 UNID

in\
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comprimento :
laranja.

1,9cm, cor

11 Cateter Intravenoso Periférico
16 G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em
polímero fep radiopaco
siliconizado flex, protetor do
conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em

cores, câmara de refluxo em
plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 16 G 3/4, calibre 0,8mm,

comprimento: 1,9cm, cor cinza.

437 182 UNID 15 1 ,21 18,15

#--\

12 Cateter Intravenoso Periférico
18 G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de

permanência até 48 horas na
veia. Constituível de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em

polímero fep radiopaco
siliconizado flex, protetor do
conjunto agulha/cateter ,
conector luer lock codificado em

cores, câmara de refluxo em
plástico.

437183 UNID 150 0,75 112,50

/P\

13 a

20G de uso único, descartável

1200 0,84 1.008,00
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confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia. Constituído de agulha

siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em
Polímero FEP radiopaco
siliconado flex, protetor do
conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em

cores, câmara de refluxo em

plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 20 G 1 1/4, calibre
0,8mm, comprimento: 1,9cm,
cor lilás.

/'".,

14 Cateter Intravenoso Periférico
22G de uso único, descartável

confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de

permanência até 48 horas na
veia. Constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em
Polímero FEP radiopaco
siliconizado flex, protetor do

conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em
cores, câmara de refluxo em
plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 22 G 1, calibre 0,8mm,
comprimento: 1,9cm, cor azul.

437179 UNID 3700 1

/-n\

hp

15 a

24G de uso único. descartável
confeccionado em polímero

3500 1
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radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia. Constituído de agulha
siliconada com bisel biangulado
e trifacetado, cateter em
Polímero FEP radiopaco
siliconizado flex, protetor do

conjunto agulha/çateter,
conector luer lock codificado em
cores, câmara de refluxo em
plástico transparente e trama da
câmara de refluxo com micro
estrias. 24 G 3/4, calibre 0,8mm,
comprimento : 1 ,9cm, cor
amarela.

fÍ:

a\

16 Intracath Cateter Venoso Central
16G x 12 in (amarelo-adulto),
estéril confeccionado em teflon
radiopaco, atóxico e flexível,
com câmara de refluxo e

dispositivo tipo luer codificado
por cores e fio guia (mandril); o
cateter deve estar dentro de uma

agulha oca e biselada com
formato anatômico, orifícios
para sutura, fecho de segurança
automático e superfície
antiderrapante e deve ter um
invólucro plástico de proteção
para a não contaminação antes

do procedimento. Permite segura
conexão ao equipo, facilita a

identificação do calibre e garante
perfeita proteção para a agulha e
o cateter, bem como margem
extra de segurança e fixação,
intracath adulto com estilete

16gx12 in, indicado na terapia

437290 UNID 3 1

r\
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venosa central, em infusões de

média e longa duração em
pacientes críticos. N'’ 16x12 in
(l.7mmx30,5cm). Registro no
MS/ANVISA vencimento
mínimo 1 ano.

17 Cateter venoso central duplo
lúmen, 07 FR x 20 cm, na
embalagem deve conter:contém:
1 - catéter em poliuretano duplo
lúmen 07fr x 20 cm

1 - agulha introdutora 18 g x 07
cm

1 - fio guia metálico em aço
inoxidável com núcleo em

nitinol 0,032" com ponta macia
1 - dilatador de veia 08fr x 10

cm
1 - aleta de sutura móvel com
trava

437302 UNID 5 7

in\

18 Scalp na 19, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um

exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lok
cônico e rígido, assegurando

perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-lok,
esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em

papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,

437164 UNID 50 0

/+q\
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#& fabricação, lote e esterilização e
registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

19 Sçalp n'’ 21, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um

exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e

transparente, conector luer- lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-
lok, esterilizado a oxido de
etileno, embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e

registro no MS . Estéril,
apirogênico e descartável.

437166 UNID 450 0,39 175,50

f'\

/' x

20 Scalp n' 23, cateter para infusão
intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um

exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-lok,

437167 UNID 500 0,44 220,00
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esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em

papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e

registro no MS. Estéril,
apirogênico e descartável.

/x
21 Scalp n'’ 25, cateter para infusão

intravenosa com agulha de bisel
trifacetado, com asas leves
flexíveis dotadas de um

exclusivo dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura,
perfeita conexão das partes, tubo
de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lok
cônico e rígido, assegurando
perfeita conexão com seringas
ou equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-lok,
esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em

papel grau cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização e

registro no MS. Estéril,
apirogênico e descartável.

437165 UNID 200 0,57 114,00

o\

22 Espéculo Vaginal Tamanho P;
Lubrificado. Estéril.
Descartável. Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas:

479749 UNID 450 1,33 598,50
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poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.

23 Espéculo Vaginal Tamanho M;
Lubrificado. Estéril.
Descartável. Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,

transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas :

poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.

479748 UNID 600 1

in\

24 Espéculo Vaginal Tamanho G;
Lubrificado. Estéril.
Descartável . Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas:
poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.

479747 UNID 80 2

'-0\,

25 Rolo de Papel Lençol para maca
descartável; 50cm x 50 metros,
100% celulose, 100% branco.
Possui excelente alvura, maciez
e absorção. Não causa irritação
dérmica; produto de qualidade.

268855 UNID 120 0

26 o

descartável; 70cm x 50 metros,
100% celulose, 100% branco,

UNID 100 1
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gr:

Possui excelente alvura, maciez
e absorção. Não causa irritação
dérmica; produto de qualidade,

27 Abaixador de língua em plástico
colorido com aroma e sabor,
embalado individualmente em

filme plástico transparente e

colocado em pacotes plásticos
com dados do produto, contendo
de 40 a 50 unidades no pacote,
constando os dados de

identificação, procedência, n'’ do
lote, data de fabricação.

43 1744 PCT 40 4

28 Abaixador de língua (espátula de

madeira), descartável, formato
convencional liso, superfície e
bordas perfeitamente acabadas,

espessura e largura uniforme em
toda a sua extensão, medindo
aproximadamente 14cm de

comprimento; 1,4 cm de largura;
0,5mm de espessura, embalado
em pacote com 100 unidades,
constando os dados de

identificação, procedência, n'’ do
lote, data de fabricação.

348807 PCT 70 6

o\

29 Clamp umbilical, confeccionado
em corpo único com material
plástico especial, resistente e

atóxico, anti-alergênico e
apirogênico, formato e sistema
denteado tipo pinça em V, com
bordas arredondadas não

traumáticas, duplamente
serrilhadas para evitar
vazamentos quando em uso,
apresentando sistema de

447065 UNID 3 0
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da

travamento e lacre definitivo
com fecho plástico inviolável.
Embalado individualmente e

esterilizado em óxido de etileno,
com abertura tipo pétala.

30 s

Seca; Escova com esponja não
impregnados; validade 60 meses.

UNID 5 6

-n\

31 Cateter Nasal de Oxigênio tipo
Óculos Pediátrico -
Confeccionado em PVC.
Embalada individualmente em

embalagem de PVC.Atóxico,
não-pirogênico, de uso único e
esterilizado por óxido de
Etileno. Validade de 5 anos.

282205 UNID 10 1

32 Cateter nasal tipo óculos,
medida única, esterilizado a raio
Gama. embalado
individualmente em saco

plástico, constando
externamente os dados de

identificação, procedência,
marca, data de fabricação e

395230 UNID 70 1

in\

validade, modo de usar e isenção
de registro no MS. Atóxico,
apirogênico e descartável.

33 Filtro HME antibacteriano e

antiviral, produto estéril, contém
uma camada de mídia
impregnada com sal
higroscópico a base de cloreto
de cálcio. Resistência em baixa

respiração: 100pa, saída de
umidade 32mgH20/L,
capacidade de filtração

479617 UNID 10 1
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bacteriana: BFE 99,999%,
capacidade de filtração viral
VFE 99,999%. Conexão
22M/15F-22F/15M, traqueia
corrugada 15 cm (çuff 15F),
volume corrente 150-1500ml,
espaço morto 40ml, peso 25g,
tempo de uso recomendado 24h.

in\,,
34 Umidificador 250ml para

Oxigênio. Equipamento
desenvolvido para atividades de

umidificação gerados por
passagem de Oxigênio ou Ar
Comprimido medicinal.
Utilizado para pacientes que
necessitam urnidificar vias
aéreas, evitando ressecamento da

laringe. Tampa em nylon
conforme especificação; Tubo
com borbulhador para permitir o
arraste das partículas; Copo
translúcido com indicação de
nível mínimo e máximo."

281424 UNID 20 1

d''n'\ 35 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 1. Produto
estéril de uso único. Fabricado
em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau
médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:

número da ml, tamanho do
'aciente e volume de

45 1032 UNID 2 3 M
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enchimento . Deve ser

esterilizada, embalada

individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

ref

r\

J /

36 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 2. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do

tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau
médico para uso único.
Constituído

do

451033 UNID 2 3

por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:
número da ml. tamanho

paciente e

enchimento. Deve ser

esterilizada, embalada
individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde

volume de

'P\

37 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 3. Produto
estéril de uso único. Fabricado

transparente do
sem látex.

451034 UNID 2 2

em borracha,

tipo silicone
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, baIão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:

número da ml, tamanho do
laciente e volume de
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enchimento . Deve ser

esterilizada, embalada
individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

+Ph I

?'

38 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 4. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau.
Médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, baIão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve conter:
número da ml, tamanho do

volume dee

451035 UNID 2 9

Jn\

paciente
enchimento. Deve ser

esterilizada, embalada

individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde./n'\,

39 Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 5. Produto
estéril de uso único. Fabricado
em borracha, transparente do

tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau.

Médico para uso único.
Constituído por

451036 UNID 2 9

conector

proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de

referência. No tubo deve conter:
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ntirnero da ml, tamanho do
deepaciente

enchimento . Deve ser

esterilizada, embalada
individualmente e pronta para

uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

volume

/’

Ô\

f)

40 Fluxômetro de oxigênio
medicinal, na cor verde, corpo
de metal, cromado, bilha curta,

cápsula e bilha em vidro, escala
de 0 a 151/m a uma pressão de

3,5 Kgf/cm3, esfera de inos,
botão de controle de fluxo
fixado com parafuso permitindo
fácil manutenção, sistema de
vedação tipo agulha, evitando
vazamentos, rosca de saída

conforme padrão ABNT.

451856 UNID 5 1

41 Máscara de oxigênio ADULTO
por alta concentração com
reservatório tipo bag, reutilizável
em silicone. com elástico

ajustável para fixação, válvula
unidirecional com conexão

perfeita com a máscara e
reservatório. De fácil manuseio e

escape. Leve e resistente.

454566 UNID 30 1

in\

sem

Deverá possuir extensor para a
rede de oxigênio e ar
comprimido. Extensão de PVC
com 2 a 2, 10 m de comprimento.

42 Máscara de oxigênio INFANTIL
por alta concentração com
reservatório tipo bag, reutilizável
em silicone, com elástico

qjustável para fixação, válvula

454567 UNID 7 1
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unidirecional com conexão

perfeita com a máscara e
reservatório. De fácil manuseio e

sem escape. Leve e resistente.
Deverá possuir extensor para a
rede de oxigênio e ar
comprimido. Extensão de PVC
com 2 a 2,10 m de comprimento.

iB

=\
43 Máscara de oxigênio para

Traqueostomia com Conector
360c) Pediátrica. A máscara para
traqueostomia tem a função de
auxiliar na ventilação assistida
ao paciente pediátrico com ar
ambiente umidificado ou

umidificado e enriquecido com
oxigênio. É indicada no

tratamento de paciente com
traqueostomia para umidificação
da traqueia e/ou oxigenoterapia
no processo de ventilação
mecânica. Possui tira de

borracha sintética para a
colocação e conector que gira
360'’. Composição: Policloreto
de Vinila (PVC), Polipropileno
(PP) e borracha sintética.

454548 UNID 6 7

/-n\

44 Máscara de oxigênio para
Traqueostomia com Conector
360'; Adulto. A máscara para
traqueostomia tem a função de
auxiliar na ventilação assistida

ao paciente adulto com ar
ambiente umidificado ou

umidificado e enriquecido com
oxigênio. É indicada no
tratamento de paciente com
traqueostomia para umidificação

454547 UNID 6 1
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da traqueia c/ou oxigenoterapia
no processo de ventilação
mecânica. Possui tira de

borracha sintética para a

colocação e conector que gira
360c>. Composição: Policloreto
de Vinila (PVC), Polipropileno
(PP) e borracha sintética.

'#-\
45 Regulador de Pressão de

Oxigênio Medicinal/Cor Verde,
para Posto, válvula
estabilizadora. Corpo em latão
polido e cromado. Volante em
termoplástico de alta resistência.
Cor e conexões de entrada e

saída em conformidade com a

norma da ABNT. Manômetro

com escala em KPA e Kgf/cm2
Isenção de componentes em
borracha.

27461 5 UNID 5 3

46 Oxímetro Portátil Digital de

Dedo Adulto Completo.
Oxímetro de dedo portátil
projetado para medir a saturação
de oxigênio no sangue arterial
(Sp02) e a pulsação em adultos
e crianças de forma não invasiva
. O equipamento é projetado
para dedos entre 0,8cm e 2,3cm
e para pacientes sem
movimentação . Principais
funções: - Mede mesmo com o
dedo gelado - Funciona com as

unhas pintadas - Super leve -
Tela Colorida OLED com ajuste
de brilho - Visor ajustável
(rotaciona) Principais
especificações: Peso: 45 gramas

441981 UNID 10 1

f--\
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Dimensões do produto: 67.5 x
38 x 25 mm Auto-Desligamento:
Na presença do dedo, o oxímetro
ligará automaticamente. Modo
de medição: Conínua,
comprimento de onda dupla de
LED Faixa e resolução de Sp02:
Faixa: 0% à 100%; Resolução de

1% Acurácia do Sp02: De 70%
à 100%, É 2%; Menos de 70%
não é especificado Faixa e

resolução da pulsação: Faixa: 30
a 250 BPM; resolução de 1 BPM
Acurárcia da pulsação: A 1 bpm
ou A1%, o que for maior
Consumo de bateria: 18 horas

em brilho modo 1

JP-\

47 OXiMETRO DE PULSO
PORTÁTIL NEONATAL
INFANTIL E ADULTO .

Oxímetro de pulso portátil de
mesa. Parâmetros: Saturação do
Oxigênio (Sp02),
Plestimografia, Frequência de
Pulso (FP) e Intensidade do sinal
da freqüência de pulso (índice de
perfusão). Modo de operação:
Contínuo. Características :

Display LCD com Back light
Medição e apresentação

simultânea do valor de Sp02,
forma de onda plestimográfica,
freqüência de pulso e
intensidade do sinal de

freqüência de pulso; Relógio.
Seleção de tipo de pacientes:
ADU- Adulto/Pediátrico; NEO -

Neonatal. Desligamento

441985 UNID 2 6

/--'\,

automático lara econoiTiia de
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16f 3 b

energia após 10 minutos ociosos.
Possui gráfico e tabela de

tendência de Sp02 e FP.
Capacidade de armazenamento
de até 100 pacientes e 300hs de
dados. Alarme visual e sonoro

com ajuste de tom e ajuste de
máximo e mínimo para todos
parâmetros, comunicação com
computador. Classificação de
alarmes: Nível alto; Nível
Médio. Ajuste do volume de tom
de pulso: 5 níveis. Sensibilidade:
Baixa, Med, Alta. Possibilidade
de alimentação com 4 pilhas
"AA" com tempo típico de
operação 48hs. Alimentação
bateria Ni-MH com autonomia

de até 36 hs. Peso aproximado:
165g. Modos de operação :

Forma de onda. Numérico.
Indicadores: Sensor

desconectado e solto; Status da
bateria; Sinal fraco; Exibe a
amplitude de pulso (índice de
perfusão); Memória insuficiente;
Alarme desligado;
Armazenamento de dados;

Identificação do paciente; Tipo
de paciente; Sp02. Faixa de
Medida: 0 a 100%. Faixa de

alarme: 0 a 100%. Resolução:
1%. Exatidão ou precisão: 70 a
100% : É2% (Adulto e

Pediátrico), ü3% (Neonato) .
Tempo de resposta: 1 segundo.
Frequência de Pulso (FP). Faixa
de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa
de alarme: 0 a 300 bpm.
Resolução: 1 bpm. Exatidão ou

A

n\
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precisão: ü2 bpm. Tempo de
resposta: 1 segundo. Acessórios:
01 (um) Sensor reutilizável
Sp02 Y NEONATAL; 01 (uma)
Bolsa para transporte; 01 (um)
Manual do usuário português.

48 Termômetro digital : ponta
flexível, verificados e aprovados
pelo INMETRO, 1 00%
resistentes à água, beep sonoro
de aviso de medição, display
LCD de fácil visualização,
alarme de febre, memória da
última medição, desligamento
automático. indicador de bateria
fraca.

435801 UNID 20 1

49 Termo Higrometro Digital
Temperatura E Umidade Com
Maxima E Minima, Função
máxima e mínima, Visor de

cristal líquido (LCD), Função '’C
'F

622691 UNID 9 7

50 Cinto para Prancha de Resgate
aogo com 3 peças), Material
especial para Raio X, não há
necessidade de retirar do

paciente. Alça C.A. de
polipropileno de 50 mm; Fechos
tic-tac em nylon de 50 mm; 3

cintos de 1,70 metros cada;

Regulador 50 mm em nylon.

602087 UNID 5 2

N\

51 Colar de resgate BB neonatal.
Em polietileno de alta
densidade, revestido em EVA,
velcro, suporte mentoniano,
abertura frontal para análise do

456003 UNID 2 2
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pulso carotídeo e abertura para
palpação e ventilação da nuca

52 Colar Cervical P com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em

plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o

esterno, ajustes de altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho

pequeno, c/ 10,5cm de altura e

circunferência de 33 a 37cm.

455923 UNID 2 2

53 Colar Cervical M com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em
plástico flexível estofado nas
bordas. almofada sobre o

esterno, ajustes de altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho
médio com 12cm de altura e

circunferência de 37 á 40 cm.

281465 UNID 2 2

54 Colar Cervical G com apoio
mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em
plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o
esterno, ajustes d e altura e fecho
de velcro. Cor branca, tamanho

grande, com 13,5cm de altura e

circunferência de 40 á 44 cm.

292700 UNID 2 2

55 Imobilizador de Cabeça Head
Block Adulto RESGATE SP.

Imobilizador lateral de cabeça,

confeccionado em espuma
injetada; Impermeável, propicia
imobilização para cabeça e

região cervical; Contém tirantes

359220 PAR 6 1
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f ; +B

de fixação para testa e queixo,
com pontos para verificação de

saída de líquido pelo ouvido;
tamanho : Adulto. Validade
Indeterminada.,}'

.P'

56 r

11, descartável, estéril, embalada
individualmente - Caixa com
100 unidades.

cx 3 2

'-\

57 r
23, descartável, estéril, embalada
individualmente - Caixa com
100 unidades.

cx 2 9

58 Papel para
cardiotocógrafo/Monitor fetal
112MM x 100MM embalagem
com 150 folhas. Tipo bloco,
compatível com General
Medtech

454803 PCT 12 3

59 a

unid; 50x20cm

5 2

/nH\

60

61

c

unid; 70x20cm
3

1

26,25

87,43

78,75

87,43Tubo de silicone, tamanho 200,
c/ 5 metros: Confeccionado em

silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,

aspiração, drenagem e sucção.

252661 ROLO

62 t

c/ 10 metros: Confeccionado em
ROLO 1 9
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gL 1 T

silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

63 Tubo de silicone, tamanho 203,
c/ 10 metros: Confeccionado em

silicone translucido, atoxiços e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral

incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

252661 ROLO 1 9

o\

64 Tubo de silicone, tamanho 204,
c/ 12 metros: Confeccionado em
silicone translucido, atoxicos e

resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,

aspiração, drenagem e sucção.

459110 ROLO 1 1

/x 65 Tubo de silicone, tamanho 205,
c/ 15 metros: Confeccionado em

silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.

459113 ROLO 1 1

66 a

confeccionado em borracha

sintética, pacote com 1 00
unidades .

PCT 4 1

67 a m1 1 10 1
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T4;

algodão (1,40xl,40x2m)

68 Cadarço para fixação do tubo
oro-traqueal (TOT) : cadarço
para fixação do TOT, 100%
algodão, na cor branca, tubular,
com trama trançada de

8mm de

481520 ROLO 4 1

aproximadamente
largura e 2,5mm de espessura.
Em rolo com no mínimo 10

/b\

metros.

69 Dreno torácico descartável :
TUBO 12 mm- Constituído em

PVC grau médico flexível e
transparente com filete
radiopaco, no lado proximal
possui uma ponta arredondada e
vários orifícios alternados com
acabamento suave e no lado

distal possui uma extremidade
de conexão longamente biselada
facilitando a drenagem.
CONECTOR - Em Polietileno

438474 UNID 3 6

com adaptação apropriada.
São embaladosApresentaçãoo\

individualmente em papel grau
cirúrgICO .

70 Dreno torácico descartável :

TUBO 18 mm- Constituído em

PVC grau médico flexível e

transparente com filete
radiopaco, no lado proximal
possui uma ponta arredondada e
vários orifícios alternados com
acabamento suave e no lado

distal possui uma extremidade
de conexão longamente biselada
facilitando a drenagem.

438463 UNID 3 1
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CONECTOR - Em Polietileno

com adaptação apropriada.
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau
GlrÚrglCO .

71 Dreno torácico estéril, calibre 36

mm, confeccionado em 100%
silicone, com linha radiopaca em
toda extensão, conector
universal ajustável, extremidade
arredondada e multiperfurada,
indicado para drenagem torácica,
mediastinal, pleural e drenagem
em geral, embalado em papel
grau cirúrgico e filme pet-pe,
constando externamente dados

de identificação, procedência,
data de fabricação e
esterilização, número do lote e

do registro no Ministério da
saúde.

438468 UNID 1 9

72 Tubo endotraqueal nc) 2, SEM
balão indicado para suporte
ventilatório . Extremidade
arredondada, atraumática

possuindo olho de Murphy.
Tubo em PVC e silicone com
curvatura anatômica, translúcido
e radiopaço, demarcado a cada 2
cm. Válvula de segurança em
PVC com conexão lucr. Atóxico,
apirogênico e descartável .

Embalado individualmente em

319489 UNID 4 5

papel grau cirúrgico com
abertura em pétala. Esterilizado
em óxido de etileno. Validade: 5
anos após a data de esterilização.
Registro na ANVISA.
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73 Tubo endotraqueal; tam 5.5
c/Balonete. Em PVC com

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

orifício Murphy,
intubação oral e

45 1 322 UNID 3 4

atraumática,

estéril, para
nasal

/-\

74 Tubo endotraqueal; tam 6.0
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e
nasal

451393 UNID 3 6

75 Tubo endotraqueal; tam 6.5
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua. extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

451325 UNID 3 8

in\

76 Tubo endotraqueal; tam 7.0
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

451321 UNID 6 5
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77 Tubo endotraqueal; tam 7.5
c/Balonete . Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

451314 UNID 6 5,01 30,06

78 Tubo endotraqueal; tam 8.0
c/Balonete. Em PVC com

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

451327 UNID 4 5

79 Tubo endotraqueal; tam 8.5
c/Balonete. Em PVC com
silicone
balão

45 1 320 UNID 2 4,92 9,84

(termossensível), com
de baixa pressão e alto

volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e
nasal

80 Tubo endotraqueal; tam 9.0
c/Balonete . Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

451319 UNID 2 5,41 10,82
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81 Tubo endotraqueal; tam 9,5
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

451315 UNID 2 5

82 Sistema de drenagem
mediastinal - FRASCO 500ml-
em Polivinil (PVC) transparente,
atóxico, graduado e com rótulo
para identificação do paciente; -
EXTENSÃO - em PVC flexível
transparente com 1,20 m, com
espiral, pinça para
estrangulamento e conector na
extremidade do tubo; - TAMPA
- em Polietileno, com duas ou

três saídas e alça para fixação
com 2,00 m de comprimento.
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau
cirúrgico com esterilização a
óxido de etileno.

302084 UNID 2 3

/x

83 Sistema de drenagem
mediastinal - FRASCO 1000ml-
em Polivinil (PVC) transparente,
atóxico, graduado e com rótulo
para identificação do paciente; -
EXTENSÃO - em PVC flexível
transparente com 1,20 m, com
espiral, pinça para
estrangulamento e conector na
extremidade do tubo; - TAMPA
- em Polietileno, com duas ou

272774 UNID 2 3
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três saídas e alça para fixação
com 2,00 m de comprimento.
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau
cirúrgico com esterilização a
óxido de etileno.

84 Indicador biológico para
autoclave c/ 10 unidades: cada

frasco plástico com ampola de
vidro nutriente e tira de papel
impregnado com suspensão de

esporos secos de Bacillus
Stcarotherrnophi11us – ATC
7953; caixa com 10 unidades,

peso 30g, garantia 1 ano.

436058 cx 70 4
pH-\

85 Indicador Químico Integrador;
Classe 5, para 3 variáveis de
esterilização : tempo,
temperatura e vapor. Para Auto-
Clave. Pacote c/250 Unidades;

332346 PCT 50 1

86 Teste Comply Bowie & Dick
1233, Indicador Químico Tipo 2,
Pacote c/ 30 unidades. O Pacote
Teste Bowie & Dick 1233 é
composto por uma folha
impregnada com um indicador
químico sensível, posicionada
após várias camadas de papel
cartão poroso e espuma. Padrão
de teste Bowie & Dick 4 kg de

acordo com ISO 11140 parte 5.

Registro na ANVISA: não é
considerado produto para saúde,
segundo esta agência. O teste
Bowie & Dick detecta a
presença de ar residual e falhas
no funcionamento da bomba de

340811 PCT 6 3

in'\
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vácuo, bem como avalia a
penetração de vapor. É indicada
para testar a eficiência da total
remoção do ar em esterilizadores
de remoção dinâmica de ar de

132 - 134'’C. O pacote é
composto por uma folha teste
com um indicador químico sem
chumbo sensível ao vapor
posicionada em um bloco de
materiais porosos em camadas.

'r\,

87 r

SMS 60gr 30x30cm, com 50
unid; cor verde ou azul; validade
5 anos

PCT 30 2

88 r

SMS 40gr 40x40cm com 50
unidades, Cor: Verde ou Azul,
Validade: 5 anos

PCT 15 2

89 r

SMS 40gr 50x5C)cm com 50
unidades, Cor: Verde ou Azul,
Validade: 5 anos

PCT 17 0

/-'\

90 Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 8cm/100m. Bobina
de papel grau cirúrgico 70g/m2
+/- 5%) e outra em filme multi-
laminado azul (54g/m2 t/- 5%).
Registro ANVISA; validade 02

anos; procedência: Brasil

442385 ROLO 14 6

91 Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 12cm/100rn.
Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em filme
multi-laminado azul (54g/m2 +/-

462298 ROLO 15 7
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a #

5%) . Registro ANVISA;
validade 02 anos; procedência:
Brasil

92 Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 1 5 cm/ 1 00m.
Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em filme
multi-laminado azul (54g/m2 +/-
5%) . Registro ANVISA;
validade 02 anos; procedência:
Brasil

462298 UNID 28 5

/+\

93 Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 20cm/1 00m.

Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em filme
multi-laminado azul (54g/m2 +/-
5 %). Registro ANVISA;
validade 02 anos; procedência:
Brasil

442384 ROLO 25 1

94 Papel Grau Cirúrgico 30cm x
100 metros. Papel Grau
cirúrgico 60 g/m2 utilizado para

garantir a resistência mecânica,
barreira microbiológica e o

controle da porosidade para
manutenção da esterilidade;
Papel Grau cirúrgico isento de
furos, sem corantes, repelente a
líquidos, resistente a rasgos e
inodoro ; Toda embalagem
deverá conter o número de lote

de fabricação, Embalagem
registrada no Ministério da
Saúde. Cores diferenciadas nos

indicadores antes e após a
esterilização .

466574 ROLO 3 r9 n
/-b\
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95 Papel grau cirúrgico 35 cm x
100 m bobina de 100 mts.

Apresentar Certificado de Boas
Práticas de Fabricação emitido
pela ANVISA, dentro do prazo
de validade.

466574 ROLO 2 173,66 l 347,32

96 Alicate para cortar anel preso no
dedo - Alicate fabricado em aço

e utilizado para cortar anéis e
alianças de ouro, aço ou prata,
com disco de corte de 2C)mm de
diâmetro e acionamento do disco
de modo manual; Embalada

individualmente em plástico,
constando externamente os

dados de identificação e

procedência, procedência
nacional. Garantia de fabricação:
10 anos contra defeitos de

fabricação.

477818 UNID 1 1

/Ah

97 CABO PARA BISTURI N' 3

INOX 13 cm PARA LAMINAS
N'’ 10 A 17 . Produto
Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420, Plástica
individual, constando os dados

de identificação, procedência e
rastreabilidade, garantia 10 anos

contra defeitos de fabricação,
Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de

Qualidade, Normas da ABNT,
CE. REG. MS.

27282 1 UNID 5 1

r\

98 r

Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420.

Embalagem plástica individual,

8 3
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.).d

constando os dados de

identificação, procedência e
rastreabilidade. Garantia de

fabricação : 10 anos contra
defeitos de fabricação.

99 Pinça Kelly Curva 14 cm,
Produto Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420.
Embalagem plástica individual,
constando os dados de

identificação, procedência e

rastreabilidade. Garantia de

fabricação : 1 0 anos contra
defeitos de fabricação.

467837 UNID 8 3

#\

11/ 100 Porta Agulha Mayo Hegar Com
Widea – Ice Embalagem com 1

unidade, medindo 14cm.
Confeccionada em aço
inoxidável de 1’ qualidade.
Embalado individualmente em

plástico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência.
Procedência nacional. Garantia
de fábrica: 10 anos contra

defeitos de fabricação. Registro
ANVISA

471165 UNID 5 8

10\

101 Tesoura cirúrgica reta com ponta
fina - 15 cm , Produto
Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420.
Embalagem plástica individual,

os dados de

procedência e

Garantia

344283 UNID 10 3

constando

identificação,
rastreabilidade.
fabricação: 1 0 anos
defeitos de fabricação

de

contra
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102 Accu-Check Active Kit : 1

monitor Accu-Chek Active, 1

Lancetador Accu-Chek Softclix,
1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek,
com chip de código, 1 bateria
3V-CR2032 já inserida no
monitor, 1 estojo para transporte,
1 manual de instruções, 1 guia
rápido de utilização, 1 cartão de

garantia.

389557 UNID 20 8

.PX

103 Eletrodo Pás para desfibrilador
externo automático adulto

(DEA); Descartável. Modelo
antigo conector azul com branco
CMOS DREAKE.

453771 PAR 4 T7 m

104 Eletrodo Pás para desfibrilador
externo automático infantil

(DEA); Descartável. Modelo
antigo conector azul com branco
CMOS DREAKE.

462281 PAR 3 7

105 Aparelho Pressão Adulto Obeso.
Mostrador graduado de 0 a 300
mmHg e manômetro resistente.
Braçadeira em tecido de nylon.
Pera em látex com válvula de

purgo de precisão. Fabricado
conforme especificações
aprovadas pela Portaria do
INMETRO/DIMEL nc’ 017 de

07/12/2001. Largura de 18cm e
comprimento de 35 cm.

432480 UNID 6 1

o\

e oe

descartável próprio para
procedimentos de curta duração:
serviços de emergência,

PCT 50 3
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procedimentos cirúrgicos,
monitoramento do paciente. O
eletrodo possui dorso de
espuma, gel sólido, adesivo

acrílico hipoalergênico, pino de
aço inoxidável e contra pino de
cloreto de prata (AgCI), deve ser
auto aderente. Acondicionado
em embalagem aluminizada.
Pacote com 100 unidades.

/nii\J

107 Teste rápido de gravidez beta
(HCG). 100 tiras;
imunocromatográfico rápido
para detecção qualitativa do
hormônio gonadotrofina
coriônica humana b em amostras

de urina; com duas linhas pré
revestidas na sua superfície,
linha C e linha T

454965 cx 1 1

108 Tiras Reativas para Glicose -
Caixa com 50 fitas original para

o aparelho da marca
ACCUCHEK, ACTIVE (;8)

aparelho padronizado pelo
Consórcio Paraná Saúde.

339565 cx 70 5

.>•\

109 Algodão hidrófilo em camadas
(manta) contínuas em forma de
rolo, provido de papel
apropriado em toda sua
extensão, o algodão deverá
apresentar: aspecto homogêneo e
macio, boa absorvência, inodoro,
ausência de grumos ou quaisquer
impurezas, cor branca, no
mínimo 80% de brancura, peso

liquido 500 gramas, embalado
em saco plástico individual.

279726 UNID 100 1
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110 Atadura de crepom 6cm,
Contém 1 unidade de 1,80m em

repouso; 100% puro algodão:

444343 UNID 800 0

macio e extra-absorvente;
Formato : Rolo;
Dermatologicamente testado ;

Produto com validade; Máxima
compressão na aplicação; 13
fios/cm2

dn\

111 Atadura de crepom 1 Ocm;
Contém 1 unidade de 1,80m em

repouso; 100% puro algodão:

444355 UNID 3000 0

macio e extra-absorvente;
Formato : Rolo;
Dcrmatologicamente testado;
Produto com validade; Máxima
compressão na aplicação; 13

fios/çrn2

112 Atadura de crepom 20cm ;
Contém 1 unidade de 1,80m em

repouso; 100% puro algodão:

444371 UNID 700 2

macio e extra-absorvente;
Formato : Rolo ;

Dermatologicamente testado;
Produto com validade; Máxima
compressão na aplicação; 13

fios/cm2

in\

113 Campo Cirúrgico descartável 45
x 50cm (Compressa Cirúrgica)
Pacote com 50 unidades 30grs.
Deverá apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação
emitido pela ANVISA, dentro
do prazo de validade. Deverá ser

apresentado o certificado da
ABNT para comprovação de

443022 PCT 12 1
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atendimento a norma, sob pena
de desclassificação.

;à 1b1

114 Compressa de gaze tipo queijo,
confeccionada com 13 fios em

tamanho nominal 91 cm x 91 m.
com 8 dobras, cor branca, bordas

devidamente voltadas para
dentro que evitam soltura de
fios, isenta de quaisquer defeitos
prejudiciais a sua perfeita
utilização, embalada
individualmente em pacote
plástico constando externamente
os dados de identificação e
procedência. ROLO COM 91 m

272020 UNID 30 6

a\

115 Compressa de Gaze Hidrófila,
não estéril, confeccionada com
13 fios/cm2 em tamanho nominal
de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x
30 cm aberta, com 8 dobras e 5

camadas. PACOTE COM 500
UN.

26997 1 PCT 450 3

/H'\ 116 Esparadrapo impermeável, na
cor Branca, composto de tecido
100% algodão com resina
acrílica impermeabilizante. Não
estéril . Bordas devidamente

acabadas, com uma de suas faces
recobertas com massa adesiva

antialérgica a base de borracha
natural. Fácil de rasgar e de
excelente flexibilidade, é
indicado para diversos usos.
Embalado individualmente em

rolos uniformes com capa
protetora em material que
,arante a integridade do produto.

437863 UNID 90 6
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b&P

Pré cortado na sua largura nas
dimensões 1 ,25cm, 1 ,25 cm,

2,5cm e 5 cm. Tamanho: 10cm x
4,5m, cor branca, enrolado em
carrete.

117 Fita adesiva hospitalar, 19 mm x
50 m, confeccionada com dorso
de papel crepado, tratado com
latices de estireno butadieno.
recebendo em uma de suas faces
massa adesiva a base de
borracha natural e outra face
uma fina camada

impermeabilizante de resinas
acrílicas, utilizada para fixação
de ataduras, rótulos de soro,
identificação de seringas e

mamadeiras, fechamento de

pacotes de papel, podendo ser
esterilizada somente pelo
processo a gás oxido de etileno,
cor branca, medindo 16mm de

largura x 50m de comprimento,
embalada individualmente em

saco plástico. Registro no MS .

400374 UNID 200 9

:V

ph

118 FITA ADESIVA
INDICADORA PARA

AUTOCLAVE. Ideal para
identificar pacotes que serão
esterilizados em autoclave

(vapor), fazendo a tinta reativa
de cor rosa, reagir com a

temperatura e pressão da

autoclave, mudando para a cor
marrom, indicando que passou
pelo processo de autoclavagem.
Apresentações: 19mm x 30m /
19mm x 55m. Composição:

332343 UNID 30 0
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+in P

Tr•

Papel crepado, tinta reativa à

autoçlave, adesivo a base de
borracha e resina. Validade de

24 meses após a fabricação.

119 Fita hipoalergênica,
MICROPOROROSA,
confeccionada com substrato de
não-tecido à base de fibras de

viscose, resina acrílica e massa
adesiva à base de poliacrilato
hipoalérgico. Utilizado para a
fixação de curativos, ponto falso,
proteção de cortes. Com
excelente fixação, sendo
indicada para curativos em
regiões do corpo com alta
sensibilidade, principalmente em
crianças e idosos. Tamanho: 10
cm x 50cm

437881 UNID 35 4

.'n\

120 Fita hipoalergênica,
MICROPOROROSA,
confeccionada com substrato de
não-tecido à base de fibras de

viscose, resina acrílica e massa
adesiva à base de poliacrilato
hipoalérgico. Utilizado para a

fixação de curativos, ponto falso,
proteção de cortes. Com
excelente fixação, sendo
indicada para curativos em
regiões do corpo com alta
sensibilidade, principalmente em
crianças e idosos. Tamanho:
25mm x10m

437865 UNID 60 2

n\

a i
MICROPOROROSA,
confeccionada com substrato de

70 1
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não-tecido à base de fibras de

viscose, resina acrílica e massa

adesiva à base de poliacrilato
hipoalérgico. Utilizado para a
fixação de curativos, ponto falso,
proteção de cortes. Com
excelente fixação, sendo

indicada para curativos em
regiões do corpo com alta
sensibilidade, principalmente em

crianças e idosos. Tamanho:
IOOMMX 1 OM

.'n\

0 1

Hipoalergênico Transpirável,
Sensitive, Resistente a Água,
caixa 12 unidades

cx 12 2

123 Equipo Macro Fotossensível,
Estéril, Flexível Injetor entrada
de ar injetor lateral, Conector
Luer slip + capa para frascos que
contenham soluções
fotossensíveis

386123 UNID 70 7

124 Equipo MACROGOTAS
CONTROLADOR
GOTEJAMENTO .

COM
DE

Lanceta

385704 UNID 5000 0

perfurante para conexão ao

recipiente de solução; Câmara
para visualização de

gotejamento; Filtro de Partícula
(abertura 15 micra) - De acordo
com a Norma NBR ISO 8536-4;
Filtro de ar hidrófobo

bacteriológico (abertura 0,22
micra); Filtro de ar distal
bacteriológico para
preenchimento em sistema

fechado (0,22 micra); Extensão

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.qov.br
Página 1 199



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n'’ 55/2025

em PVC Cristal; Pinça rolete
para abrir e fechar o sistema;
Controlador de fluxo, tipo
reloginho; Injetor lateral isento
de látex, com plataforma de
proteção para dedos e corta-
fluxo; Conexão Luer Slip para

dispositivo de acesso venoso;
Régua de 80 cm para medição da
altura do frasco/bolsa de soro até
o acesso venoso.

.r--\

125 Equipo MULTIVIAS (02 vias),
indicado como multiplicador de
acesso venoso. Com clamp e

sem rosca. Conecta duas vias de

infusão (equipo, extensores) ao

acesso venoso (scalp, cateter
intravenoso, agulhas) .
Extremidades proximais com
conector luer distal para
dispositivo de acesso venoso,
esterilizado pelo processo de
óxido de etileno, com registro no
MS/ANVISA.

386478 UNID 400 0,73 292,00

,+\.
126 Seringa Descartável de 03 ml

sem agulha, confeccionada em
polipropileno translúcido
transparente, atóxico, com
graduação externa milimetrada,
bico tipo luer lock, com
localização central, êmbolo com
trava, pistão de borracha atóxico
siliconado, embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico
c/ abertura em pétala, prazo de

esterilização com validade de 05
anos .

438113 UNID 3000 0,20 600,00
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127 Seringa Descartável de 05 ml
sem agulha, confeccionada em
polipropileno translúcido
transparente, atóxico, com
graduação externa milimetrada,
bico tipo luer lock, com
localização central, êmbolo com
trava, pistão de borracha atóxico
siliconado, embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico
c/ abertura em pétala, prazo de
esterilização com validade de 05
anos .

279402 UNID 3800 0,20 760,00

128 Seringa Descartável de 10 ml
sem agulha, confeccionada em

polipropileno translúcido
transparente, atóxico, com
graduação externa milimetrada,
bico tipo luer lock, com
localização central, êmbolo com
trava, pistão de borracha atóxico
siliconado, embalada
individualmente em papel grau

cirúrgico e filme termoplástico
c/ abertura em pétala, prazo de
esterilização com validade de 05
anos .

438114 UNID 3000 0,30 900,00

129 Seringa Descartável de 20 ml
sem agulha, confeccionada em
polipropileno translúcido
transparente, atóxico, com
graduação externa milimetrada,
bico tipo LUER SLIP, com
localização central, êmbolo corn

trava, pistão de borracha atóxico
siliconado, embalada

439627 UNID 2500 0
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individualmente em papel grau

cirúrgico e filme termoplástico
c/ abertura em pétala, prazo de

esterilização com validade de 05
anos .

130 Seringa Descartável de 60 ml
sem agulha e sem rosca,
confeccionada em polipropileno
translúcido transparente, atóxico,
com graduação externa
milimetrada, bico simples, tipo
luer, com localização central,
êmbolo com trava, pistão de
borracha atóxico siliconado,
embalada individualmente em

papel grau cirúrgico e filme
termoplástico c/ abertura em
pétala, prazo de esterilização
com validade de 05 anos.

439632 UNID 30 2

in\n

131 Fio de sutura Catgut
CROMADO n'’ 2- 0 com agulha,
tipo fio 2-0, comprimento
mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2,
Estéril. Caixa com 24 unidades.

336668 cx 1 1

in\\

132 Fio mononylon 2-0, fio para
sutura nylon não absorvível,
estéril 2,0, med.45 cm de

comprimento com agulha
triangular de 3,0 cm, com
curvatura de 3/8". Caixa com 24
unidades.

281893 cx 4 4

133 Fio mononylon 3-0, fio para
sutura nylon não absorvível,
estéril 3,0, med.45 cm de

comprimento com agulha
triangular de 3,0 cm, com

456128 cx 10 4
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curvatura de 3/8". Caixa com 24
unidades

134 Fio de mononylon 4-0, fio para
sutura nylon não absorvível,
estéril 4,0 med.45cm de

330413 cx 6 40,97 245,82

+P

•0\

comprimento com agulha
triangular de 3,0 cm, com
curvatura de 3/8". Caixa com 24
unidades

135 Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/
24 unidades; Nylon preto;
Monofilamento ; Classe II;
Estéril; Não absorvível; Agulha
CTI 1/4 Circ. TR(3. 3,0
cm/45 cm

281320 cx 3 45,05 135,15

136 Dreno de Penrose n'’ 1; Estéril;
Fabricado em látex natural, sem

ou com gaze; comprimento
35cm; embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico. Pacote 1 unidade.

279569 UNID 6 1,71 10,26

. 0\ 137 Luva cirúrgica estéril; 6,5;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade

dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama;
Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de

0,10mm e comprimento mínimo
de 280mm

269946 UNID 500 1,85 925,00

138 Luva cirúrgica estéril; 7,0;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade

dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama;

269839 UNID 350 1
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Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de
0,10mm e comprimento mínimo
de 280mm

139 Luva cirúrgica estéril; 7,5 ;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade
dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama;

Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de
0,10mm e comprimento mínimo
de 280mm

269838 UNID 350 1

140 Luva cirúrgica estéril; 8,0;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade
dos dedos; Levemente talcada;

Esterilizada por raio gama;
Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de

0,1(}mm e comprimento mínimo
de 28C)mm

276340 UNID 30 6

141 Luva cirúrgica estéril; 8,5 ;
Anatômica; Superfície
microtexturizada na extremidade
dos dedos; Levemente talcada;
Esterilizada por raio gama;

Embalagem em papel grau
cirúrgico; Espessura mínima de
0,10mm e comprimento mínimo
de 280mm

269947 UNID 30 7

142 Luvas de Procedimento Látex
com 100, PP; Não estéril;
Fabricada em látex; Com pó
bioabsorvível; Superfície lisa;
Embalagem tipo "dispenser box”

269891 cx 70 3
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contendo 100 unidades; Produto
com qualidade

143 Luvas de Procedimento Látex
com 100, P; Não estéril;
Fabricada em látex; Com pó
bioabsorvível; Superfície lisa;
Embalagem tipo "dispenser box’'
contendo 100 unidades; Produto
com qualidade

269894 cx 200 6

in\

144 Luvas de Procedimento Látex
com 100 M; Não estéril;
Fabricada em látex; Com pó
bioabsorvível; Superfície lisa;
Embalagem tipo "dispenser box"
contendo 100 unidades; Produto
com qualidade

342506 cx 250 2

145 Luvas de Procedimento Látex
com 100 G; Não estéril;
Fabricada em látex; Com pó
bioabsorvível; Superfície lisa;
Embalagem tipo "dispenser box”
contendo 100 unidades; Produto
com qualidade

269892 cx 55 2

aH-\

146 Luva Nitrílica P, sem pó para
procedimentos, anti-alérgica,
Ambidestra, Sem pó, Sem látex,
Sem proteína, Não estéril .
Composição: Borracha sintética
(nitrílica), Caixa com 100
unidades. Cor: Azul Cobalto /
Rosa / Azul.

313654 cx 20 3

t Ns

procedimentos, anti-alérgica,
Ambidestra, Sem pó, Sem látex,
Sem proteína, Não estéril .

cx 20 5
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Composição: Borracha sintética
(nitrílica), Caixa com 1 00
unidades. Cor: Azul Cobalto /
Rosa / Azul.

148 Coletor de Urina de Cama 2000
ml. Coletor de urina sistema

fechado, esterilizado a óxido de

etileno, capacidade 2000 ml,
fabricada em PVC, com escala

para medir o fluxo urinário,
fundo achatado para completo
esvaziamento do coletor, possui
tubo extensor transparente e

flexível, clamp corta fluxo, tubo
de drenagem e ponto de coleta
de amostra, válvula anti-refluxo,
filtro de ar hidrófobo e suporte
para fixação, atóxico e

apirogênico, descartável, uso
individual e por procedimento.
Embalado individualmente em

papel grau cirúrgico.

436319 UNID 200 7

/'\

149 Dispositivo de incontinência
urinária c/preservativo n'’5, com
extensor incluso, comprimento
17 cm, largura 1 1 cm
confeccionado em látex

resistente, pacote com 1 unidade.

270585 UNID 100 1

#-n-\

150 Sonda Nasogástrica CURTA
n'’08, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com

tampa.

435904 UNID 5 0,85 4,25

151 o

n'’10, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos

8 0
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alternados e conector com
tampa.

152 Sonda Nasogástrica CURTA
n'’14, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com

tampa.

438398 UNID 10 0,91 9,10

Jn\

153 o

n'’16, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com tampa

UNID 10 0,98 9,80

154 o

na18, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 02 furos
alternados e conector com tampa

UNID 6 mn6

155 o

22, composta de tubo de PVC,
atóxiço e flexível, 02 furos
alternados e conector com tampa

UNID 6 1

156 o

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa.

UNID 7 1

n\

o r

10, composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector corn tampa.

4 1 ,25 5,00

o rc

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector corn tampa.

4 1 ,42 5,68

159 o 435911 UNID 5 1,93 9,65

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr,gov,br – CNPJ 95.719,373/0001-23

www.mercedes.pr.gov,br
Página 1 207



Pag, Ass

a44

Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n'’ 55/2025

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa.

160 o

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector corn tampa

UNID 4 1 ,78 7,12

pH\

161 c

composta de tubo de PVC,
atóxico e flexível, 04 furos e
conector com tampa.

UNID 3 2,73 8,19

162 Sonda Uretral n' 04, material
descartável e de uso único,

composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2

furos e conector com tampa.

452538 UNID 30 0

163 Sonda Uretral n'’ 06, material
descartável e de uso único,
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2

furos e conector com tampa.

436228 UNID 15 0

Fn\

164 Sonda Uretral na 08, material
descartável e de uso único.
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2

furos e conector com tampa.

436229 UNID 8 0,80 6,40

165 Sonda Uretral n' 10, material
descartável e de uso único.
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2
furos e conector com

tampa.Marca: Embramed

278681 UNID 3000 0

166 Sonda Uretral n' 12, material 275722 UNID 200 0,66 132.00
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descartável e de uso único,
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2
furos e conector com tampa.

167 Sonda uretral n'’ 14, material
descartável e de uso único,
composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2

furos e conector com tampa.

435982 UNID 30 0

#x

168 Sonda Uretral n'’ 16, material
descartável e de uso único,

composto de tubo de PVC
atóxico flexível, apresenta 2
furos e conector com tampa.

435985 UNID 15 1

169 Sonda vesical de Foley n'’. 10,
para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

natural, siliconizada, com duas
vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5 a

15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica
macia de fundo cego e com dois
duros laterais em lados opostos
após o balão, medindo 40cm de
comprimento aproximadamente.
Embalada individualmente em

plástico e reembolsada em papel
grau cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

436008 UNID 4 4,47 17,88

.'"n\

o (e

para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

4 4,72 18,88
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natural, siliconizada, em duas

vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5 a

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento
aproximadamente. Embalada
individualmente em plástico e

reembolsada em papel grau
cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

171 Sonda vesical de Foley n'.16,
para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

natural, siliconizada, em duas

vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5 a

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento
aproximadamente. Embalada
individualmente em plástico e

reembolsada em papel grau
cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

436007 UNID 120 3

o (e

para sondagem vesical de

demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

50 4
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natural, siliconizada, em duas
vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
baIão (capacidade de 5 a
15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento
aproximadamente. Embalada
individualmente em plástico e

reembolsada em papel grau
cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

n\

173 Sonda vesical de Foley n'’. 20,
vesical de

descartável,
em borracha

436010 UNID 35 4

para sondagem
demora. Estéril.
confeccionada
natural, siliconizada, em duas
vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5 a

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento
aproximadamente. Embalada
individualmente em plástico e

reembolsada em papel grau
cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

pn\

o e

para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

20 4
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natural, siliconizada, em duas
vias. sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do
balão (capacidade de 5 a

15ml)(5-10 e 30 cc), ponta
cilíndrica macia de fundo cego e
com dois duros laterais em lados

opostos após o balão, medindo
40cm de comprimento
aproximadamente . Embalada
individualmente em plástico e

reembolsada em papel grau
cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA.

P\

175 Sonda vesical de Foley n'. 24,
para sondagem vesical de
demora. Estéril, descartável,
confeccionada em borracha

natural, siliconizada, em duas

vias, sendo uma em funil e outra
com válvula para enchimento do

balão (capacidade de 5 a 15ml)
(5-10 e 30 cc), ponta cilíndrica
macia de fundo cego e com dois
duros laterais em lados opostos

após o balão, medindo 40cm de
comprimento aproximadamente.
Embalada individualmente em

plástico e reembolsada em papel
grau cirúrgico, com abertura em
pétala. Com registro no
MS/ANVISA .

436006 UNID 4 7

'n\

176 Sonda de nutrição enteral
(alimentação) N'’ 06. A sonda de
nutrição enteral CPL é fabricada
em poliuretano, com linha
radiopaca na ponta, permitindo

435897 UNID 4 1
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uma longa permanência no
paciente . Inerte e flexível,
mantém sua flexibilidade dentro

do tubo digestivo, apesar do
meio ácido e do suco gástrico.
Possui marcações de

posicionamento. Fio de aço
inoxidável com cilindro de

tungstênio na ponta no mesmo
diâmetro do tubo facilitando sua

introdução. Conector em "Y’'
dupla via para maior
comodidade. Embalado em

Papel Grau Cirúrgico e

descartável.

o\

177 Sonda de nutrição enteral
(alimentação) N'’ 08. A sonda de
nutrição enteral CPL é fabricada
em poliuretano, com linha
radiopaca na ponta, permitindo
uma longa permanência no
paciente. Inerte e flexível,
mantém sua flexibilidade dentro

do tubo digestivo, apesar do
meio ácido e do suco gástrico.
Possui marcações de
posicionamento. Fio de aço
inoxidável com cilindro de

tungstênio na ponta no mesmo
diâmetro do tubo facilitando sua

introdução. Conector em ’'Y"
dupla via para maior
comodidade. Embalado em

Papel Grau Cirúrgico
descartável .

e

435899 UNID 5 1

n\

fIi

o tI

(alimentação) N') 10. A sonda de
nutrição enteral CPL é fabricada

4 1
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P4 em poliuretano, com linha
radiopaca na ponta, permitindo
uma longa permanência no

paciente . Inerte e flexível,
mantém sua flexibilidade dentro

do tubo digestivo, apesar do
meio ácido e do suco gástrico.
Possui marcações de

Fio de aço
cilindro de

P=\
posicionamento .

inoxidável com
tungstênio na ponta no mesmo
diâmetro do tubo facilitando sua

introdução. Conector em ’'Y’'
dupla via para maior

e

comodidade.

Papel Grau
descartável .

Embalado em

Cirúrgico

179 Sonda de nutrição enteral
(alimentação) Nc> 12. A sonda de
nutrição enteral CPL é fabricada
em poliuretano, com linha
radiopaca na ponta, permitindo
uma longa permanência no
paciente. Inerte e flexível,
mantém sua flexibilidade dentro

do tubo digestivo, apesar do
meio ácido e do suco gástrico.
Possui marcações de

Fio de aço
com cilindro de

e

435902 UNID 12 1

n\

posicionamento.
inoxidável

tungstênio na ponta no mesmo
diâmetro do tubo facilitando sua

introdução. Conector em "Y’'
dupla via para maior
comodidade. Embalado em

Papel Grau Cirúrgico
descartável.

180 o 268236 UNID 5000 5
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ef/9 Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da
agulha; Lacre protetor.

6

,4\
181 Soro fisiológico 0,9% 250ml;

Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da
agulha; Lacre protetor.

268236 UNID 2500

182 Soro fisiológico 0,9% 500ml;
Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da
agulha; Lacre protetor.

268236 UNID 1800 7

183 Soro fisiológico 0,9% 1000ml;
Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da
agulha; Lacre protetor.

268236 UNID 400 1

'-\,

184 Soro glicosado 5% 250ml; Bolsa
Sistema Fechado; Solução estéril
e apirogênica; Embalagem
trilaminada; Transparente; Dois
bicos iguais para introdução do
equipo e da agulha; Lacre
protetor.

270092 UNID 100 5

185 S UNID 60 1
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Sistema Fechado; Solução estéril
e apirogênica; Embalagem
trilaminada; Transparente; Dois
bicos iguais para introdução do
equipo e da agulha; Lacre
protetor.

186 Soro glicosado 5% 1000ml;
Bolsa Sistema Fechado; Solução
estéril e apirogênica;
Embalagem trilaminada;
Transparente; Dois bicos iguais
para introdução do equipo e da
agulha; Lacre protetor.

270092 UNID 25 1

187 Soro Sistema Fechado Manitol
20% 250 ml; Solução injetável;
Sistma fechado; Solução de
manito 1 20% (manitol 200
mg/ml); Frascos e bolsas de

plástico transparente .

299675 UNID 40 1

188 Soro Ringer com Lactato 500
ml; Bolsa Sistema Fechado;

Solução estéril e apirogênica;
Embalagem em polipropileno e
transparente; Alça giratória 360'’
e retrátil; Lacre de segurança
metálico; Um bico com duas
entradas.

352192 UNID 80 9

189 +

inibidor de corrosão, Pronto
Uso; Desinfetante de alto nível;
Acompanha o sachê Inibidor de
corrosão; Eficaz contra um

amplo espectro de

445470 GL 8 2

microorganismos; Testes
REBLAS eficazes: Validade 24

meses; Galão com 5 litros.
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JJ

190

191

t 277319 UNID

UNID

5

300

2,94

1 ,98

14,70

594,00c

ETÍLICO 100 ML, Hidratado na
concentração de 70'’ INPM (70%
em peso); Álcool para Pele;
Embalado em frasco almotolia;
Validade: 36 meses; Notificado
RDC 199/06.

269941

'=\

192 r
ml, desinfetante hospitalar para

superfícies fixas. Uso autorizado
pela ANVISA/MS em
estabelecimentos de saúde

humana e animal, e tem eficácia
comprovada contra micro-
organismos causadores de
infecções hospitalares embalado
em frasco plástico de 1000 ml.

269941 UNID 50 ra3

t+

193 c

com válvula pump 420gr
Composição: Carbomer,
Glycerin, Methylparaben,
Aminomethyl propanol,
Alcohol, Menthol e Aqua.
Organolépticas: Gel translúcido,
e odor característico de álcool,
Elimina 99,9% dos vírus e

bactérias .

269943 UNID 10 0

:n\

194 Antisséptico Gliconato de
Clorexidina 2%, Almotolia
100ml Características: Álcool
etílico, Dietanolamida de ácido

graxo de côco, Corante Cl
19.140, Ácido cítrico, Amina
óxida, Polímero de celulose,

44405 1 UNID 15 6
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t

Antisséptico tópico, indicado
para antissepsia da pele no pré-
operatório .

195 e

100%; uso tópico; 1 litro.
UNID

GL

2

6

58,28

38,21

116,56

229,26'=\ 196 Detergente Liquido Hospitalar
Neutro; com alto poder de
limpeza, indicado para lavagem
manual ou automática de artigos
e instrumentos médico-
hospitalares, odontológicos e

laboratoriais. além de utensílios

em cozinhas, superfícies como
pisos, azulejos, mesas e

438827

bancadas. PRODUTO
SANEANTE NOTIFICADO
NA ANVISA/MS N') Galão 5
litros. (Produto sugerido
Cleanzime top)

197

198

a

embalagem c/ 30 unidades;

UNID 4

10

1

n\
Gel Hidrossolúvel para
eletroçardiografia (E.C.G),
hipoalérgico, boa
condutibilidade elétrica e sonora,

eletrodos,
frascos com

embalagem
os dados de

procedência, Nr
de fabricação e

438929 UNID 8

inócuo aos

acondicionado em

1000 gramas,
constando

identificação,
do lote, data
validade.

a sc

Pronto-uso, formulado
GL 5 7
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It

:3+

especialmente para
profissionais das áreas de saúde

e alimentícia, que necessitam de
proteção microbiológica
adicional para degermação das

mãos e braços das equipes
médicas e de enfermagem.
Galão 5 litros.

/-q\
200

201

Vaselina líquida; 100ml 356040 UNID

UNID

3

50

7,13

34,15

21 ,39

1.707,50Limpador Desinfetante, Pronto-
uso para superfícies fixas e
artigos não-críticos em hospitais,
clínicas médicas e

odontológicas, laboratórios e
demais estabelecimentos de
auxílio à saúde. Frasco 10001VIL

corn

pulverizador/espuma;Composiçã
o: Cloreto de n-alquil dimetil
benzil amônio + Cloreto de

didecil dimetil amônio,
Biguanida, conservante,
tensoativo e veículo.

437412

+'==qt

202 Saco de Lixo Hospitalar Branco
Leitoso 30L. Confeccionado em

polietileno de baixa densidade
linear virgem, fator que garante
maior resistência ao produto.
Possui identificação de

fabricante, n'’ do lote, simbologia
de infectante posicionada a um
terço de altura a partir do fundo,
tem sistema de fechamento

através de lacre permitindo
assim maior vedação. Na cor
branca leitoso, pacote com 100
unidades.

615869 PCT 20 6
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203 Saco de Lixo Hospitalar Branco
Leitoso 50L. Confeccionado em

polietileno de baixa densidade
linear virgem, fator que garante
maior resistência ao produto.
Possui identificação de
fabricante, n'’ do lote, simbologia
de infectante posicionada a um
terço de altura a partir do fundo,
tem sistema de fechamento

através de lacre permitindo
assim maior vedação. Na cor
branca leitoso, medindo 63,00 x
80,00cm (L x A), espessura 6
micras, pacote com 100
unidades.

41 2494 PCT 15 3

b/L

204 Saco de Lixo Hospitalar Branco
Leitoso 100 L. Confeccionado

em polietileno de baixa
densidade linear virgem, fator
que garante maior resistência ao
produto. Possui identificação de
fabricante, n'’ do lote, simbologia
de infectante posicionada a um
terço de altura a partir do fundo,
tem sistema de fechamento

através de lacre permitindo
assim maior vedação. Na cor
branca leitoso, medindo 75,00 x
105,00cm (L x A), espessura 6
micras, pacote com 100
unidades.

320700 PCT 20 6

205 Gel com PHMB . incolor.

inodoro, não gorduroso,
hidratante com 0, 1 % de

Polihexametileno de Biguanida
PHM13), um agente

471162 FRASC 30 1
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ant imicrobiano com amplo
espectro de ação contra
microorganismos como
bactérias, fungos, leveduras e
biofilme.Frasco de 100 ml.

206 Solução de Limpeza e
Hidratação de Feridas com
PHMB é composta por 0,1% de

PHMB (polihexanina) 0, 1 %
betaina e água purificada.Frasco
com 350 ml

471162 FMSC 25 1

4P =+1

207 Hidrogel Amorfo Solosite Gel
Smith+Nephew é um agente de

’tumefação' de água, que permite
que o gel permaneça em sua
forma mesmo saturado e absorva

exsudatos.Frasco de 85 grm

406770 FRASC 30 3

208 Teste Rápido Dengue
(Anticorpos IgG
IgM)Imunoensaio
cromatográfico rápido para
detecção qualitativa dos

anticorpos lgG e lgM para o
vírus da Dengue, auxiliando no
diagnóstico de infecção primária

secundária pelo
vírus;Detecção: após quinto dia
de suspeita de infecção»
Amostra: Sangue Total, Soro ou
Plasma;» Resultados em 10
minutos.Itens inclusos : 25

dispositivos; 25 conta-gotas; 1

solução tampão (3ml); 1

instrução de uso.

e

a

e

353742 cx 4 2

e r
c/25 testes Imunoensaio

cx 15 6
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gIf

cromatográfico rápido para a
detecção qualitativa do antígeno
NS 1 do vírus da

dengue;Detecção: do primeiro
ao quinto dia de suspeita de
infecção;Amostra: Sangue Total,
Soro ou Plasma;Resultados em
10 minutos. Itens inclusos: 25

dispositivos; 25 conta-gotas; 1

solução tampão (3ml) ; 1

instrução de uso.

/+'q,

210 Teste Rápido Covid-19 Ag Kit
C/25 Testes, Ensaio
imurlocromatográfico para a

detecção qualitativa de antígenos
de SARS-CoV-2 (COVID-19)
Amostra: swab de nasofaringe e
swab nasal, Tempo do Teste: 15-
30 minutos (não ler após 30
minutos) Apresentação: Cassete

30113 cx 10 3

211 Balança de Bioimpedância
- Medição dupla
- 8 Eletrodos de metal, que
passam uma dupla corrente
elétrica por todo o corpo
- 4 eletrodos nos pés que medem
os dados dos membros inferiores

e 4 na barra de mãos, que
medem dos membros superiores
- Balança de Bioimpedância com
Visor colorido com todos os

dados & medição
- Bluetooth e APP compatíveis
com sistemas Android e iOS

Registro de altura
Percentual de água

Taxa muscular esquelética
Frequência cardíaca

305065 UNID 1 3

/'n\
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I 8
- Relatório de bioimpedância
completo, podendo ser
compartilhado
- Carregamento via USB Tipo-C
- Fio retrátil de

aproximadamente
- Vidro temperado de
resistência
- Memória
cadastros

- Limite de peso de 6 a 180kg,
com graduação de 100g

a
1,4m

rs 1 +

n\ serri limite de

212 Mini-Incubadora Capacidade:
Até 4 indicadores biológicos
simultaneamente.Dimensões (A
x D): 8,7 x 7,6 cm.Dimensão do
orifício para o indicador (D x P):
10 x 37 mm.Peso Bruto: 300

g.Temperatura máxima de
incubação: 60 '’C.Potência: 10

Watts.Voltagem: 127 / 220 V -
Bivolt Automático.Frequência:
50/60 Hz.Material do gabinete:
plástico ABS injetado na cor
branca na parte inferior e

transparente na área
superior.categoria: Esterilização.
Registro ANVISA: Isento

43291 3 UNID 2 2

f---\

213

214

r
Destilador De Água Cristófoli

UNID

UNID

8

8

5

7

r
Destilador - Cristófoli

3

a i

caneta monopolar com 05
mandril universal

2
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o c

Regeneração Tecidual e Cirurgia
Plástica - caixa com 10 unidades
de 1 ml

cx 5 1.626,67 l 8.133,35

217 Peg – Kit de Gastrostomia n'’24,
Silicone grau médico, Kit
completo de colocação para fácil
e seguro procedimento (Técnica
Pull), Suporte interno
desenvolvido para reduzir
acidentes

463620 KIT 2 3

Hq

com retiradas não

intencionais, Conexão universal

para alimentação, Adaptador 90'’
para completo conforto do
paciente, Linha radiopaca ao
longo do tubo, Suporte interno
radiopaco Pull Peg Kit inclui:
Clamp, Agulha de punção,
Campo Fenestrado, Fio guia
com loop, Bisturi, 2 envelopes

de gel, lubrificante estéril,
Seringa, Instrução de uso
Referêneia: GP-024.

r\ 218 Sonda de gastrostomia n'’ 24

silicone grau médico, balão de
silicone inflavel com

extremidade plana, desenvolvido
para segurança do paciente.
Linha radiopaca ao longo do

tubo. Único balão com ponta
distal plana que foi desenvolvido
para fácil inserção e remoção,
quando colocado o formato de
tubo reduz risco de úlcera. O

anel de retenção de 90'’ permite
uma posição anatômica da sonda
para conforto ao paciente.
Referência- 0524ZFB

463620 UNID 6 1
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219 Sonda de gastrostomia n'’ 22
silicone grau médico, balão de
silicone inflavel com
extremidade plana, desenvolvido
para segurança do paciente.
Linha radiopaca ao longo do
tubo. Único balão corn ponta
distal plana que foi desenvolvido
para fácil inserção e remoção,
quando colocado o formato de
tubo reduz risco de úlcera. O
anel de retenção de 90'’ permite
uma posição anatômica da sonda
para conforto ao paciente .

Referência- 0524ZFB

463619 UNID 3 1

p1+t Fe

'nqb

220 Stiper Pads Auricular -
Pequenos Kits com pastilhas
adesivas de aplicação única, com
fita cirurgica microporosa 3 M-
Pastilha Produzida em algodão
hipoalergênico com micro
cristais de quartzo e dióxido de
silÍcio

45 1229 PLAC 100 1

r'\
221 Stiper Pads Sistemico Auricular

- Pequenos Kits com pastilhas
adesivas de aplicação única, com
fita cirurgica microporosa na cor
Bege 3M - Pastilha produzida
em algodão hipoalergênico com
micro cristais de quartzo e
dióxido de silício

451229 PLAC 100 1

222 Ponto semente para
auriculoterapia com micropore
quadrado e/ou redondo na cor
Bege. Em cartelas plásticas
antiaderente com cavidades que

370625 PLAC 500 2
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facilitam a manipulação, para
pronto uso, com boa fixação
para todos os tipos de pele.
Material esférico para fixação
única na pele da orelha. Semente
de Mostarda.

223 Ponto semente para
auriculoterapia com esparadrapo
redondo Bege. Em cartelas
plásticas antiaderente com
cavidades que facilitam a
manipulação, para pronto uso,
com boa fixação para todos os
tipos de pele. Material esférico
para fixação única na pele da
orelha. Semente de Mostarda.

370625 PLAC 500 2

,-'\

224 Ponto Prata para auriculoterapia
com micropore quadrado e/ou
redondo Bege. Em cartelas
plásticas antiaderente com
cavidades que facilitam a

manipulação, para pronto uso,
com boa fixação para todos os

tipos de pele. Material esférico
para fixação única na pele da
orelha. Esferas de Prata.

370628 PLAC 500 2

in\

t iv

auriculoterapia springer c 0,25 x
30 mm, caixa com 100 unid.

cx 100 2

t iv

auriculoterapia 0,18 x 8 caixa
com 100 unid

cx 100 2

a
Utilizada no manuseio de
acientes com dificuldades de

20 1
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locomoção . Produzida com
materiais de primeira qualidade,
altamente resistente, a lona
possui tiras de reforço de 50 mm
e 08 alças laterais que facilita o
transporte, é capaz de suportar
de 180 à 200 Kg.É feita de nylon
azul e pode ser lavada e

dobrada.Informações
Adicionais: Cor : Marinho.

Produzida em nylon, Tiras de
reforço de 50 mm e 08 alças
laterais. Altura 1 cm / Largura
180 cm/ Profundidade 70 cm -
peso:0,720 kg

n\

0 )

12mm 50 Metros
UNID 5 2

229 Curativo Filme Transparente
Rolo 15cm x 10m /Composição:
Película protetora de poliuretano
e papel glassine / Filme
transparente em poliuretano e

uma camada protetora de

politereftalato de etileno.

437892 UNID 8 1

n\

230 Curativo Hidrocoloide Extra

Fino 10x10cm, composto por
uma camada interna autoadesiva

contendo hidrocoloide, poli-
isobutileno, convervantes e uma
camaa externa de filme de

poliuretano

484808 UNID 30 2

23 1 Clorexidina 2% Aquosa,
almotolia de 250 ml com ação

bactericida capaz de eliminar
tanto bactérias gram-positivas

uanto bactérias gram-

341173 UNID 30 2
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negativas;Impede a proliferação
de bactérias e fungos;

232 r

14cm, produzido em liga de Aço
Inoxidável de alta qualidade;

UNID 20

17,39 l 347,80

233

234

r

cm, em aço inoxidável.

UNID

UNID

10

5

/--\. 24,45 l 244,50

e

15 cm; Confeccionada em aço
inoxidável; Embalado
individualmente.

20,12 l loo,60

235

236

)

aço inoxidável
UNID

UNID

5

10

357,49

36,97

1.787,45

369,70Espaçador adulto, com encaixe
universal - compatível com
todos os broncodilatadores em

Spray (bombinha). Tubo
totalmente transparente para
melhor visualização do
spray; Tratamento antiestático,
permitindo a inalação da dose
total administrada;
Máscaras macias em PVC, com
vedação total do ambiente
externo; Válvula dupla e na
máscara máscara, a máxima do
tubo e na droga; Material 100%
livre de BPA.

473659

n\

237 Espaçador Infantil, com encaixe
universal - compatível com
todos os broncodilatadores em

Spray (bombinha). Tubo
totalmente transparente para
melhor visualização do

362097 UNID 10 3

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov,br - CNPJ 95,719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Página 1 228



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório rf 55/2025

spray; Tratamento antiestático,
permitindo a inalação da dose
total administrada;
Máscaras macias em PVC, com
vedação total do ambiente
externo; Válvula dupla e na
máscara máscara, a máxima do

tubo e na droga; Material 100%
livre de BPA.

238 Lanterna Para Cabeça
Recarregável 150 Lumens
Cor da lanterna: Preto e verde,
Cor da luz: Branco Frio, Tipo de
fonte & alimentação :

bateria,Tipo de luz: led, Número
de modos de mudança de luz: 3,

Potência: 1 501m, E
recarregável;É à prova d'água.

607427 UNID 6 1

239 Atadura Gessada, tamanho 10

cm x 3cm, elaborada utilizando
uma formulação especial e um
rigoroso procedimento que

444609 UNID 20 5

consiste em impregnar
uniformemente o gesso sobre um
tecido tipo tela 100% algodão.
possui lateral com corte sinuoso

para evitar desfiamento. Cor:
Branco. Atadura não estéril

240 Aparelho Medidor de Pressão
Arterial digital de Braço,
inflagem: bomba elétrica,
desinflagem : automática,
método de medição :

oscilométrico, capacidade de
memória: 30 medições, tamanho
da braçadeira de 22 a 42 cm,

436498 UNID 30 2
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:F- alcance de medição: 0 a 299
mmHg e pulso de 40 a 180
batimentos/min, dimensões do
produto : Largura: 12,5cm
Altura: 16,5cm Profundidade:
11,8cm e garantia de 05 anos.

241 Concentrador
domiciliar

oxigênio

estacionário 415947 UNID 3 8

'n'\
corn

51/min,

fluxo de

a baixo
consumo de energia, alarme e
suporte universal de
umidificador. Com sistema de

rodizios. Voltagem :

127V 60Hz.

242 Fixador de tubos e sondas

nasais, adesivo hipoalergênico
de alta aderência que assegura
uma fixação segura e suave na

pele, reduzindo o risco de
reações adversas ou irritações
cutâneas

616733 UNID 40 r-n8

PHi\ 8Nos termos do inciso II do art. 33 do Decreto n.'’ 031, de 24 de março de 2023, utiliza-se o catálogo
eletrônico do Governo Federal (CATMAT ou CATSER), haja vista a inexistência de catálogo

próprIO .

Justificativa do quantitativo previsto (como se definiu o mesmo): O quantitativo foi estabelecido
com base no consumo registrado nos anos de 2022 a 2024. Além disso, foram incluídos novos itens

que, embora não tenham sido licitados nos anos anteriores, foram identificados pela equipe de

enfermagem como essenciais para atender às necessidades em 2025.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratação (se para elaboração do PCA, indicar o

valor correspondente ao exercício financeiro do Plano):
R$ 351.370,62 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).
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5. Previsão da data desejada para a contratação: 28/03/2025

6. Grau de prioridade da compra ou contratação:

( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( X ) Muito Alta

7. Há vinculação ou dependência com a contratação de outro DFD para sua execução, visando
a determinar a sequência em que as respectivas contratações serão realizadas:
( ) SIM– Qual:
( x ) NÃO

8. Classificação orçamentária da despesa, indicando a ação, até nível de elemento e

desdobramentos:

02.007.10.301.0006.2025 – Gestão das Unidades de Atenção Básica
Elemento de despesa: 333903036
Fonte de recurso: 000, 505, 1494

9. A elaboração do Estudo Técnico Preliminar e da Análise de Riscos é opcional (§ 7'1 do art.
7'’ do Decreto n.' 031, de 24 de março de 2023):

( x ) SIM ( )NÃO

Justificativa (especificar porque é opcional, se for o caso): Objeto de valor baixo e baixa
complexidade.

1 § 7'’ A elaboração do ETP e a análise de riscos será opcional nos seguintes casos:

I- nas hipóteses dos incisos l (valor), II (valor), III (licitação deserta ou fracassada), VII (casos de guerra, estado de

defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem), VIII (emergência e calamidade
pública) do art. 75 e do § 7'’ do art. 90 (remanescente de obra), ambos da Lei n'’ 14.133, de I' de abril de 2021 ;

II - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, inclusive acréscimos
quantitativos e prorrogações contratuais relativas a objetos de prestação de natureza continuada;
III - contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do objeto ou o modo de

seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser

devidamente justificado no documento de formalização da demanda;
IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes - PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr,gov,br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Página 1 231



51

Pag.

“&835

Município de Mercedes
!P-

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n'’ 55/2025

re

99 ;;P

Mercedes-PR, 10 de março de 2025 .

Assinatura do Responsável pela Formalização da Demanda

r\\
Ciente e de acordo:

Secretário da Pasta Interessada (nome) : Adelete Becker

Assinatura:

#4\
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ANEXO IV

CONTRATO ADMINISTRATIVO N' ......../2025,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
MERCEDES - PR E

O MUNICÍPIO DE MERCEDES, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.') 555, Centro, na Cidade de Mercedes,
Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante
denominado CONTRATANTE, e oCa) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CNPJ n'’
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na Rua/Av. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, no xxx, bairro xxxx, CEP
xx.xxx-xxx, na cidade de Mxxxxxxxx, Estado do xxxxxxxxxxxxxx, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada por xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, representante legal?
conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentado(a) nos autos, tendo em vista
o que consta no Processo n'’ .............................. e em observância às disposições da Lei n'’
14.133, de 1'’ de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico m. .../.., mediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas.

r\

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de
estabelecidas no Termo de Referência.

nas condições

Obieto da contratação
0 CATMAT UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTALDE
MEDIDA

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição :
1.3.1 O Termo de Referência:

1.3.2 O Edital da Licitação;
1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.3 O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano, contados do data de assinatura,
prorrogéwel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei rf 14.133, de 2021.

2.3.1 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Ádwrinistração,
permitida a negociação com o contratado.
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2.4 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.5 A prorrogação de contrato deverã ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.

2.6 O contrato não poderã ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
público, observadas as abyangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO
CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
3.3 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no
Termo de Referência, anexo a este Contrato.

a

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
4.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)
5.3 O valor total da contratação é de R$..____ 6...0
5.4 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.5 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao

contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.3 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

/--\

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 921 V)
7.3 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
da data do orçamento estimado, em 02/01/2025 .

7.4 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.6 No caso de atraso ou não divulgação doCs) índice (s) de reajustamento, o contratante
pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
7.7 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

dt;+
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7.8 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s)
que vier(cm) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.9 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.10 O reajuste será realizado por apostilamento .

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.3 São obrigações do Contratante:
8.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seus anexos;
8.5 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.6 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às

/F\-

suas expensas;
8.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo
Contratado :

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
8.9 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
8.10 Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Mercedes para adoção das

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.11 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.12 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
8.13 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.
8.14 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.15 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou

fn\

subordinados

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGA(,'(-)ES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e

a o Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

XVTT)
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9.4 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada (se for o caso);
9.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código
de Defesa do Consumidor (Lei n'’ 8.078, de 1990);
9.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação ;
9.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.'’ 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou

informação por eles solicitados;
9.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante,

que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.10 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SIC:AF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do

contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual
ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
9.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
9.12 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
9.13 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

9.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.15 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.'’ 14.133, de 2021);
9.16 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, parágrafo único, da Lei n.'’ 14.133, de 2021);

terceiros
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9.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
9.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, Il, d, da Lei n') 14.133, de 2021 ;
9.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as

normas de segurança do contratante;
9.20 (em havendo prestação de serviços acessória) Alocar os empregados necessários, com
habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de

regêncla;
9.21 (em havendo prestação de serviços acessória) Orientar e treinar seus empregados sobre
os deveres previstos na Lei n'’ 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para

proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
9.22 (em havendo prestação de servIços acessór ia) Conduzir os trabalhos com estrita
observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes
Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina;
9.23 (em havendo prestação de serviços acessória) Submeter previamente, por escrito, ao
contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.24 (em havendo prestação de serviços acessória) Não permitir a utilização de qualquer
trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de

quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

r\

P/

/q

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
10.3 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.3 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n'’ 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo
justificado;

INFRAÇÕES E SANÇÕES
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e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do
contrato ;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5'’ da Lei n'’ 12.846, de 1'’ de agosto de 2013.

11.4 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanÇÕes:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre
que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156. $2'), da Lei n') 14.133, de
2021

9

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de

11

penalidade mais grave (art. 156, 6 4'’, da Lei n'’ 14.133, de 2021);
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alíneas “e”, “f ’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 65'’, da

Lei n'’ 14.133, de 2021).
Multa :

Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da1

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1,
de 15% a 30% do valor do Contrato.

3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do
subitem 12.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 5% a 15%
do valor do Contrato.

5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 5%
do valor do Contrato.

11.5 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156. $9c>. da Lei nc’ 14.133,
de 2021)

1

11.5.1

p.i

111.

IV.

-'+\\

Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, $7'’, da Lei n'’ 14.133, de 2021).
11.5.2 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n'’ 14.133, de 2021)
11.5.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, $8'’.
da Lei n'’ 14.133, de 2021).
11.5.4 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
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11.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e parágrafos do art. 158 da Lei nc> 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.7 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, $1'’, da Lei n'’ 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

11.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nc) 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n') 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.9 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160. da Lei n'’
14.133, de 2021).
11.10 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n'’ 14.133, de 2021).
] 1.1 ] As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nQ 14.133/21.
11.12 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora
contratante.

11.13 As intimações necessárias ao desenvolvimento do procedimento para eventual aplicação
de sanção por infração poderão ser realizadas por qualquer meio idôneo de comunicação, como
correspondência com aviso de recebimento, contato telefônico, mensagem por meio do

aplicativo WhatsApp, mensagem por meio de redes sociais, e-mail indicado pelo contratado, e
etc

'n*\

/H-\
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11.14 A intimação por correspondência será comprovada mediante a juntada do aviso de
recebimento aos autos e, as demais, mediante a juntada do respectivo comprovante e/ou
certidão expedida por servidor público.
11.15 A intimação efetuada por e-mail,

sF3

#

mensagem por meio do aplicativo WhatsApp e
mensagem por meio de redes sociais, será considerada efetuada/recebida no prazo de 1 (um) dia
Úti!, a Gontar de seu envio, caso o destinatário não confirme o recebimento antes.

11.16 É responsabilidade do contratado manter atualizados os endereços e contatos informados,
considerando-se recebidas as comunicações encaminhadas para os mesmos no caso de eventual
alteração não comunicada.
11.17 A participação nos certames promovidos pelo Município de Mercedes, bem como, nas

contratações diretas, implica ciência e concordância com a realização das comunicações na
forma dos subitens antecedentes.

n\

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 921 XIX)
12.3 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.3.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o
Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou
quando entender que o contrato não mais Ihe oferece vantagem.
12.3.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato,
desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2
(dois) meses de antecedência desse dia.

12.3.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá
após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n'’ 14.133/21, bem

como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.4. 1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato

12.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizações e multas.

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo
indenizatório (art. 131, capta , da Lei n.'’ 14.133, de 2021).
12.7 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão

JB

,it

#’'\
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ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.c)

14.133, de 2021).

/;"3

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos

específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Mercedes deste exercício,
na dotação abaixo discriminada:

/7 ..

’+\ 02.007.10.301.0006.2025 – Gestão das Unidades de Atenção Básica
Elemento de despesa: 333903036
Fonte de recurso: 000, 505, 1494

13.2 A dotação relativa aos exercícios fInanceiros subsequentes será indicada após
aprovação da Lei Orçamentãria respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento .

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na
Lei n'’ 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as

disposições contidas na Lei n'’ 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n'’ 14.133, de 2021.
15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo,
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo
deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei n'’ 14.133, de 2021).
15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei no 14.133, de
202 1

/--\

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, III,
parágrafo único, I e II, da Lei n.'’ 14.133/2021, conforme opção formalizada por meio do Decreto
Municipal n.a 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
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bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.9 14.133,
de 2021, e ao art. 89, $29, da Lei n. 12.527, de 2011.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, $1')
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, para

dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser
compostos pela conciliação, conforme art. 92, $1 '’, da Lei n'’ 14.133/21.

P/

Mercedes/PR, em xx de xxxxxx de 2025 .

'+'\

/t;
Município de Mercedes

CONTRATANTE
Xxxxx

CONTRATADA

TESTEMUNHAS :

Xxxxx Xxxxx

X
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ANEXO V
MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PRE(,*OS

ATA DE REGISTRO DE PREÇ'OS N.' XX/2025

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.'’ 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.'’ 95.719.373/0001-23, neste ato representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr.

Laerton Weber, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n'’ ......./2025, publicada no Diário Oficial Eletrônico
(www.mercedes.pr.gov.br) de xx/xx/2025, edição n'’ xxxx; Jornal Gazeta do Paraná, edição

xxxxx, de xx/xx/xxxx, processo administrativo n.'’ ..../2025, RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de

licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n'’ 14.133, de 1'’ de abril de 2021,
no Decreto Municipal n.o 034, de 24 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a
seguIr

n\

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais
hospitalares e odontológicos para utilização nos atendimentos realizados nas Unidades de

Saúde de Mercedes/PR, especificadas no item 01 do Termo de Referência, anexo I do edital de
Licitação, modalidade Pregão Eletrônico n'’ xx/2025, que é parte integrante desta Ata, assim
como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIvoS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de

cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

n\

Fornecedor: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, CNPJ n'’ xx.xxx.xxx/xxxx-xx. sediada na xxx
xxxx xxxxx, n'’ xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, CEP xx.xxx-xxx, na cidade de xxxxxxxx, Estado
do xxxxxx;

Representante: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, representante legal.

Item Descrição/Especificação
t sTaTtávã=mxi:
1 8(J. cânula biselcorn

trifacetado em aço inoxidável,
siliconada estéril atóxica e

Embaladaap irogênica.
individualmente, caixa com

Catmat uant R$ Unit

439799
cx
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Item Descrição/Especificação
T(31;=1 iiiai;
Agulha Descartável 0,45x13
(26G x %), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com
100 unidades.

Agulha hipodérmica
descartável 0,55 x 20 (24G x
3/4), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente. Caixa com
100 unidades.

Agulha Descartável 0,60x25
23G, cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

Embalada

Catmat Unid MI R$ Unit R$ Total

02
397513

cx 11

.'H'\

03
439811

cx 22

04

apirogênica.
individualmente, caixa
100 unidades.

Agulha Descartável 0,70x25
(22G x 1), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica c

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa comlOO
unidades

Agulha Descartável 0,70x30
(22G x 11/’ã), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com 100
unidades

Agulha Descartável 0,80x25
(21G x 1), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,

397507
cx 17

com

'+-\

05 397505 cx 26

06
439808

cx 17

397502
cx 45

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23

www. mercedes.pr.qov.br
Página 1 244



Pag

8q8

q

Município de Mercedes
Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n') 55/2025

Item Descrição/Especificação
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com
100 unidades

Agulha Descartável 0,80x30
(21(3 x 1 1/â), cânula com bisel
trifacetado em aço inoxidável,
siliconada, estéril, atóxica e

apirogênica. Embalada
individualmente, caixa com
100 unidades

Lanceta de segurança 28g
o,36xl,8mm c/100un
Cateter Intravenoso Periférico
14 G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia constituído de agulha
siliconada com bisel

biangulado e trifacetado,
cateter em polímero fep

siliconizado

Catmat Unid MI R$ Unit R$ Total

08
397503

'n'\
cx 5

09
338605

cx 18

10
437181

radiopaco
protetor do
agulha/cateter, conector luer
look codificado em cores,

câmara de refluxo em plástico
transparente e trama da câmara
de refluxo corn micro estrias.
1 4G 2, calibre 0 ,8mm,

1,9cm, cor

flex,
conjunto

unid 10

/--\

comprimento :

larania.
a

16 G de uso único, descartável

confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de

permanência até 48 horas na
veia constituído de agulha

11
437182 unid 15
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Item e

siliconada corr==)Fsa
biangulado e trifacetado,
cateter em polímero fep
radiopaco siliconizado flex,
protetor do conjunto
agulha/cateter, conector luer
lock codificado em

Catmat Unid 1 Ir

cores,

câmara de refluxo em plástico
transparente e trama da câmara

n\

de refluxo com micro estrias.
16 G 3/4, calibre 0,8mm,

comprimento: 1,9cm, cor cinza.
Cateter Intravenoso Periférico
18 G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de

permanência até 48 horas na
veia. Constituível de agulha
siliconada com bisel

biangulado e trifacetado,
cateter em polímero fep

siliconizado flex,

12
437183 unid 150

radiopaco
protetor do
agulha/cateter,
lock codificado em

conjunto
conector luer';-\ @

cores.
câmara de refluxo em plástico.
Cateter Intravenoso Periférico
20G de uso único, descartável

confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na

veia. Constituído de agulha
siliconada com bisel

biangulado e trifacetado,
cateter em Polímero FEP

13
437178

unid 1200

radiopaco
protetor
agulha/cateter,

siliconado flex,
do conjunto

conector luer
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Item Descrição/Especificação
Tal–aimdo –-i–EM
câmara de refluxo em plástico
transparente e trama da câmara
de refluxo com micro estrias.

20 G 1 1/4, calibre 0,8mm,
comprimento: 1,9cm, cor lilás.
Cateter Intravenoso Periférico
22(3 de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na
veia. Constituído de agulha
siliconada corn bisel

biangulado e trifacetado,
cateter em Polímero FEP

radiopaco siliconizado flex,
protetor do conjunto
agulha/cateter, conector luer
lock codificado em cores,

câmara de refluxo em plástico
transparente e trama da câmara
de refluxo com micro estrias.

22 G 1 , calibre 0,8mm,
comprimento: 1,9cm, cor azul.
a i
24G de uso único, descartável
confeccionado em polímero
radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de
permanência até 48 horas na

veia. Constituído de agulha
siliconada com bisel
biangulado e trifacetado,
cateter em Polímero FEP

radiopaco siliconizado flex,
protetor do conjunto
agulha/cateter, conector luer
lock codificado em cores,

câmara de refluxo em plástico

Catmat Unid 1 R$ Total

/buk

14
437179

unid 3700

/3

15
437180

unid 3500
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Item Descrição/Es becificação Catmat Unid [ 1 11

transparente e trama da câmara
de refluxo com micro estrias.

24 G 3/4, calibre 0,8mm,
comprimento : 1 ,9cm, cor
amarela.
Intracath Cateter Venoso

Central 16G x 12 in (amarelo-
adulto), estéril confeccionado
em teflon radiopaco, atóxico e
flexível, com câmara de refluxo

dispositivo tipo luer
codificado por cores e fio guia
(mandril); o cateter deve estar
dentro de uma agulha oca e

biselada com formato
anatômico, orifícios para
sutura, fecho de segurança

e

superfície

/---\

automático e

antiderrapante e deve ter um
invólucro plástico de proteção
para a não contaminação antes
do procedimento . Permite

16
437290

unid 3

segura conexão ao equIpo)
facilita a identificação do

calibre e garante perfeita
proteção para a agulha e o
cateter, bem como

#\

margem
extra de segurança e fixação,
intracath adulto com estilete

16gx12 in, indicado na terapia
venosa central. em infusões de
média e longa duração em
pacientes críticos. N'’ 16x12 in
(l.7mmx30,5cm). Registro no
MS/ANVISA vencimento
mínimo 1 ano.
Cateter venoso central

lúmen, 07 FR x 20 cm,
embalagem
conter : contém :

duplo

17
na 437302

deve
unid 5
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rt$J

Item Descrição/Especificação
1 - catéter em poliuretano
duplo lúmen 07fr x 20 cm
1 - agulha introdutora 18 g x
07 cm

1 - fio guia metálico em aço
inoxidável com núcleo em
nitinol 0,032’' com ponta
mac ia
1 - dilatador de veia 08fr x 10

cm
1 - aleta de sutura móvel com
trava

Scalp n'’ 19, cateter para

infusão intravenosa com agulha
de bisel trifacetado, com asas
leves flexíveis dotadas de um

exclusivo dispositivo de
encaixe, garantindo firme
empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve,
flexível e transparente,
conector luer-lok cônico e

rígido, assegurando perfeita
conexão com seringas ou
equipo de bico macho e

seringas ou dispositivos luer-
lok, esterilizado a oxido de

etileno, embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização
e registro no MS. Estéril,
apirogênico e descartável.
Scalp n' 21, cateter para
infusão intravenosa com agulha
de bisel trifacetado, com asas
leves flexíveis dotadas de um

exclusivo dispositivo de

Catmat Unid 11 11

p-\

18
437164

unid 50

'A'\

19
437166 unid 450
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Item Descrição/Especificação
encaixe, garantindo firme
empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve,
flexível e transparente,
conector luer- lok cônico e

rígido, assegurando perfeita
conexão com serIngas ou
equipo de bico macho e
seringas ou dispositivos luer-
lok, esterilizado a oxido de
etileno. embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização
e registro no MS. Estéril,
apirogênico e descartável.

Scalp a

infusão intravenosa com agulha
de biscl trifacetado, com asas
leves flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de
encaixe, garantindo firme
empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve,
flexível e transparente,
conector luer-lok cônico e

rígido, assegurando perfeita
conexão com serIngas ou
equipo de bico macho e

seringas ou dispositivos luer-
lok, esterilizado a oxido de

etileno, embalado
individualmente em papel grau

cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização
e registro no MS. Estéril,

Catmat Unid mI w1

/--\

,n'\

20
437167

unid 500
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Item Descrição/Especificação
apirogênico e descartável.

Scalp n' 25, cateter para
infusão intravenosa com agulha
de bisel trifacetado, com asas
leves flexíveis dotadas de um

exclusivo dispositivo de
encaixe, garantindo firme
empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve,
flexível e transparente,
conector luer-lok cônico e

rígido, assegurando perfeita
conexão com serIngas ou

equipo de bico macho e

seringas ou dispositivos luer-
lok, esterilizado a oxido de
etileno, embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência,
fabricação, lote e esterilização
e registro no MS. Estéril,
aDirogênico e descartável

c
Lubrificado. Estéril .

Descartável . Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas :

poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgjco e filme plástico
)

Lubrificado. Estéril.
Descartável. Embalado
individualmente em papel grau

Catmat Unid Ml R$ Unit R$ Total

/'\,

21
437165

unid 200

.'-\

22
479749 unid 450

23
479748 unid 600
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Item Descrição/Especificação
c -–ãl;;FT) áiii;;
instrumental atóxico,
transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas :

poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico.
Espéculo Vaginal Tamanho G;
Lubrifiçado. Estéril.
Descartável. Embalado

individualmente em papel grau
cirúrgico e filme plástico;
instrumental atóxico,

transparente/translúcido, com
parafuso (borboleta) acoplado;
Matéria prima valvas :

poliestireno cristal. Embalado
individualmente em papel grau
cirúrgjco e filme plástico.
Rolo de Papel Lençol para

maca descartável; 50cm x 50
metros, 100% celulose, 100%
branco. Possui excelente

alvura, maciez e absorção. Não
causa irritação dérmica;
roduto de

no

Catmat Unid 11 11

/"\,

24
479747 unid 80

25 268855 unid 120

'n'\

lualidade.
)

maca descartável; 70cm x 50
metros, 100% celulose, 100%
branco, Possui excelente26

alvura, maciez e absorção. Não
causa irritação dérmica;
roduto de qualidade.

t

plástico colorido com aroma e
sabor, embalado
individualmente em filme

plástico transparente e
colocado em pacotes plásticos

352012
unid 100

27
43 1 744

pet 40

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes - PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95'719.373/0001-23

www. mercedes.pr.qov.br
Página 1 252



g

Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n'’ 55/2025

Item Descrição/Especificação
com dados do produto,
contendo de 40 a 50 unidades

no pacote, constando os dados
de identificação, procedência,
n'’ do lote, data de fabricação.
Abaixador de língua (espátula

madeira), descartável,
convencional liso.

bordas

acabadas,

largura uniforme

e

os

e

Catmat Unid Quant R$ Unit R$ Total

de
formato

superfície
perfeitamente
espessura e

em toda a sua extensão,

medindo aproximadamente
14cm de comprimento; 1,4 cm
de largura; 0,5mm de
espessura, embalado em pacote
com 100 unidades, constando

dados de identificação,
procedência, n'’ do lote, data de
fabricação.
)

confeccionado em corpo único
com material plástico especial,
resistente e atóxico, anti-
alergênico e apirogênico,
formato e sistema denteado tipo
pinça em V, com bordas
arredondadas não traumáticas,
duplamente serrilhadas para
evitar vazamentos quando em
uso, apresentando sistema de
travamento e lacre definitivo
com fecho plástico inviolável.
Embalado individualmente
esterilizado em óxido
etileno, com abertura
létala.

)

Seca; Escova com esponja não
impregnados; validade 60

'n\\

28
348807

pot 70

n\

29
447065 unid

de

tipo

30
280879 unid
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Item Descrição/Es e'cificação Catmat UnidI MI 1 R$ Total
iTieses.

Cateter Nasal de Oxigênio tipo
Óculos Pediátrico -
Confeccionado em PVC.
Embalada individualmente em

embalagem de PVC.Atóxico,
não-pirogênico, de uso único e

esterilizado por óxido de
Etileno. Validade de 5 anos.

Cateter nasal tipo óculos,
medida única, esterilizado a

embalado

282205
unid 10

fP\

raio Gama,
individualmente
plástico, constando
externamente os dados de

identificação, procedência,
marca, data de fabricação e

validade, modo de

erri saco

32
395230

unid 70

de registro no
aplrogênlco

usar e

MS.isenÇão
Atóxico,
descartável.
Filtro tIME antibacteriano e
antiviral, produto estéril
contém uma camada de mídia
impregnada com sal
higroscópico a base de cloreto
de cálcio. Resistência em baixa

respiração: 100pa, saída de

umidade 32mgH20/L,
capacidade de filtração
bacteriana: BFE 99,999%.
capacidade de filtração viral
VFE 99,999%. Conexão

22M/15F-22F/15M, traqueia
corrugada 15 cm (cuff 15F),
volume corrente 150-1500rnl,

espaço morto 40ml, peso 25g,
tempo de uso recomendado
24h.

1 r mlm

e

n\

33
479617

unid 10
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Item Descrição/Especificação
Oxigênio . Equipamento
desenvolvido para atividades
de umidificação gerados por
passagem de Oxigênio ou Ar
Comprimido medicinal.
Utilizado para pacientes que
necessitam umidificar vias
aéreas, evitando ressecamento

da laringe. Tampa em nylon
conforme especificação; Tubo
com borbulhador para permitir
o arrasto das partículas; Copo
translúcido com indicação de
nível mínimo e máximo."

Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 1. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau
médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve
conter: número da ml, tamanho

do paciente e volume de
enchimento, Deve ser

esterilizada, embalada
individualmente e pronta para

uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 2. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau

Catmat Unid 1 11

/n\.

35
45 1 032

unid 2
’--\

36
451033

unid 2
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Item Descrição/Especificação
i;ma;;;='–
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve

conter: número da ml, tamanho
do paciente e volume de
enchimento. Deve ser
esterilizada, embalada
individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde

Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 3. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve

conter: número da ml, tamanho
do paciente e volume de
enchimento. Deve ser

esterilizada, embalada

individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 4. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau.
Médico para uso único.
Constituído por conector

Catmat UnidI I1 R$ Total

37
45 1 034

unid 2

38
45 1 035 unid 2
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Item b-;;;mspecificação
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve
conter: número da ml, tamanho

do paciente e volume de
enchimento. Deve ser

esterilizada, embalada

individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

Máscara laríngea descartável.
TAMANHO N'’ 5. Produto
estéril de uso único. Fabricado

em borracha, transparente do
tipo silicone sem látex ou PVC
atóxico, transparente de grau.
Médico para uso único.
Constituído por conector
proximal, tubo condutor,
manguito pneumático, válvula
de retenção, balão piloto, tubo
de enchimento e linha de
referência. No tubo deve

conter: número da ml, tamanho
do paciente e volume de
enchimento. Deve ser

esterilizada, embalada

individualmente e pronta para
uso. Deve possuir registro no
ministério da saúde.

Fluxômetro -de oxigênio
medicinal, na cor verde, corpo
de metal, cromado, bilha curta.

cápsula e bilha em vidro, escala
de 0 a 151/m a uma pressão de
3,5 Kgf/çm3, esfera de inos,
botão de controle de fluxo
fixado com parafuso

Catmat UnidI i1 1l

:'nq\

39
451036

unid 2

/'-'-'\

40
451856

unid 5
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Item Descrição/Especificação
permitindo fácil manutenção,
sistema de vedação tipo agulha,
evitando vazamentos, rosca de
saída conforme Dadrão ABNT.
r

por alta concentração com
reservatório tipo bag,
reutilizável em silicone, com
elástico ajustável para fixação,
válvula unidirecional com
conexão perfeita com a
máscara e reservatório. De fácil

manuseio e sem escape. Leve e
resistente. Deverá possuir

rede dea

Catmat Unid I 1 t1

; 1.+

41
454566 unid 30

extensor para
oxigênio e ar comprimido.
Extensão de PVC com 2 a 2.10
m de comprimento.
r

INFANTIL por alta
concentração com reservatório
tipo bag, reutilizável em
silicone, com elástico ajustável

fixação, válvula
com conexão

para
unidirecional
perfeita com a máscara e
reservatório. De fácil manuseio

e sem escape. Leve e resistente.
Deverá possuir extensor para a

rede de oxigênio e ar

comprimido. Extensão de PVC
com 2 a 2, 1 0 m de

'-n\
42

454567
unid 7

comprimento
r

Traqueostomia com Conector
360'’ Pediátrica. A máscara

para traqueostomia tem a

função de auxiliar na ventilação

assistida ao paciente pediátrico
com ar ambiente umidificado

43 454548
unid 6
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Item Descrição/Especificação
7ii;ITãíi;aTo e enriquecido
com oxigênio. É indicada no
tratamento de paciente com
traqueostomia para

umidificação da traqueia e/ou
oxigenoterapia no processo de
ventilação mecânica. Possui
tira de borracha sintética para a

Catmat Unid [ 1 tl

?\,
colocação e conector que gira
360'). Composição: Policloreto
de Vinila (PVC), Polipropileno
PP) e borracha sintética.

r
Traqueostomia com Conector
360') Adulto. A máscara para
traqueostomia tem a função de
auxiliar na ventilação assistida
ao paciente adulto com ar
ambiente umidificado ou

umidificado e enriquecido com
oxigênio. É indicada no
tratamento de paciente com
traqueostomia para
umidificação da traqueia e/ou
oxigenoterapia no processo de
ventilação mecânica. Possui
tira de borracha sintética para a
colocação e conector que gira
360'’. Composição: Policloreto
de Vinila (PVC), Polipropileno
(PP) e borracha sintética.
Regulador de Pressão de

Oxigênio Medicinal/Cor Verde,
para Posto, válvula
estabilizadora. Corpo em latão
polido e cromado. Volante em
termoplástico de alta
resistência. Cor e conexões de
entrada e saída em

44
454547

unid 6

+ "x.

45
274615

unid 5

conformidade com a norma da
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Item Descrição/Especificação
ABNT. Manômetro com escala

em KPA e Kgf/çm2 Isenção de
componentes em borracha.
a

Dedo Adulto Completo .
Oxímetro de dedo portátil
projetado para medir a

saturação de oxigênio no
sangue arterial (SpC)2) e a

pulsação em adultos e crianças
de forma não invasiva . O

equipamento é projetado para
dedos entre 0,8cm e 2,3cm e

para pacientes sem
movimentação . Principais
funções: - Mede mesmo com o

dedo gelado - Funciona com as

unhas pintadas - Super leve -
Tela Colorida OLED com
ajuste de brilho - Visor
ajustável (rotaciona) Principais
especificações: Peso : 45
gramas Dimensões do produto:
67.5 x 38 x 25 mm Auto-
Desligamento: Na presença do
dedo, o oxímetro ligará
automaticamente. Modo de

medição: Conínua,
comprimento de onda dupla de
LED Faixa e resolução de
Sp02: Faixa: 0% à 100%;
Resolução de 1% Acurácia do
Sp02: De 70% à 100%, & 2%;
Menos de 70% não é

especificado Faixa e resolução
da pulsação: Faixa: 30 a 250
BPM; resolução de 1 BPM
Acurárcia da pulsação: É 1 bpm
ou A1%, o que for maior
Consumo de bateria: 18 horas

Catmat Unid 1 tl i

in\

46
441981 unid 10

/H\,
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\ Item 1 1mãi7-Êasmcação
em brilho modo 1.

FXN
PORTÁTIL NEONATAL
INFANTIL E ADULTO.
Oxímetro de pulso portátil de
mesa. Parâmetros: Saturação do
Oxigênio (SpC)2),

Plestimografia, Frequência de
Pulso (FP) e Intensidade do
sinal da freqüência de pulso
(índice de perfusão). Modo de
operação : Contínuo .
Características: Display LCD
com Back light Medição e
apresentação simultânea do
valor de Sp02, forma de onda

plestimográfica, freqüência de
pulso e intensidade do sinal de

freqüência de pulso; Relógio.
Seleção de tipo de pacientes:
ADU- Adulto/Pediátrico; NEO
- Neonatal. Desligamento

Catmat Unid Mt R$ Unit R$ Total

,/=-\

47
441985

unid 2

automático para economia de

energia após 10 minutos
ociosos. Possui gráfico e tabela
de tendência de Sp02 e FP.
Capacidade de armazenamento
de até 100 pacientes e 300hs de
dados. Alarme visual e sonoro

com ajuste de tom e ajuste de
máximo e mínimo para todos
parâmetros, comunicação com
computador. Classificação de
alarmes: Nível alto; Nível
Médio. Ajuste do volume de

tom de pulso: 5

Sensibilidade : Baixa,
Alta. Possibilidade

'+\

níveis .
Med,

de

alimentação com 4 pilhas '’AA"
com tempo típico de operação
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Item ii;mção/EspecificaÇão
48hs. Alimentação bateria Ni-
MH com autonomia de até 36

hs. Peso aproximado: 165g.
Modos de operação: Forma de
onda. Numérico. Indicadores:
Sensor desconectado e solto;
Status da bateria; Sinal fraco;
Exibe a amplitude de pulso
(índice de perfusão); Memória
insuficiente; Alarme desligado;
Armazenamento de dados;
Identificação do paciente; Tipo
de paciente; Sp02. Faixa de
Medida: 0 a 100%. Faixa de

alarme: o a 100%. Resolução:
1%. Exatidão ou precisão: 70 a
100% : ü2% (Adulto e

Pediátrico), b3% (Neonato).
Tempo de resposta: 1 segundo.
Frequência de Pulso (FP).
Faixa de Medida: 25 a 300

bpm.Faixa de alarme: 0 a 300
bpm. Resolução : 1 bpm.
Exatidão ou precisão: ü2 bpm.
Tempo de resposta: 1 segundo.
Acessórios: 01 (um) Sensor
reutilizável Sp02 Y
NEONATAL; 01 (uma) Bolsa
para transporte; 0 1 (um)
Manual do usuário português.
Termômetro digital : ponta
flexível, verificados e

aprovados pelo INMETRO,
1009’6 resistentes à água, beep
sonoro de aviso de medição,
display LCD de fácil
visualização, alarme de febre,
memória da última medição,
desligamento automático,
indicador de bateria fraca.

Catmat Unid 1 R$ Total

nb

.n\

48
435801

unid 20
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Item Descrição/Especificação
-fãi;;;---–Higrometro Digital
Temperatura E Umidade Com
Maxima E Minima, Função

Visor de

Função

Catmat Unid MI R$ Unit RS Total

49
62269 1

máxima e mínima,
cristal líquido (LCD),
'C 'F.
Cinto para Prancha de Resgate
Gogo com 3 peças), Material
especial para Raio X, não há
necessidade de retirar do

Alça C.A. de
DOliDroDileno de 50 mm;

unid

+\

50 paciente.

Fechos tic-tac em nylon de 50
mm; 3 cintos de 1,70 metros

cada; Regulador 50 mm em
nylon,
Colar de resgate BB neonatal.
Em polietileno de alta
densidade, revestido em EVA,
velcro, suporte mentoniano,
abertura frontal para análise do
pulso carotídeo e abertura para
lalpação e ventilação da nuca

Colar Cervical P com apoio

602087
unid

51
456003

unid

n-\ mentoniano para reduzir
movimentos. confeccionado em

plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o

de altura e
52

455923

esterno, ajustes
fecho de velcro. Cor branca,

tamanho pequeno, c/ 10,5cm de
altura e circunferência de 33 a
37cm.

Colar Cervical M com apoio

unid

mentoniano para reduzir
movimentos, confeccionado em
plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre

esterno, ajustes de altura
0
e

fecho de velcro. Cor branca,

53
281465 unid
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Item Descrição/Especificação
tamanho médio com 12cm de
altura e circunferência de 37 á

Catmat Unid 1 IMl R$ Unit RS Total

40 cm.

Colar Cervical
mentoniano

54

55

G corn apoIO

para reduzir
movimentos, confeccionado em

plástico flexível estofado nas
bordas, almofada sobre o 292700

esterno, ajustes d e altura e

fecho de velcro. Cor branca.

tamanho grande, com 13,5cm
de altura e circunferência de 40
á 44 cm.

Imobilizador de Cabeça Head
Block Adulto RESGATE SP.

Imobilizador lateral de cabeça,

confeccionado em espuma
injetada; Impermeável, propicia
imobilização para cabeça e 1 359220
região cervical ; Contém
tirantes de fixação para testa e
queixo, com pontos para
verificação de saída de líquido
pelo ouvido; tamanho: Adulto.
Validade Indeterminada.

Lâmina bisturi, aço carbono, n'’
11, descartável, estéril, 1 313571
embalada individualmente -

Caixa com 100 unidades.

Lâmina bisturi, aço earbono, n'’
23, descartável, estéril, 1 313631
embalada individualmente -

Caixa com 100 unidades.

Papel para
cardiotocógrafo/Monitor fetal
112MM x 100MM embalagem 1 454803
com 150 folhas. Tipo bloco,
compatível com General
Medtech

a mln
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Item T)-i;itMIEL)eciHcaçãg
unid; 50x20cm

Tala de papelão grande c/ 10
unid; 70x20cm
Tubo de silicone, tamanho 200,
c/ 5 metros: Confeccionado em

silicone translucido, atoxicos e
resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.
Tubo de silicone, tamanho
202, c/ 1 0 metros :
Confeccionado em silicone
translucido, atoxicos e

resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.
Tubo de silicone, tamanho
203 , d 1 0 metros:
Confeccionado em silicone
translucido. atoxicos e

resistentes a esterilizações em

autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,

fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.
Tubo de silicone, tamanho
204, d 12 metros:
Confeccionado em silicone

translucido, atoxicos e

resistentes a esterilizações em

autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,

1

Catmat Unid WI R$ Unit R$ Total

60
452194 unid 3

61
252661

rolo

62
252661 rolo

63
252661 rolo

64
459110

rolo

aspiração, drenagem e sucção.
L

205, c/ 1 5 metros:
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Item Descrição/Especificação
Confeccionado em silicone
translucido, atoxicos e

resistentes a esterilizações em
autoclave, para uso geral
incluindo transporte de gases,
fluidos diversos, oxigenio, ar,
aspiração, drenagem e sucção.
Garrote em tiras, de 2,5x46cm,
confeccionado em borracha

sintética, pacote com 100
unidades.

Bandagem triangular
algodão (1,40xl,40x2m:
Cadarço para fixação do tubo
oro-traqueal (TOT): cadarço
para fixação do TOT, 100%
algodão, na cor branca, tubular,
com trama trançada de

Catmat Unid 1 11

66

67

445572

478140

pat

unid

4

10
100%

68
481520

rolo 4

aproximadamente 8mm de

largura e 2,5mm de espessura.
Em rolo corn no mínimo 10

metros.

Dreno torácico descartável:
TUBO 12 mm- Constituído em

PVC grau médico flexível e

transparente com filete
radiopaco, no lado proximal
possui uma ponta arredondada
e vários orifícios alternados

69
com acabamento suave e no

lado distal possui uma
extremidade de conexão

longamente biselada facilitando
a drenagem. CONECTOR - Em
Polietileno com adaptação

apropriada. Apresentação: São
embalados individualmente em

438474
unid 3

lapel grau cirúrgjco.
Dreno torácico descartável :

TUBO 18 mm- Constituído em
70

438463 unid 3
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Item Descrição/Especificação
PVC grau médico flexível e

transparente com filete
radiopaco, no lado proximal
possui uma ponta arredondada
e vários orifícios alternados

Catmat Unid ]a;;;aII

com acabamento suave e no

lado distal possui uma
extremidade de conexão

longamente biselada facilitando
a drenagem. CONECTOR - Em
Polietileno com adaptação

apropriada. Apresentação: São
embalados individualmente em
lapel grau cirúrgjco.

c

36 mm, confeccionado em
100% silicone, com linha
radioDaca em toda extensão,

conector universal ajustável,
extremidade arredondada e

multiperfurada, indicado para

drenagem torácica, mediastinal,
pleural e drenagem em geral,
embalado em papel grau
cirúrgico e filme pet-pe,
constando externamente dados

de identificação, procedência,
data de fabricação e

esterilização, número do lote e
do registro no Ministério da
saúde.

Tubo endotraqueal n'’ 2, SEM
balão indicado para suporte
ventilatório. Extremidade
arredondada, atraumática,

possuindo olho de Murphy.
Tubo em PVC e silicone com
curvatura anatômica,

translúcido e radiopaco,
demarcado a cada 2 cm.

71
438468

unid 1

72
3 19489

unid 4
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Jf Item Descrição/Especificação
Válvula de segurança em PVC
com conexão luer. Atóxico,
apirogênico e descartável .

Embalado individualmente em

Catmat Unid Ml R$ Unit R$ Total

papel grau cirúrgico com
abertura em pétala. Esterilizado
em óxido de etileno. Validade:

5 anos após a data de
Registro naesterilização.

ANVISA.
Tubo endotraqueal; tam 5.5
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radioDaca73

contínua, extremidade retraída
atraurnática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

Tubo endotraqueal; tam 6.0
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radioDaca

45 1 322 unid

74

contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

Tubo endotraqueal; tam 6.5
c/Balonete. Em PVC com

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

Tubo endotraqueal; tam 7.0
c/Balonete. Em PVC com

silicone (termossensível), com

45 1 393
unid

'n\

75 451325
unid

76
451321

unid
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Item Descrição/Especificação
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

Tubo endotraqueal; tam 7.5
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

Tubo endotraqueal; tam 8.0
c/Balonete. Em PVC com

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua. extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

Tubo endotraqueal; tam 8.5
c/Balonete. Em PVC com

silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

Tubo endotraqueal; tam 9.0
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída

atraumática, orifício Murphy,

Catmat 1 1Unid MI R$ Unit R$ Total

f--\

77
451314 unid

78
451327 unid

'n\

79
451320

unid

80
451319

unid
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Item mo/Ets iecificaçãQ
estéril, para intubação oral e

nasal

Tubo endotraqueal; tam 9,5
c/Balonete. Em PVC com
silicone (termossensível), com
balão de baixa pressão e alto
volume, linha radiopaca
contínua, extremidade retraída
atraumática, orifício Murphy,
estéril, para intubação oral e

nasal

Sistema de drenagem
mediastinal - FRASCO 50(}ml-
em Polivinil (PVC)
transparente, atóxico, graduado
e com rótulo para identificação
do paciente; - EXTENSÃO -
em PVC flexível transparente
com 1,20 m, com espiral, pinça
para estrangulamento e
conector na extremidade do

tubo ; - TAMPA -
Polietileno, com duas ou três
saídas e alça para fixação com
2,00 m de comprimento .
Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau

esterilização a

em

Catmat Unid M1 R$ Unit R$ Total

81
451315 unid

82
302084

unid 2

cirÚrgICO com
óxido de etileno.
Sistema de drenagem
mediastinal - FRASCO
1000ml- em Polivinil (PVC)
transparente, atóxico, graduado
e com rótulo para identificação
do paciente; - EXTENSÃO -

em PVC flexível transparente
com 1,20 m, com espiral, pinça
para estrangulamento e
conector na extremidade do

tubo; - TAMPA - em

83
272774

unid 2

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 – Mercedes – PR
e-mail: licitacao@mercedes,pr,gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Página 1 270



Pag

14

Município de Mercedes

Estado do Paraná

Edital de Pregão Eletrônico n'’ 33/2025
Processo Licitatório n'’ 55/2025

Item Descrição/Especificação
:–carl d=-;--iiT-ifã;
saídas e alça para fixação com
2,00 m de comprimento .

Apresentação: São embalados
individualmente em papel grau
cirúrgico com esterilização a
óxido de etileno.

Indicador biológico para
autoclave c/ 10 unidades: cada

frasco plástico com ampola de
vidro nutriente e tira de papel
impregnado com suspensão de
esporos secos de Bacillus
Stearotherrnophi11us – ATC
7953; caixa com 10 unidades,
peso 30g, garantia 1 ano.
Indicador Químico Integrador;
Classe 5, para 3 variáveis de

esterilização :

Catmat Unid 1 1r

84
436058

cx 70

85
temperatura
Auto-Clave.
Unidades;

)

1233, Indicador Químico Tipo
2, Pacote c/ 30 unidades. O
Pacote Teste Bowie & Dick

1233 é composto por uma folha
impregnada com um indicador
químico sensível, posicionada
após várias camadas de papel
cartão poroso e espuma. Padrão
de teste Bowie & Dick 4 kg de

acordo com ISO 11140 parte 5.

Registro na ANVISA: não é

considerado produto para
saúde, segundo esta agência. O
teste Bowie & Dick detecta a

presença de ar residual e falhas
no funcionamento da bomba de

tempo,
Para

c/250
e

332346

vapor.
pçt 50

Pacote

86
340811

pet 6

vácuo, bem como avalia a
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Item Descrição/Especificação
)ao de –;–aj;TrT
indicada para testar a eficiência
da total remoção do ar em

esterilizadores de remoção
dinâmica de ar de 132 - 134'’C.

o pacote é composto por uma
folha teste com um indicador

químico sem chumbo sensível
ao vapor posicionada em um
bloco de materiais porosos em
camadas.

Wraps para esterilização em
SMS 60gr 30x3C)cm, com 50
unid; cor verde ou azul;
validade 5 anos

Wraps para Esterilização em
SMS 40gr 40x4C)cm com 50
unidades, Cor: Verde ou Azul,
Validade: 5 anos

Wraps para Esterilização em
SMS 40gr 50x50cm com 50
unidades, Cor: Verde ou Azul,
Validade: 5 anos

É
Catmat Unid Mt RS Unit R$ Total

/n'\

87
452022

pet 30

88
456904

pot 15

89
452017

pet 17

Papel Grau Cirúrgico p/
8cm/100rn.esterilização

Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em
filme multi-laminado azul

Registro
02 anos;

rT

90
442385 rolo 14

(54g/m2 +/- 5%).
ANVISA; validade

procedência: Brasil
Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 12cm/ 1 00m.

Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em
filme multi-laminado azul

Registro
02 anos;

91
462298

rolo 15

(54g/m2 +/- 5%).
ANVISA; validade
lrocedência: Brasil

a mln
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Item Descrição/Especificação

esterilização 15cm/100m.
Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em
filme multi-laminado azul

(54g/rn2 +/- 5%). Registro
ANVISA; validade 02 anos;
lrocedência: Brasil

Papel Grau Cirúrgico p/
esterilização 20cm/100m.
Bobina de papel grau cirúrgico
70g/m2 +/- 5%) e outra em
filme multi-laminado azul

(54g/m;; +/- 5%). Registro
ANVISA; validade 02 anos;
'rocedência: Brasil

Papel Grau Cirúrgico 30cm x
100 metros. Papel Grau
cirúrgico 60 g/m2 utilizado para
garantir a resistência mecânica,
barreira microbiológica e o

controle da porosidade para

manutenção da esterilidade;
Papel Grau cirúrgico isento de

furos, sem corantes, repelente a
líquidos, resistente a rasgos e
inodoro; Toda embalagem
deverá conter o número do lote

de fabricação, - Embalagem
registrada no Ministério da
Saúde. Cores diferenciadas nos

indicadores antes e após a
esterilização .

Papel grau cirúrgico 35 cm x
100 m bobina de 100 mts.

Apresentar Certificado de Boas
Práticas de Fabricação emitido
pela ANVISA, dentro do prazo
de validade.

Alicate para cortar anel preso
no dedo - Alicate fabricado em

Catmat 1Unid 1 11

,5

93
442384

rolo 25

94
466574

rolo 3

/+\,

95
466574

rolo 2

96
477818

unid 1
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Item Descrição/Especificação
aço e utilizado para cortar anéis
e alianças de ouro, aço ou
prata, com disco de corte de
2C)mm de diâmetro e

acionamento do disco de modo
manual; Embalada

individualmente em plástico,
externamente os

identificação
procedência

de

e

9

Catmat Unid MI R$ Unit R$ Total

/--\
constando
dados de

procedência,
nacional. Garantia

fabricação: 10 anos contra
defeitos de fabricação.
CABO PARA BISTURI NO 3

INOX 1 3 cm PARA
LAMINAS N' IO A 17.
Produto Confeccionado em

Aço Inoxidável AISI-420,
Plástica individual, constando
os dados de identificação,
procedência e rastreabilidade,
garantia 10 anos contra defeitos
de fabricação, Fabricado de
acordo com Padrões

Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, CE. REG.
MS.

Pinça Kelly Reta 14 cm,
Produto Confeccionado em

Aço Inoxidável AISI-420.
Embalagem plástica individual

os dados de

97 272821 unid 5

#»\

98 constando

identificação, procedência e
rastreabilidade. Garantia de

fabricação: 10 anos contra
defeitos de fabricação.
Pinça Kelly Curva 14 cm,
Produto Confeccionado em
Aço Inoxidável AISI-420.
Embalagem plástica individual,

467833
unid 8

99
467837 unid 8
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Item Descrição/Especificação
iI (m(;

procedência
Garantia

Catmat Unid a
Tom
identificação,
rastreabilidade.

fabricação: 10 anos contra
defeitos de fabricação.
Porta Agulha Mayo Hegar Com
Widea – Ice Embalagem com 1
unidade, medindo 14cm.

Confeccionada em aço
inoxidável de 1- qualidade.
Embalado individualmente em

plástico, constando
externamente os dados de

identificação e procedência.
Procedência nacional. Garantia
de fábrica: 10 anos contra

defeitos de fabricação. Registro
ANVISA
Tesoura cirúrgica reta com
ponta fina - 15 cm , Produto
Confeccionado em Aço
Inoxidável AISI-420.

Embalagem plástica individual,
os dados de

procedência e
Garantia de

de
R$ Total

e

de

#---\

100 471165 unid 5

101
344283

constando

identificação,
rastreabilidade .

fabricação: 10 anos contra
defeitos de fabricação

monitor Accu-Chek Active, 1

Lancetador Accu-Chek
Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras
Accu-Chek, com chip de
código, 1 bateria 3V-CR2032
já inserida no monitor, 1 estojo
para transporte, 1 manual de

instruções, 1 guia rápido de
utilização, 1 cartão de garantia.
Eletrodo Pás para desfibrilador
externo automático adulto

unid 10

n\

102
389557

unid 20

103 453771
par 4
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Item Descrição/Especificação
(DEA); Descartável. Modelo
antigo conector azul com
branco CMOS DREAKE.

Eletrodo Pás para desfibrilador
externo automático infantil
(DEA); Descartável. Modelo
antigo conector azul com
branco CMOS DREAKE.

Aparelho Pressão Adulto
Obeso. Mostrador graduado de

0 a 300 mmHg e manômetro
resistente. Braçadeira em tecido
de nylon. Pera em látex com
válvula de purgo de precisão.
Fabricado conforme
especificações aprovadas pela
Portaria do INMETRO/DIMEL
n'’ 017 de 07/12/2001. Largura
de 18cm e comprimento de 35
cm .

Eletrodo adulto e pediátrico
descartável próprio para
procedimentos de curta
duração : serviços de
emergência, procedimentos
cirúrgicos, monitoramento do
paciente. O eletrodo possui
dorso de espuma, gel sólido,
adesivo acrílico hipoalergênico,
pino de aço inoxidável e contra
pino de cloreto de prata (AgCI),
deve ser auto aderente .

Acondicionado em embalagem
aluminizada. Pacote com 100

unidades.

Teste rápido de gravidez beta
(HCG). 100 tiras;
imunocromatográfico rápido
para detecção qualitativa do

hormônio gonadotrofina

Catmat Unid WI R$ Unit R$ Total

104
462281

par

105
432480

unid

106
46 1243

pet 50

107
454965

cx
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Item Descrição/Especificação
coriônica humana b
amostras de urina; com duas

linhas pré revestidas na sua

superfície, linha C e linha T
Tiras Reativas para Glicose -

Caixa com 50 fitas original
para o aparelho da marca
ACCUCHEK, ACTIVE (+)
aparelho padronizado pelo
Consórcio Paraná Saúde.

Algodão hidrófilo em camadas
(manta) contínuas em forma de

rolo, provido de papel

e

Catmat Unid MI R$ Unit R$ Total
eiTI

108
339565

cx 70

apropriado em toda sua

extensão, o algodão deverá
apresentar: aspecto homogêneo

macio, boa absorvência,
inodoro, ausência de grumos ou

quaisquer Impurezas) cor
branca, no mínimo 80% de
brancura, peso liquido 500
gramas, embalado em saco
lástico individual.

Atadura de crepom 6cm,
Contém 1 unidade de 1,80m em

repouso; 100% puro algodão:
macio e extra-absorvente ;
Formato : Rolo;
Dermatologicamente testado;
Produto com validade; Máxima
compressão na aplicação; 13
fios/cm2

Atadura de crepom 10cm;
Contém 1 unidade de 1,80m em

repouso; 100% puro algodão:
macio e extra-absorvente;
Formato : Rolo ;
Dermatologicarrlente testado ;
Produto com validade; Máxima
compressão na aplicação; 13

109
279726

unid 100

110
444343 unid 800

111
444355

unid 3000
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